Talari Progetto per la riabilitazione sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus by Toso, Francesca
TALARI
Progetto per la riabilitazione sensomotoria
di pazienti allettati a seguito di ictus
Francesca Toso
Talari
Progetto di un sistema per la riabilitazione sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Tesi di dottorato di Francesca Toso
XXX ciclo, curriculum Scienze del Design
Scuola di dottorato dell’Università Iuav di Venezia









 3.1 Ricerca preliminare
  3.1.1 Primo studio della letteratura
	 	 3.1.2	Chiarificazione	della	ricerca
  3.1.3 Secondo studio della letteratura
  3.1.4 Osservazioen sul campo 
	 	 3.1.5	Identificazione	del	problema
 3.2 Processo progettuale
  3.2.1 Brief
  3.2.2 Concept
  3.2.3 Sketching
  3.2.4 Valutazione 
  3.2.5 Mock-up
  3.2.6 Test di accettabilità e usabilità
 3.3 Produzione
  3.3.1 Ingegnerizzazione
  3.3.2 Prototipazione
  3.3.3 Test clinici














 11.7 Interazione funzionale: gli esercizi
  11.7.1 Esercizi passivi
  11.7.2 Esercizi attivi
 11.8 Interazione ludica: i giochi
  11.8.1 Gioco 1 - Spostamento laterale di un oggetto 
  in movimento
  11.8.2 Gioco 2 - Spostamento laterale o verticale di 
  un oggetto in risposta alla traiettoria di un oggetto 
  in movimento
  11.8.3 Gioco 3 - Spostamento laterale e verticale di 
  un oggetto in movimento 
  11.8.4 Gioco 4 - Spostamento laterale e verticale lungo
  percorsi prestabiliti
 11.9 Interfaccia dell’applicazione
PARTE QUARTA: CONCLUSIONI 
12. Dalle domande di ricerca ai possibili sviluppi
 12.1 Domande...e risposte
 12.2 Possibili sviluppi
13. L’immaginario che diventa progetto: rapporto uomo-tecnologia 
nell’immaginario	fantascientifico
 13.1 Quale immaginario e quale progetto?
 13.2 Scenari e tecnologie
 13.3 Automi, robot e cyborg
 13.4 Progettare per l’uomo esteso: tecnologie e interazioni nel
 design
Bibliografia
Appendice 1 - PDTA Regione Friuli Venezia Giulia
Appendice 2 - Modello di questionario e risposte
Appendice	3	-	Grafiche
Appendice 4 - Patient Journey
Appendice	5	-	Diagramma	di	flusso	dell’applicazione
Appendice 6 - Interfaccia dell’applicazione
Appendice 7 - Possibili riferimenti normativi UNI
PARTE SECONDA: CASO STUDIO
5. Riabilitazione come esperienza
6. Ricerca preliminare
 6.1 Revisione design-oriented di problemi e strumenti neurologici
  6.1.1 Introduzione
  6.1.2 Materiali e metodi
  6.1.3 Panoramica sullo stato dell’arte dell’applicazione di
  tecnologie in ambito riabilitativo
  6.1.4 Conclusioni
 6.2 Revisione design-oriented di problemi e strumenti ingegneristici
  6.2.1 Introduzione
  6.2.2 Materiali e metodi
  6.2.3 Approfondimento dello stato dell’arte dello sviluppo
  di tecnologie riabilitative in ambito ingegneristico
  6.2.4 Conclusioni
7. Stato dell’arte dei prodotti per la riabilitazione degli arti inferiori
 7.1 Comparazione dei prodotti medicali
 7.2 Analisi di prodotto: FirstMoverTM di Reha Technology
 7.3 Osservazioni
8. Osservazione sul campo
 8.1 Struttura ospitante
 8.2 Questionari
 8.3 Patient Journey
 8.4 Possibilità di intervento progettuale
	 	 8.4.1	Digitalizzazione	di	diario	e	grafiche
  8.4.2 Supporto in fase acuta
  8.4.3 Facilitatori di comunicazione in fase acuta
  8.4.4 Sistemi per la riabilitazione degli arti inferiori
PARTE TERZA: PROGETTO
9. Obiettivi e contributi interdisciplinari
 9.1 Gait e propriocettività: il piede come struttura informativa
 9.2 Controllo cognitico e rafforzamento delle funzioni cerebrali:
	 distrazione,	flusso	e	dimensioni	di	coinvolgimento	dell’utente
10. Brief
 10.1 Requisiti di progetto
 10.2 Checklist
 10.3 Caratteri antropometrici principali
  10.3.1 Operatore
  10.3.2 Paziente
11. Concept
 11.1 Talari: nome, logo e immagine coordinata
 11.2 Architettura del sistema
 11.3 Task Analysis
	 11.4	Studio	dell’interfaccia	fisica	di	contatto	con	la	pianta:	gestione
	 di	misura	e	sensibilità,	definizione	dei	comandi
 11.5 Studio della struttura di supporto per le piattaforme di 
 interazione 
















































La presente tesi è il risultato di un percorso dottorale in Scienze del Design della durata di tre 
anni all’interno della Scuola di Dottorato dell’Università Iuav di Venezia.
Delle diverse attività svolte nel corso di questo percorso dottorale, alcune sono state 
particolarmente rilevanti per lo svolgimento del suddetto in maniera strutturata e approfondita.
La partecipazione alla 17° edizione della Summer School in Engineering Design Research 
(SSEDR17), tenutasi nel corso dell’estate 2015 sotto la guida dei docenti Lucienne Blessing, 
Christian Weber e Mogens Myrup Andreasen, ha permesso di strutturare sin dall’inizio le 
tematiche, gli argomenti e la sequenza logica delle analisi necessarie all’impostazione della 
tesi, ma soprattutto di tenere sotto controllo l’evoluzione della stessa senza perdere di vista 
l’obiettivo iniziale.
I due mesi di tirocinio nel Laboratorio di Tecnologie e Ricerca sui Device Biomedicali del 
Industrial Technology Research Institute (ITRI) di Taiwan, nell’estate 2016, hanno permesso di 
acquisire dimestichezza con i modelli di analisi di prodotto utilizzati in ambito ingegneristico oltre 
che	di	 effettuare	un’approfondita	 ricerca	bibliografica	 sulle	 tecnologie	 riabilitative	 dall’ottica	
dell’ingegneria biomedica e della neurologia.
La frequenza della Stroke Unit dell’Ospedale Cattinara di Trieste, dal mese di gennaio 2017, ha 
reso possibile un’osservazione accurata della quotidianità del reparto oltre che del percorso 
dei pazienti, evidenziando le criticità dell’ambiente, la positività di chi ci lavora e la condivisione 
dei progressi dei pazienti con gli stessi e i loro familiari. La supervisione del professor Paolo 
Manganotti e del dottor Giovanni Furlanis, e la collaborazione con il professor Paolo Gallina, 
del Dipartimento di Robotica dell’Università degli studi di Trieste, sono stati preziosi elementi 
di confronto e crescita che hanno permesso al progetto di evolversi e raggiungere il livello di 
definizione	presentato	in	questo	testo.	A	loro	vanno	i	miei	sentiti	ringraziamenti	per	la	pazienza	
che hanno avuto nel rispondere alle mie domande e per la positività con cui hanno ragionato 
sulle proposte progettuali. 
Come tutti i prodotti di ricerca, questa tesi viene alla luce come un minuscolo contributo sulle 
spalle di giganti, e ritengo importante sottolineare come non mi sarebbe stato possibile portare 
a termine questo percorso nello stesso modo senza il contributo di diverse persone che hanno 
costituito l’ambiente nel quale sono stata immersa in questi ultimi tre anni.
Mi piace pensare che la mia gratitudine nei loro confronti sia evidente nei gesti della quotidianità, 
tuttavia	colgo	quest’occasione	per	raccogliere	in	forma	scritta	alcune	riflessioni.
Al	professor	Medardo	Chiapponi,	 relatore	di	questa	 tesi,	 va	un	 ringraziamento	per	 la	fiducia	
che continua a darmi, per la costanza con la quale mi ha accompagnata in questo percorso 
supportandomi, ricordandomi di focalizzare e di scrivere, oltre che per il coinvolgimento in 
diverse attività di ricerca e la condivisione di spunti ed ispirazioni. Grazie, Professore.
Ai docenti parte del consiglio della sezione dottorale in Scienze del Design, per l’appoggio 
e l’entusiasmo con i quali hanno accolto la mia ricerca e per le importanti indicazioni che 
mi hanno dato nel corso di questi anni;  ai docenti che mi hanno dato l’opportunità di fare 
esperienza dell’attività didattica dalla parte docente, perché continuo ad imparare ad ogni loro 
lezione grazie all’entusiasmo e alla passione con la quale insegnano; ai docenti che mi hanno 
accompagnata e formata nel corso dei miei cicli di studi precedenti, con un pensiero anche a 
quelli che non ci sono più – a tutti loro va la mia gratitudine e riconoscenza.
La famiglia è il primo ambiente nel quale facciamo esperienza del mondo, ed è grazie al loro 
supporto che ho avuto la possibilità di accedere e continuare il mio percorso di studi, anche se 
non è sempre stato chiaro a tutti di cosa trattasse. Grazie, Regi, per aver creduto in me - sempre 
e comunque. Grazie Luca, per i confronti attraverso i quali mi spingi a crescere e per l’affetto 
con il quale sei presente quando ho bisogno. Grazie allo zio Renato e alla zia Natalina, le mie 
rocce e il mio rifugio.
Un ultimo, breve ringraziamento a tutti i colleghi e agli amici, vecchi e nuovi, vicini e lontani, che 
hanno trovato il tempo e la curiosità per ascoltare delle mie passioni, per leggere e correggere 
qualche bozza, per scambiare delle opinioni sul mondo o che semplicemente hanno condiviso 
con me un pezzetto di questo entusiasmante e tormentato percorso: mi piace considerare 
questa tesi come l’inizio di qualcos’altro, che spero vorrete continuare a condividere con me.
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La grazia della ballerina e – quarant’anni dopo – la sua artrite, 
sono entrambe funzioni dello scheletro. Si deve a una struttura
 di ossa rigide, se la fanciulla è in grado di eseguire le sue piroette; 
si deve alle stesse ossa, che si sono un po’ arrugginite, 
se la nonna è condannata alla sedia a rotelle. Analogamente 
il saldo sostegno di una civiltà è la condizione prima di ogni 
originalità e di ogni capacità creativa individuale; ma ne è anche 
il maggiore avversario. La cosa senza la quale non possiamo 
svilupparci e divenire essere umani completi è, troppo spesso, 
quella stessa che ci impedisce di svilupparci. 
Aldous Huxley, L’isola
La diffusione delle innovazioni tecnologiche è stata interpretata dall’immaginario popolare 
attraverso	la	realizzazione	di	scenari	distopici	nei	quali	macchine	intelligenti,	robot	antropomorfi	
e	creature	artificiali	conquistano	e	distruggono	l’umanità.	Ad	alimentare	queste	visioni,	l’idea	
che i robot costruiti dagli esseri umani possano acquisire un proprio pensiero e una volontà 
indipendente, grazie ad una enorme capacità di memorizzare dati, e della supremazia del corpo 
meccanico rispetto a quello umano fatto di carne ed ossa (Cingolani & Metta, 2015, pp. 7–16).
In contrapposizione a questo scenario c’è l’idealizzazione dell’essere umano come cyborg, 
creatura derivata dall’ibridazione del corpo umano con elementi meccanici o elettronici, 
generalmente correlata a supereroi o persone con capacità aumentate tuttavia associabile 
anche	a	persone	con	disabilità	fisiche	sopperite	dall’uso	di	elementi	protesici,	dal	pacemaker 
agli	arti	artificiali,	un	tempo	derisi	e	oggi	accettati	e	giustificati	grazie	alla	loro	funzione	medicale	
(Fortunati, Katz, & Riccini, 2002, p. 96). Eppure, anche le tecnologie della comunicazione, tra le 
quali smartphones, computer, tablet e le interfacce di oggetti domestici con i quali abbiamo a 
che fare nella quotidianità, possono essere considerati delle protesi cognitive: infatti, attraverso 
l’interazione con questi elementi esterni deleghiamo ad oggetti e ambienti alcune funzioni che 
una volta erano prerogativa del corpo o della mente (Fortunati et al., 2002, p. 45).
La ricerca per lo sviluppo di elementi tecnologici che facilitino la vita quotidiana è ispirata 
dal corpo e dalla mente umana, i quali fungono da riferimento grazie alla loro versatilità e la 
capacità adattiva dell’essere umano stesso. Le conseguenze di un simile approccio comportano 
la	produzione	di	elementi	flessibili	e	allo	stesso	tempo	permettono	di	indagare	ed	approfondire	
la conoscenza delle strutture biologiche umane, favorendo interventi maggiormente puntuali 
attraverso strumenti che migliorano il corpo stesso o possono persino condurre ad una 
Introduzione
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PARTE PRIMA:
PREMESSE
riorganizzazione dei tessuti cerebrali a scopo terapeutico (Doidge, 2013). L’assimilazione delle 
scienze	ha	innalzato	i	confini	delle	innovazioni	tecnologiche,	che	sempre	di	più	si	propongono	
di	unificare	meccanica	ed	elettronica	con	organismi	biologici,	prefigurando	uno	scenario	nel	
quale le macchine e i robot saranno in grado di prodursi autonomamente e le capacità umane 
saranno aumentate grazie ad elementi cibernetici integrati nell’organismo.
Lo scopo di questa ricerca è di collaborare allo sviluppo di strumenti che possano aiutare 
le persone nella fase di ricovero a seguito di ictus cerebrale, in particolare nelle prime fasi 
di ricovero, quando il paziente si trova in posizione distesa e non è sempre cognitivamente 
attivo. Elementi di interesse per lo sviluppo della ricerca sono stati i principi di neuroplasticità 
e	 movimento	 immaginato,	 una	 selezione	 di	 strumenti	 di	 supporto	 all’esercizio	 fisico	 degli	
arti inferiori e quelle tecnologie progettate per creare dipendenza attraverso dinamiche di 
coinvolgimento psicologico, le condotte terapeutiche utilizzate nelle fasi successive e gli 
strumenti per la riabilitazione in ambito domestico con supporto telematico, le sensibilità 
aptiche, l’osservazione delle strutture riabilitative e la stretta collaborazione con i professionisti 
che assistono il paziente nel corso della degenza nelle Stroke Unit. In particolare, con questo 
progetto si vuole immaginare l’introduzione di un sistema ludico che stimola il paziente in modo 
attivo o passivo e anticipa l’intervento riabilitativo senza interferire con le condotte terapeutiche 
e il lavoro quotidiano del personale né sovrastimolando i tessuti cerebrali.
Il seguente testo è organizzato in quattro sezioni relative alle diverse fasi di sviluppo della 
ricerca:
 - la prima parte è dedicata alle premesse che hanno guidato la ricerca, quindi 
presenta la metodologia seguita dalla costruzione del percorso e gli assunti sui quali è stato 
possibile costruire il percorso stesso; 
 - la seconda parte introduce il caso studio	che	è	stato	analizzato	nello	specifico,	
quindi i prodotti disponibili a livello commerciale e gli aspetti clinici della riabilitazione, in 
particolare il percorso del paziente colpito da ictus (ischemico o emorragico), l’analisi della 
letteratura	 relativa	 agli	 strumenti	 riabilitativi	 e	 le	 riflessioni	 raccolte	 attraverso	 la	 frequenza	
della Stroke Unit della struttura dell’Ospedale di Cattinara di Trieste, nella quale sono state 
condotte	osservazioni	di	tipo	etnografico	e	questionari	orientati	alla	progettazione	partecipata;	
 - la terza parte è dedicata allo sviluppo di un concept di un sistema riabilitativo, 
presenta i ragionamenti che hanno condotto all’evoluzione formale, alla struttura del sistema, i 
principi	teorici	sui	quali	si	fonda	nello	specifico,	i	possibili	materiali	e	l’analisi	del	funzionamento,	
la costruzione dell’immagine coordinata e lo sviluppo dell’interfaccia digitale; 
 - la quarta parte raccoglie le conclusioni, rivisitando il percorso della ricerca 
in funzione di possibili ulteriori sviluppo, e alcune osservazioni a carattere teorico emerse 
nell’affrontare	il	legame	e	l’influenza	che	il	design	di	un	prodotto	o	di	un	ambiente	hanno	sulla	
mente	dell’essere	umano,	con	particolare	attenzione	al	ruolo	che	i	film	e	la	produzione	letteraria	
legati alla fantascienza hanno sull’immaginario popolare e all’osservazione del discorso etico-
filosofico	che	ha	accompagnato	l’emergere	delle	tecnologie	della	comunicazione.
L’ictus è una malattia cerebrovascolare, rappresenta la prima causa di disabilità e la terza di 
morte a livello mondiale (Taylor, 2015, p. 24; Vallar & Papagno, 2007, p. 42).
La	classificazione	dell’ictus	dipende	dal	tipo	di	danno	che	lo	provoca:	si	parla	di	ictus	ischemico	
come	conseguenza	di	un	mancato	afflusso	di	sangue	ai	tessuti	cerebrali,	di	ictus	emorragico	
(o emorragia cerebrale) quando avviene uno spargimento di sangue a causa della rottura 
di un vaso nel sistema nervoso centrale, mentre se i sintomi regrediscono nel giro di 24 
ore si parla di attacco ischemico transitorio1.  Secondo alcuni studi condotti dall’American 
Stroke Association (ASK), l’83% degli ictus è di tipo ischemico, mentre il restante 17% è di 
tipo	emorragico	 (Taylor,	2015,	p.	25).	Scientificamente,	 il	quadro	clinico	che	definisce	 l’ictus	
è “un’insorgenza improvvisa di segni o sintomi indicativi di un danno focale conseguente a 
un’alterazione del sistema cerebrale” (Vallar & Papagno, 2007, p. 42). La repentinità della 
patologia è determinata dall’incapacità delle cellule nervose di sopravvivere alla mancanza di 
ossigeno e glucosio, di conseguenza l’entità del danno dipende dall’estensione della lesione e 
dall’eventuale compenso del danno vascolare. 
I fattori di rischio variano per ciascun tipo di ictus: per l’ictus ischemico possono essere 
modificabili	come	ipertensione	arteriosa,	diabete,	patologie	cardiache,	obesità,	fumo	e	abuso	
di	alcool,	oppure	non	modificabili,	 come	età,	sesso,	 razza	e	struttura	genetica;	 la	causa	più	
frequente dell’ictus emorragico è l’ipertensione arteriosa, seguita dalla rottura di aneurismi e 
da un 2% di malformazioni artero-venose (MAV)2. 
1 Transient Ischemic Attack, TIA.
2 Nonostante si tratti di un fattore di rischio a bassa probabilità, è la causa più comune 
dell’insorgenza di ictus in età compresa tra i 25 e i 45 anni (Taylor, 2015, p. 27).
Il 10 dicembre 1996 mi svegliai scoprendo che qualcosa, 
nel mio cervello, non andava. Era in corso un ictus. 
Nelle quattro ore successive assistetti alla perdita della capacità 
della mia mente di elaborare gli stimoli che arrivano dai sensi. 
Una rara forma di emorragia mi rese completamente invalida: 
non potevo più camminare, parlare, leggere, scrivere 
né ricordare eventi della mia vita.
Quella di guarire era una decisione che dovevo prendere migliaia 
di volte al giorno. […] La guarigione, comunque la si intenda, 
non è qualcosa cui si possa arrivare da soli. […] Per guarire, 
era importante che ci concentrassimo sulle mie abilità, 
piuttosto che sulle mie disabilità.
Jill Bolte Taylor, La scoperta del giardino della mente
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effettuati su casi singoli e sull’analisi intra-soggetto, per questo possono essere considerati 
sperimentali (Vallar & Papagno, 2007, p. 404). 
Il percorso del paziente colpito da ictus all’interno delle strutture sanitarie e gli operatori con i 
quali interagisce nel corso della degenza verranno analizzati nei capitoli successivi, in particolare 
in quello relativo al caso studio, tuttavia è necessario introdurre la tematica della riabilitazione 
per circoscrivere l’ambito nel quale la ricerca è stata contestualizzata e si è sviluppata.
Lo scopo della riabilitazione a seguito dell’ictus mira ad indurre un recupero maggiore di 
quello che potrebbe essere raggiunto spontaneamente, in quanto il decorso della malattia 
corrisponde al recupero più o meno completo. L’intervento riabilitativo è una misura preventiva 
che ha lo scopo di fornire sostegno psicologico al paziente e ai familiari, stimola il recupero 
per evitare l’insorgenza di disabilità secondarie e malattie associate, ma soprattutto ha come 
obiettivo il miglioramento della qualità della vita del paziente dei familiari attraverso la gestione 
della disabilità residua. La riabilitazione è un intervento riferito alla globalità dell’individuo, 
enfatizza	il	ruolo	del	cervello	come	mente	capace	di	modificare	il	funzionamento	dello	stesso	
come organo biologico, propone ausili e stimoli orientati al migliore recupero possibile delle 
funzionalità cognitive, sensoriali e motorie del paziente.  Oltre che sulla base del tipo di trauma, 
il trattamento del paziente colpito da ictus varia a livello territoriale: nonostante esistano delle 
linee guida per il trattamento riconosciute a livello internazionale (SPREAD, 2012), nel corso 
degli ultimi 15 anni sono state sviluppati diversi approcci a livello regionale sulla base delle 
capacità strutturali e sul tipo di organizzazione distrettuale (Regione Toscana, 2013; Regione 
Umbria,	2003).	La	presenza	di	un	protocollo	operativo	specifico	concordato	a	livello	regionale	
per quanto riguarda il caso studio della Stroke Unit dell’Ospedale Cattinara di Trieste, il Percorso 
diagnostico terapeutico ed assistenziale (PDTA, riportato in Appendice 1) per la presa in carico 
del paziente con Ictus Cerebrale (Regione Friuli Venezia-Giulia, 2015), è al momento della 
scrittura uno degli esempi più completi a livello italiano (“Ictus, la mappa Cittadinanzattiva-
Tdm,” 2017).
L’importanza	dell’ambiente	e	delle	 interazioni	con	esso	nel	determinare	 la	modificazione	del	
comportamento, dello sviluppo di dinamiche di compensazione e di schemi motori, sono favoriti 
dalla capacità del cervello di plasmare se stesso sulla base del contesto e degli strumenti 
con i quali entra in contatto: la progettazione di ambienti e strumenti mirati allo stimolo di 
determinate aree cerebrali può favorire il recupero sensomotorio. La maggior consapevolezza 
delle dinamiche di funzionamento del cervello, unita alla diffusione e la disponibilità di tecnologie 
avanzate quali la robotica e l’informatica, comportano una serie di possibilità progettuali non 
ancora pienamente esplorate che si presentano ai progettisti come un ambito di intervento nel 
quale ogni innovazione formale e interattiva può comportare il miglioramento della terapia, sia 
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Tabella 1 - Esempi di conseguenze di ictus in base al posizionamento del trauma3
3 I dati con i quali è stata compilata la tabella sono ricavati da: “National Caregivers Library”, http://
www.caregiverslibrary.org/home.aspx; “National Stroke Association | Stroke.org”, http://www.stroke.org; 




lo scopo di questo progetto è dimostrare come, attraverso l’intervento del designer e il 
coordinamento di specialisti clinici e ingegneristici, sia possibile immaginare dei prodotti che 
uniscono	 la	 funzionalità	 e	 l’efficacia	 alla	 piacevolezza	 e	 all’accessibilità,	 coinvolgendo	 nella	
progettazione	gli	utenti	finali	per	individuare	gli	 interventi	per	i	quali	 il	contributo	progettuale	
diventa	effettivamente	significativo.
Se il sistema studiato all’interno di questa ricerca abbia un effetto positivo o nullo sulle capacità 
sensomotorie dei pazienti colpiti da ictus è una questione aperta, risolvibile attraverso una 
serie di precisi test clinici che possono guidare un’eventuale sviluppo di prodotto orientandolo 
alla produzione e alla commercializzazione.
Questa ricerca si propone con un approccio sperimentale: alla formulazione teorica strutturata 
sulla	 base	 delle	 ricerche	 di	 ambito	 scientifico	 si	 accompagna	 un	 approfondimento	 pratico,	
il caso studio, attraverso il quale si introduce la progettazione di un sistema da utilizzare 
nell’ambito della riabilitazione in fase acuta e sub-acuta a seguito di ictus. Nello studio si è 
cercato di includere il punto di vista di diverse discipline per offrire un approccio alternativo 
alla progettazione di strumenti riabilitativi: l’intervento del designer ha come obiettivo 
l’individuazione di ambiti di intervento non ancora perfezionati, nel quale l’attenzione agli utenti 
in termini clinici, antropometrici ed esperienziale sin dalla fase di sviluppo concettuale possa 
dimostrarsi rilevante e facilitare il successivo sviluppo ingegneristico.
Attraverso questa ricerca si è voluta indagare la relazione tra movimento, sensibilità, linguaggio, 
interazione con oggetti e ambiente, e plasticità neuronale, cercando di comprendere in che 
modo	la	progettazione	di	un	oggetto	influenzi	le	capacità	cognitive	e	motorie	di	un	soggetto.	
Il caso studio è stato selezionato a seguito di un’analisi della letteratura divulgativa a proposito 
delle recenti scoperte neurologiche, successivamente circoscritto attraverso l’approfondimento 
dell’ictus in termini clinici, con lo studio di manuali e paper	scientifici	sulle	dinamiche	riabilitative.	
Il tema che si è deciso di affrontare è complesso, ma il risultato si propone come modello di 
analisi	e	progettazione	per	instaurare	una	condivisione	interdisciplinare	finalizzata	allo	sviluppo	
di prodotti destinati al settore medicale.
Obiettivo della ricerca è stato l’integrazione delle dinamiche di coinvolgimento all’interno di 
un sistema di prodotti che, grazie a capacità tecnologiche avanzate, permettono di introdurre 
esercizi riabilitativi sin dai primi momenti di degenza del paziente nella Stroke Unit. L’interazione 
con	gli	oggetti,	e	di	conseguenza	col	mondo,	influenza	la	conformazione	dei	tessuti	cerebrali:	
Molte volte l’impegno che gli uomini mettono in attività
che sembrano assolutamente gratuite, senz’altro fine 
che il divertimento o la soddisfazione di risolvere un problema 
difficile, si rivela essenziale in un ambito che nessuno aveva 
previsto, con conseguenze che portano lontano. Questo è vero per 
poesia e arte, come è vero per la scienza e la tecnologia.
 
Italo Calvino, Le avventure di tre orologiai e tre automi, 
in Collezione di sabbia
By merely raising the number of good outcomes in the world, 





Figura 1 - Struttura della ricerca
In questa sezione vengono introdotti Il processo e le metodologie utilizzati per lo sviluppo della 
tesi, evidenziando come quello che viene riportato e proposto come processo lineare sia in 
realtà il frutto di un lavoro di appropriazione metodologica di approcci provenienti da diversi 
ambiti. La descrizione di questo processo non vuole essere intesa come modello universale 
di lavoro ma presentare il risultato di un’esperienza di pratiche orientate allo sviluppo di un 
progetto fortemente caratterizzato dall’interdisciplinarietà: il coinvolgimento di professionisti, il 
dialogo continuo con la realtà operativa e l’osservazione sul campo hanno permesso di condurre 
la progettazione in termini critici, il cui risultato diventa un caso studio accompagnato da una 
riflessione	 teorica	 orientata	alla	 valorizzazione	 il	 contributo	 del	 design	nel	 delicato	 contesto	
della progettazione medicale in ambito ospedaliero1.
La ricerca è stata strutturata in quattro principali fasi, rispecchiate indirettamente nella 
struttura	 del	 testo	 finale,	 composte	 a	 loro	 volta	 da	 diversi	 passaggi	 suddivisibili	 in	 ulteriori	
specifiche	attività	tratte	da	diverse	metodologie	assodate	e	applicate	in	altri	ambiti	di	studio	e	
ricerca. Trattandosi di una ricerca sperimentale, l’interesse è concentrato nello sviluppo della 
fase di ricerca preliminare e del processo progettuale, con l’obiettivo di indagare e acquisire le 
conoscenze necessarie per trattare l’argomento della riabilitazione a seguito di ictus in maniera 
completa e approfondita. La fase di produzione viene indicata come auspicabile sviluppo del 
progetto	a	seguito	di	un	processo	di	identificazione	di	stakeholders.
1  Questo capitolo è un’elaborazione del paper presentato e discusso nel corso della conferenza 
FRID17 - Fare Ricerca in Design, tenutasi a Venezia il 16-17 novembre 2017. I proceedings sono in fase 
di pubblicazione.
L’ atto creativo ha sempre avuto bisogno di un qualche supporto, 
di un mondo di riferimento, di ambiti di provenienza stimolatrice 
come piattaforma d’appoggio cui raccordarsi servendosi 
della grande leva di forza dell’analogia.
 
Enzo Frateili, La creatività, in Enzo Frateili. Architettura Design Tecnologia 
3. Metodologia
La	ricerca	inizia	con	uno	studio	preliminare	volto	a	definire	l’ambito	d’indagine.	Questo	studio	
introduttivo è suddivisibile in cinque step principali e otto sottocategorie: 
• primo studio della letteratura;
•	 chiarificazione	della	ricerca;
• secondo studio della letteratura;
• osservazione sul campo;
•	 identificazione	del	problema.
La	formulazione	del	progetto	parte	da	una	ricerca	sulla	letteratura	finalizzata	all’identificazione	
dello stato dell’arte, al quale è stato accompagnato un periodo di frequenza in Stroke Unit21 
per	 verificare	 la	 situazione	 in	 una	 realtà	 ospedaliera	 pubblica	 e	 sintetizzare	 il	 percorso	 del	
paziente in una mappa strumentale. La revisione della letteratura si è svolta in funzione di 
tale osservazione, comparandone i risultati in chiave critica per evidenziare le aree nelle quali 
l’intervento del design assume maggior rilevanza.
2 La Stroke Unit in oggetto è quella interna al la Clinica Neurologica dell’Ospedale Cattinara di 
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Tabella 2 - Struttura della Design Research Methodology (DRM)
DRM	è	stata	utilizzata	nella	prima	fase,	la	definizione	degli	obiettivi	sulla	base	dell’analisi	della	
letteratura,	per	garantire	la	costruzione	del	percorso	di	studio	in	termini	scientifici	riconoscibili	
dalla comunità accademica ingegneristica. La validazione delle basi di ricerca attraverso una 
metodologia	la	cui	scientificità	è	riconosciuta	internazionalmente	è	stata	ritenuta	fondamentale	
anche per instaurare un dialogo con ambienti disciplinari di tipo ingegneristico, rivelandosi 
soprattutto come momento di confronto e crescita personale in termini di formazione continua.
Le variazioni di approccio rispetto alle quattro fasi della DRM conducono allo sviluppo di sette 
tipologie di ricerca, riportati nella tabella sottostante (Tabella 3). Nonostante la chiarezza della 
metodologia, la comprensività della stessa di diversi tipi di ricerca e l’aperta dichiarazione degli 
stessi creatori della non-linearità della DRM stessa, nello sviluppo della presente si è scelto di 
utilizzare un approccio meno sistematico e più aperto al dialogo interdisciplinare, proprio del 
design, utilizzando tuttavia quegli strumenti ritenuti utili per l’integrazione e la completezza in 





- il primo studio descrittivo orientato alla comprensione dell’ambito di ricerca è di tipo 
comprensivo, attraverso una ricerca pratica effettuata tramite l’osservazione e l’apprendimento 
degli strumenti di analisi e sviluppo delle tecnologie biomedicali nel laboratorio di ricerca e 
sviluppo di ITRI;
-	 lo	studio	prescrittivo	finalizzato	al	supporto	della	ricerca	tramite	assunzioni	e	verifica	
delle stesse tramite esperienze è di tipo comprensivo, in quanto alla costruzione di ipotesi è 
stato accompagnato lo studio sul campo nella Stroke Unit di Cattinara;
- il secondo studio descrittivo orientato alla valutazione di dati empirici è di tipo iniziale, 
infatti il risultato della ricerca è un modello di sistema da poter sviluppare.  
Un eventuale seguito alla ricerca, condotto attraverso una progettazione approfondita che 
comprenda	l’ingegnerizzazione,	la	prototipazione,	le	verifiche	sul	modello	e	test	clinici	con	gli	
utenti, permetterebbe di associare la ricerca al settimo tipo.
3.1.1 Primo studio della letteratura
Il	primo	step	del	progetto	è	stata	 la	 ricerca	 letteraria	orientata	all’identificazione	dell’ambito	
di sviluppo, il ricovero a seguito di ictus agevolato dall’applicazione di strumenti tecnologici, e 
lo stato dell’arte della riabilitazione, con particolare attenzione alla plasticità neurale. Il primo 
studio è stato condotto attraverso l’analisi di letteratura divulgativa (Vittorio Gallese, 2014; 
Mallgrave, 2015; Ramachandran, 2006; Rizzolatti & Sinigaglia, 2006; Taylor, 2015) che di 
manuali (Vallar & Papagno, 2007), linee guida internazionali e nazionali (Regione Toscana, 
2013; Regione Umbria, 2003; SPREAD, 2012) e protocolli operativi (Regione Friuli Venezia-
Giulia, 2015).
3.1.2 Chiarificazione della ricerca
Una strutturazione precoce della ricerca è stata indispensabile per la raccolta dei materiali e 
la gestione dei contenuti, orientando il lavoro successivo. La struttura e le strategie impiegate 
in	questa	specifica	fase	riprendono	la	fase	di	chiarificazione	della	ricerca	proposta	all’interno	
della Design Research Methodology (Blessing & Chakrabarti, 2009); in particolare, strumenti 
fondamentali sono stati le domande di ricerca (Research questions), il diagramma delle aree di 
rilevanza del contributo (Area of Relevant Contribution Diagram, ARC Diagram) e la stesura di 
una	checklist	per	l’identificazione	dello	scopo	e	degli	assunti.	
La proposta metodologica della DRM, sintetizzata nella tabella sottostante (Tabella 2), propone 
un percorso di tipo iterativo che permette di strutturare la ricerca attraverso quattro fasi, ciascuna 
comprendente	 un	metodo	 e	 un	 risultato.	 Ai	 fini	 dello	 svolgimento	 della	 presente	 ricerca,	 la	
Figura 2 - Ricerca preliminare
Identificazione dell’ambito
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Le domande di ricerca sono state adottate come strumento della DRM in quanto ritenute 
funzionali	 alla	 definizione	 del	 campo	 di	 indagine:	 a	 partire	 dalla	 selezione	 della	 tipologia,	
descrittiva, relazionale o causale, le domande sono state costruite attraverso l’utilizzo di forme 
aperte che permettono l’investigazione di diverse opzioni anziché la creazione di risposte 
univoche,	si	è	cercato	di	mantenere	un	numero	ridotto	di	domande	principali	per	poi	specificarne	
eventuali	 sfumature	attraverso	domande	 intermedie,	e	 sono	state	elaborate	e	modificate	 in	
corso	d’opera	per	rendere	più	specifica	la	linea	di	ricerca.
Le quattro domande principali hanno l’obiettivo di introdurre gli aspetti indagati nel corso della 
ricerca secondo le interazioni tra le diverse discipline prese in considerazione, ciascuna delle 
domande	secondarie	è	rilevante	per	analizzare	una	specificità	della	macro-area	identificata,	e	
ad	ogni	domanda	è	stata	associata	una	parola	chiave	che	ne	identifica	l’area	di	indagine	o	di	
contributo. Le domande, le loro declinazioni e le parole chiave associatevi sono schematizzate 
nella	 tabella	sottostante	 (Tabella	4)	nella	 loro	 forma	finale.	Le	stesse	domande	saranno	poi	
utilizzate	a	conclusione	del	testo	come	strumento	di	verifica.
Tabella 3 - Tipi di ricerca identificati dalla DRM
Tabella 4 - Domande di ricerca
N DOMANDE DI RICERCA KEYWORDS
D1 Come può il design sintetizzare le conoscenze proprie delle 
neuroscienze per sviluppare un prodotto che contribuisca 
al miglioramento della riabilitazione sensomotoria degli arti 
inferiori in pazienti colpiti da ictus?
DESIGN COME SINTESI






Quali tecnologie sono attualmente in uso nelle terapie 
riabilitative? [esempi pratici]
STRUMENTI
D2 Quali interazioni devono essere considerate in modo 
prioritario nella riabilitazione degli arti inferiori?
INTERAZIONI
Come viene trattata la stimolazione sensomotoria in 





Quali criteri vanno considerati nello sviluppo 
dell’interfaccia?
UX DESIGN
D3 Come si differenzia il contributo del designer rispetto 
all’intervento progettuale di tipo ingegneristico?
UCD
Quali normative devono essere considerate? [ISO60601] NORMATIVE
In	che	modo	forma	e	materiali	influiscono	sull’interazione	
con il prodotto? [affordances]
PERCEZIONE
Quali dettagli potrebbero rendere diverso il prodotto rispetto 
a quelli attualmente utilizzati?
PERCEZIONE
D4 Quali sono le implicazioni teoriche del progetto? RIFLESSIONI
Qual è la percezione popolare delle tecnologie? 
[immaginario,	sci-fi	e	cyborg]
IMMAGINARIO
In che modo le tecnologie impattano sul sistema 
cerebrale a livello evolutivo? [distrazione, tecnologia come 
esperienza]
NEUROSCIENZE
Un ulteriore strumento della DRM utilizzato per la costruzione della ricerca è l’ARC Diagram, 
che come espresso dal nome rappresenta in forma di diagramma le aree per le quali la ricerca 
si propone di avere un impatto rilevante. La DRM propone l’ARC Diagram (Fig.3) come come 
un raggruppamento logico di aree: il titolo della ricerca è situato in posizione centrale e su un 
secondo livello circolare vengono posizionate le possibili discipline rilevanti, attorno alle quali 
vengono	indicati	specifici	argomenti	propri	della	disciplina	di	riferimento,	e	i	diversi	spazi	sono	
caratterizzati	graficamente	per	essere	distinti	in	quanto	essenziali,	utili	per	lo	sviluppo	del	tema	
e/o come aree nelle quali il ricercatore prevede di effettuare interventi rilevanti.
Nello sviluppo e nella costruzione della ricerca si è scelto di acquisire l’impostazione dell’ARC 
Diagram	rivisitandone	l’aspetto	grafico	(Figura	4),	raccogliendo	in	tre	aree	le	possibili	discipline	
rilevanti (Design, Riabilitazione e Tecnologia) ed espandendole a due ulteriori livelli di 
approfondimento. La distinzione tra essenziale e utile non è stata rappresentata poiché sono 
state riportate tutte le aree considerate all’interno della ricerca in modo più o meno diretto o 
approfondito, inoltre non è stata individuata una categoria di rilevanza del contributo in quanto 
nel diagramma sono raccolti gli aspetti interdisciplinari che vanno a caratterizzare il concept del 
sistema progettato, che diventa il contributo stesso.
Chiarificazione	
della ricerca Studio Descrittivo I Studio Prescrittivo Studio Descrittivo II
1. Basato su 
revisione Comprensivo
2. Basato su 
revisione Comprensivo Iniziale
3. Basato su 
revisione Basato su revisione Comprensivo Iniziale
4. Basato su 
revisione Basato su revisione
Basato su revisione /
Comprensivo Comprensivo
5. Basato su 
revisione Comprensivo Comprensivo Iniziale
6. Basato su 
revisione Basato su revisione Comprensivo Comprensivo
7. Basato su 
revisione Comprensivo Comprensivo Comprensivo
27Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
26 Parte prima
Metodologia
Figura 3 - Modello di struttura dell’Area of Relevant Contribution (ARC) Diagram
Figura 4 - Area of Reevant Contribution (ARC) Diagram
3.1.3 Secondo studio della letteratura
I materiali raccolti in precedenza hanno contribuito alla creazione di una panoramica sullo 
stato	dell’arte	e	alla	definizione	di	scopo	e	obiettivo	della	ricerca,	permettendo	di	focalizzare	
ulteriormente lo studio nell’ambito della riabilitazione sensomotoria in pazienti costretti a letto in 
seguito	ad	un	ictus.	Identificata	la	specificità	del	tema,	il	secondo	studio	della	letteratura	è	stato	
funzionale alla raccolta di informazioni relative agli strumenti esistenti rivolti alla riabilitazione 
del movimento degli arti inferiori: i materiali raccolti spaziano da paper di ricerca in neurologia 
a	testi	di	riabilitazione	destinati	a	fisioterapisti,	dall’ingegneria	biomedica	ai	prodotti	utilizzati	in	
ambito sportivo. L’analisi dei prodotti è stata trattata attraverso la comparazione delle schede 
tecniche con il supporto di uno strumento di analisi benchmarking (Anselmi, 2010, p. 36). 
3.1.4 Osservazione sul campo
A	sintesi	e	verifica	della	ricerca	condotta,	sono	state	effettuate	una	serie	di	osservazioni	sul	
campo all’interno della Stroke Unit di una struttura ospedaliera pubblica, formalizzate attraverso 
una	 serie	 di	 interviste	 anonime	 ad	 un	 campione	 rappresentante	 le	 figure	 professionali	 che	
operano all’interno del reparto e si relazionano con i pazienti e le famiglie. Questo è stato 
utile per visualizzare l’approccio delle strutture pubbliche al percorso del paziente sin dal 
momento	del	ricovero,	permettendo	di	definire	le	figure	coinvolte	e	le	diverse	fasi	di	intervento,	
circoscrivendo l’area di ricerca tra l’emergenza, l’ospedalizzazione, la degenza, l’inizio della 
riabilitazione in fase sub-acuta e la dimissione dalla clinica neurologica. Le informazioni raccolte 
sono state confrontate con le linee guida regionali per il trattamento dei pazienti colpiti da ictus 
e sintetizzate visivamente in una Patient Journey3.   
3.1.5 Identificazione del problema
La	fase	di	ricerca	preliminare	si	conclude	con	la	definizione	dei	problemi	ai	quali	l’intervento	
progettuale	 si	 deve	 rivolgere	 per	 essere	 efficace.	 Importante	 in	 questo	 step	 è	 il	 confronto	
attivo	e	diretto	con	medici	ed	ingegneri	per	l’identificazione	delle	interazioni	e	delle	tecnologie	
da considerare nella fase di sviluppo del progetto. All’interno dei capitoli successivi, si farà 
riferimento ai risultati di quest’azione come ipotesi di intervento progettuale.
3 Per Patient Journey si intende uno strumento utilizzato nelle ricerche di design per 
contestualizzare il percorso di un utente in termini di relazioni con ambiente, attori e strumenti distribuiti 
nelle diverse fasi del percorso stesso. Le immagini della stessa sono riportate nell’Appendice 4.
La seconda fase della ricerca è orientata allo sviluppo di progetto. In questa fase, i principali 






















Il brief consiste nella sintesi degli obiettivi del progetto (Anselmi, 2010) in relazione ai problemi 
identificati	 nella	 fase	 precedente:	 più	 questo	 è	 dettagliato,	 più	 scorrevole	 e	 precisa	 sarà	 la	
progettazione. In questo caso, rientrano nel brief le esigenze espresse dal personale medico 
ed infermieristico, gli spazi di attività, la posizione del paziente e lo stato delle sue capacità 
cognitive.








• test di accettabilità ed usabilità;
• (ingegnerizzazione).
Figura 5 - Processo progettuale
3.2.2 Concept
menti che caratterizzano il progetto indicate all’interno del brief, il concept serve ad ipotizzare 
le tecnologie necessarie alla realizzazione del progetto, l’architettura del sistema, le interazioni 
tra	gli	attori	con	la	distinzione	di	utenti	e	beneficiari,	e	analizza	i	vincoli	normativi	imposti	per	




Attraverso il disegno è possibile ragionare sullo sviluppo formale e morfologico del progetto in 
funzione	degli	obiettivi	definiti	nel	brief,	delle	funzionalità	indicate	nel	concept e dei requisiti 
ergonomici	identificati	negli	standard	di	usabilità:	il	prodotto	finale,	sia	esso	un	singolo	oggetto	
fisico/digitale	o	un	sistema	(Sanders,	1993)	ibrido	come	in	questo	caso,	dovrà	necessariamente	
soddisfare	 i	 criteri	 di	 efficienza,	 efficacia	 e	 soddisfazione	 dell’utente.	 La	 visualizzazione	 del	
sistema attraverso schizzi permette di avere una panoramica sull’aspetto e sulle modalità d’uso 




effettuata la valutazione e la discussione del progetto con un focus group di utenti. Dato il tipo 
di ricerca, il metodo adottato è di tipo goal-oriented (Goal Oriented Project Planning, GOPP): 
questo prevede il coinvolgimento di almeno dieci soggetti di differente professionalità che 
possano instaurare una discussione costruttiva sulla soluzione proposta, fornendo un feedback 
diretto per l’implementazione del progetto. Nella presente ricerca, la valutazione del concept è 
stata effettuata parallelamente alle interviste agli operatori, tramite la presentazione di schizzi 
di progetto e la discussione sulle caratteristiche dell’interazione.
3.2.5 Mock-up
A supporto degli schizzi e dei disegni di impostazione del progetto vengono costruiti dei modelli 
fisici.	 Questi	 permettono	 lo	 studio	 dell’evoluzione	 formale	 oltre	 che	 la	 visualizzazione	 e	 il	
tracciamento del ragionamento progettuale, inoltre sono importante per visualizzare il reale 
dimensionamento, le proprietà ergonomiche e le possibilità di interazione con gli strumenti. Per 
avere maggiori feedback è opportuno rappresentare le differenze in diversi modelli, realizzabili 
attraverso tecnologie di stampa 3D o materiali più semplici come legno, carta, cartone o materie 
plastiche.
Identificazione dell’ambito
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3.2.6 Test di accettabilità ed usabilità
Il	test	di	accettabilità	e	usabilità	viene	effettuato	per	verificare	l’appropriatezza	della	soluzione	
proposta attraverso le reazioni degli utenti ai quali viene sottoposto. Il modello presentato può 
essere più o meno avanzato, l’interazione può avvenire in modo spontaneo o essere direzionata 
da	chi	conduce	 il	 test	attraverso	 la	richiesta	di	svolgimento	di	specifici	compiti.	Come	per	 la	
precedente	fase	di	valutazione,	un	primo	test	di	verifica	dell’accettabilità	del	concept	è	stata	
condotta attraverso una discussione basata sui disegni e sulle modalità di interazione.
La presente ricerca si propone come studio applicativo basato su considerazioni teoriche 
interdisciplinari e orientato alla progettazione di un sistema di supporto alle pratiche riabilitative. 
Il percorso sviluppato all’interno del periodo dottorale si propone come una ricerca sperimentale 
di	 tipo	 introduttivo,	 punto	 di	 partenza	per	 l’identificazione	di	 stakeholders	 interessati	 ad	un	
successivo sviluppo produttivo e commerciale, pertanto termina con l’introduzione di un 
concept e non prosegue nello sviluppo progettuale.  A livello metodologico, l’ideale prosecuzione 
del progetto prevede l’iterazione delle fasi di ingegnerizzazione e prototipazione sulla base dei 
risultati	dei	 test	clinici,	 finalizzati	all’ottimizzazione	della	progettazione	per	 l’introduzione	del	
prodotto all’interno di centri sanitari.
Come nel caso del processo progettuale, anche la struttura della fase di produzione è di tipo 







fase conclusiva, in quanto il progetto è stato pensato per collocarsi all’interno di un sistema di 
economia circolare nella quale la vita del prodotto viene monitorata e assistita nell’intero ciclo 
d’uso,	dall’ideazione	e	la	progettazione	fino	al	disassemblaggio	e	alla	riconversione.
3.3.1 Ingegnerizzazione
Gli schizzi vengono modellati tridimensionalmente attraverso l’utilizzo di software di 
modellazione	digitale	e	salvati	in	file	sui	quali	verranno	effettuati	i	controlli	e	i	test	dal	designer	
o da ingegneri specializzati, sulla base della complessità del prodotto sviluppato. Questo step 
è	necessario	per	una	prima	 verifica	della	 struttura	e	delle	dimensioni	 sia	per	 la	 successiva	
3.3 Produzione
fase	di	prototipazione,	per	definire	i	requisiti	del	sistema	in	termini	di	componenti	elettroniche,	
meccaniche e di programmazione, per impostare le interazioni e le modalità di raccolta ed 
elaborazione dei dati in linea con le normative nel rispetto della privacy degli utenti. Nella fase 
di	ingegnerizzazione	verranno	verificati	i	dimensionamenti	e	i	materiali	da	utilizzare,	oltre	che	
la corrispondenza del progetto alle normative per l’utilizzo del sistema all’interno di ambienti 
ospedalieri: al termine della presente ricerca, nell’Appendice 7, sono state riportate una serie 
di	normative	aggiornate	e	riconosciute	dall’Ente	Nazionale	Italiano	di	Unificazione	(UNI)	sulla	
base delle normative europee, facendo riferimento alle tecnologie biomedicali e diagnostiche, 
all’ergonomia, ai principi generali e ai principi biometrici e biomeccanici. Se le normative 
selezionate	possano	essere	indicate	come	una	raccolta	completa	per	la	verifica	dello	sviluppo	
progettuale o se necessiteranno di estensioni internazionali sarà un tipo di analisi condotta in 
collaborazione con eventuali stakeholders.
Figura 6 - Produzione
3.3.2 Prototipazione
Mentre la precisione progettuale si traduce in una rapida ingegnerizzazione, la precisione 
nella fase di ingegnerizzazione è essenziale per la costruzione del prototipo poiché permette di 




all’utente lo stesso tipo di esperienza.
Identificazione dell’ambito
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Fondamentale per lo svolgimento della ricerca è stata l’impostazione della prima fase, la 
Ricerca Preliminare, in quanto fornisce gli strumenti sui quali impostare la ricerca stessa e 
fondare	il	dialogo	con	i	professionisti,	futuri	utenti	e	beneficiari	del	sistema	risultante.	L’utilizzo	
di approcci metodologici propri di diversi ambiti disciplinari ha permesso di mantenere costante 





sia tra persona e persona che tra persona e sistema. Il prodotto di questa ricerca è la traccia 
per lo sviluppo e la prototipazione di un sistema da testare in ambito clinico, si tratta di un 
processo progettuale in continua evoluzione che acquisisce forma e può essere implementato 
all’infinito:	nonostante	la	ricerca	si	proponga	come	applicativa,	si	è	deciso	di	dare	importanza	
all’approfondimento del ruolo delle tecnologie e di come lo sviluppo di prodotti e sistemi debba 
essere guidato da un’analisi interdisciplinare che ne permetta di costruire un solido fondamento 
etico.
4. Considerazioni3.3.3 Test clinici
Il sistema introdotto con questa ricerca prevede l’utilizzo all’interno di strutture di tipo sanitario 
come	dispositivo	medicale,	 questo	 comporta	 la	 necessità	 di	 verificare	 attraverso	 test	 clinici	
l’effettivo impatto sul paziente e appurare che l’interazione abbia un riscontro in termini di 
risultati del processo riabilitativo. Gli esiti possono essere di tre tipi: positivo, ovvero l’interazione 
porta ad un miglioramento della terapia; negativo, quando l’interazione porta a situazioni di 
stallo o di aggravamento; neutro, se l’interazione non ha alcun tipo di riscontro. I requisiti per 
lo	svolgimento	del	test	clinico	dovranno	essere	definiti	e	condotti	con	gli	operatori	sanitari,	nel	
rispetto delle normative e del trattamento sanitario del paziente.
Parallelamente	 allo	 studio	 dello	 sviluppo	 progettuale,	 di	 carattere	 prettamente	 scientifico,	
è	 stata	 condotta	 una	 riflessione	 sulle	 teorie	 riferite	 alla	 relazione	 esistente	 tra	 l’uomo	 e	 le	
tecnologie, con particolare interesse nell’approfondimento delle connessioni tra mente, corpo 
e strumenti sviluppati come estensione dello stesso (Benasayag, 2016; Corà & Bellasi, 2009).
 
Riferimenti	 necessari	 per	 il	 ragionamento	 sono	 stati	 le	 intelligenze	 artificiali	 e	 i	 robot	
umanoidi	(Cingolani	&	Metta,	2015;	Gallina,	2015),	i	cyborg	come	figure	ibride	che	estendono	
i	 confini	 corporali	 biologici	 (Clark,	 2004;	Haraway,	 1991;	G.	O.	 Longo,	 2003)	 e	 il	 passaggio	
dell’ibridazione	tecnologica	dall’essere	un	elemento	dell’immaginario	fantascientifico	al	mondo	







appartenenza sono state tematiche di approfondimento all’interno dei percorsi didattici della 
laurea magistrale in design presso l’Università Iuav di Venezia, ma non saranno oggetto di 
ulteriore approfondimento all’interno del presente documento.
3.4 Speculazione sul rapporto tecnologie-immaginario
PARTE SECONDA: 
CASO STUDIO
Lo scopo della riabilitazione a seguito di ictus, come introdotto precedentemente, è l’induzione 
di un recupero maggiore rispetto a quello che potrebbe essere raggiunto spontaneamente, 
inoltre	si	tratta	di	una	misura	preventiva	che	offre	supporto	fisico	e	psicologico	sia	ai	pazienti	
che	alle	famiglie	al	fine	di	fornire	al	paziente	una	maggiore	qualità	della	vita	sulla	base	della	
gestione e dell’utilizzo delle capacità residue.
Il	 modello	 alla	 base	 della	 definizione	 dell’intervento	 riabilitativo	 è	 lo	 stesso	 degli	 esami	
neurologici: prevede la raccolta della storia clinica del paziente (anamnesi), qualora possibile 
un	colloquio	con	lo	stesso	e	una	somministrazione	di	test	per	verificare	il	comportamento	sotto	
aspetti	qualitativi,	e	termina	con	un	colloquio	con	i	familiari	per	verificare	lo	stato	del	paziente	
prima del trauma, le capacità assistenziali, le aspettative per il recupero ed eventuali dati che 
possano permettere lo sviluppo di una terapia personalizzata.
Lo	studio	dei	casi	singoli	senza	termini	esterni	per	il	paragone	ha	portato	a	difficoltà	negli	studi	
per	la	quantificazione	dell’efficacia	secondo	metodologie	standardizzate,	tuttavia	recenti	studi	
dimostrano	una	maggior	efficacia	dei	 trattamenti	 intensivi	 che,	anche	se	 limitati	nel	 tempo,	
presentano risultati migliori rispetto a trattamenti di poche ore ripetuti con costanza (Vallar & 
Papagno, 2007, p. 404).
Gli effetti clinici dei trattamenti vengono monitorati mediate test psicometrici, mentre gli effetti 
ecologici	correlati	alle	difficoltà	quotidiane	vengono	effettuati	attraverso	scale	di	disabilità	ed	
autonomia. Gli ambiti di valutazione ai quali fa riferimento la terapia sono principalmente tre: 
menomazione, disabilità e handicap. Il primo viene considerato una conseguenza funzionale e 
valutato con una scala di 9 punti; il secondo indica le limitazioni funzionali, viene generalmente 
valutato attraverso l’indice di Barthel, scala di valutazione delle attività quotidiane, o il 
Nel sogno ci si può smarrire perdendo il senso di sé, della propria 
concreta dimensione; nel progetto agisce la motivazione 
e la spinta verso un esito non subito ma che mette alla prova
la nostra volontà di sfidarlo e dominarlo, 
di richiamarlo ogni volta alla relatività del nostro sentire. 
Piccardi in Corà, Bellasi, Corpo, automi, robot
5. Riabilitazione come esperienza
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Functional Index Measure (FIM); il terzo indica una limitazione alla partecipazione, viene 
valutato sul modello Oxford Handicap Scale (OHS) e contribuisce a determinare i punteggi nei 
test EuroQol (6 condizioni) e SF-36 (8 condizioni), indicanti la misura della qualità della vita. 
Ulteriori elementi per la valutazione utilizzati nel corso del ricovero del paziente possono essere: 
la scala di valutazione del coma, Glasgow Coma Scale (GCS); la scala di valutazione dell’ictus, 
National	Institute	of	Health	Stroke	Scale	(NIHSS);	la	classificazione	con	TC	del	danno	cerebrale	
vascolare	(ASPECTS);	la	scala	di	valutazione	della	disabilità,	modified	Ranking	Scale	(mRS);	il	
test per la valutazione della disfagia, o test dell’acqua; la valutazioen della stabilità del tronco, 
Trunk Control Test (TCT); la scala per la valutazione clinica dopo emorragia subaracnoidea, Hunt 
Hess; l’indice di comorbilità, Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
In questo studio, la riabilitazione è stata affrontata principalmente in quanto esperienza di 
interazione	con	l’ambiente	circostante	e	con	specifici	strumenti	impiegati	per	facilitare	il	recupero	
da parte del paziente: la stessa esperienza riabilitativa viene quindi considerata elemento di 
progettazione da parte del designer, che inizia l’indagine di come attraverso l’applicazione delle 
recenti scoperte nell’ambito delle neuroscienze e delle conoscenze proprie dell’ambito bio-
ingegneristico sia possibile progettare strumenti che possano supportare la terapia1. 
L’ approccio con il quale viene affrontato il tema pone al centro dell’attenzione l’essere 
umano: le neuroscienze hanno studiato gli effetti che l’ambiente ha sull’uomo, dimostrando 
che	 l’esperienza	 che	 ciascuna	 persona	 fa	 del	 mondo	 influenza	 la	 risposta	 cerebrale	 e,	
di conseguenza, la costruzione di sensibilità percettive e di abilità. In ambito medicale, è 
importante considerare che buona parte delle innovazioni sono connesse allo sviluppo di 
tecnologie medicali (Perez, 2002, p. 1) e che la presenza di tecnologie avanzate in una struttura 
sanitaria	viene	interpretata	dai	pazienti	come	garanzia	di	efficacia	dei	trattamenti	offerti	(Dalla 
cura delle cose alla cura delle persone. Il disegno industriale per la sanità, 1999, p. 15): il 
design di un sistema riabilitativo per la terapia sensomotoria diventa quindi rilevante in termini 
di accettabilità, usabilità e motivazione. 
L’importanza del considerare la riabilitazione come un’esperienza si traduce in termini progettuali 
nel valore sempre maggiore della User Experience (UX) applicata alla progettazione, in quanto 
attraverso la positività dell’interazione permette agli utenti di compiere volontariamente un 
percorso di avvicinamento a comportamenti e buone pratiche da mantenere nel lungo termine: 
la User Experience viene considerata come una metodologia di applicazione dell’approccio User 
Centered Design (UCD),	filosofia	e	raccolta	di	metodi	che	hanno	come	obiettivo	l’integrazione	
degli	utenti	finali	nel	processo	progettuale	per	sviluppare	sistemi	più	facili	e	più	soddisfacenti	
da utilizzare (Mival & Benyon, 2015).  
Data	 la	connessione	 tra	 l’apparato	sensoriale	e	 la	fisicità	con	 la	quale	avviene	 l’interazione	
con l’ambiente circostante, viene considerato l’aspetto sensomotorio della riabilitazione: 
l’approccio offerto dall’ergonomia e dagli Human Factors, intesi come sinonimi in accordo con 
la	definizione	fornita	da	Sanders	e	McCormick	(Sanders,	1993,	p.	4),	propone	di	enfatizzare	
l’essere	umano	e	di	analizzare	come	il	design	influenzi	i	comportamenti	delle	persone.	
1  Questo capitolo è un’elaborazione del paper presentato alla conferenza EAD12|Design For 
Next, tenutasi a Roma dal 12 al 14 Aprile 2017. La versione integrale del paper in lingua inglese è stata 
pubblicata nei proceedings della conferenza, raccolti in un inserto speciale della rivista The Design 
Journal (Toso, 2017).
In entrambi gli approcci adottati, l’utente non viene indirizzato in termini esclusivamente 
funzionali (Anselmi, 2010, p. 63) bensì in termini di esperienza di interazione con l’ambiente 
e	gli	oggetti	che	lo	compongono,	plasmati	in	questo	caso	allo	specifico	scopo	di	migliorare	la	
riabilitazione.
Tra le principali cause di scarsa partecipazione e motivazione da parte del paziente non va 
dimenticato il contesto nel quale ci si trova ad operare: l’impersonalità degli ambienti e la 
mancanza	di	comunicazione	tra	medico	e	paziente	sono	stati	identificati	come	una	delle	maggiori	
cause di stress e frustrazione all’interno delle strutture ospedaliere (Iaconesi & Persico, 2016; 
Maiocchi, 2010). Ciò che viene richiesto dal paziente non si limita solamente alla comprensione 
e alla risoluzione della malattia, si estende invece al riconoscimento della propria individualità e 
dell’autonomia rispetto alla patologia, quindi al trattamento come persona indipendente e non 
come portatore di diagnosi.
La risposta emotiva all’ambiente è rilevante anche in termini di impatto delle sensazioni a livello 
corticale, questo perché la percezione e l’interazione con ciò che ci circonda sono strettamente 
collegate	con	i	fondamenti	culturali	e	con	la	capacità	del	cervello	di	modificarsi	(Clark,	2004,	p.	
84; Doidge, 2013, p. 7; Goewey, 2014, p. 9). A lungo la relazione tra il cervello e l’ambiente sono 
stati	indirizzati	in	maniera	diversa	da	svariate	discipline,	come	la	filosofia	e	l’antropologia,	ma	la	
conferma che si tratta di processi neurali è stata provata con la scoperta dei neuroni specchio 
alla	 fine	del	XX	secolo	 (Rizzolatti	&	Sinigaglia,	2006)	 che	hanno	portato	alla	definizione	del	
concetto di embodiement, coscienza incarnata. In questo testo, con embodiement si intende 
il	processo	di	identificazione	della	coscienza	attraverso	la	relazione	cervello-corpo	nel	mondo,	
secondo	la	definizione	proposta	da	Thompson	e	Varela	(Mallgrave,	2015,	p.	83;	Thompson	&	
Varela, 2001), e viene utilizzato per esprimere la capacità di apprendimento del cervello come 




strumenti e oggetti decorativi sono stati costruiti nel corso dei secoli per andare incontro e 
facilitare il compimento di necessità biologiche e sociali, migliorando gli aspetti funzionali ed 
estetici parallelamente all’evoluzione dei materiali e delle tecniche produttive. 
Se la morfologia di alcuni elementi è in grado di fornire un immediato feedback sul suo utilizzo 
e sulla sua funzione, la complessità tecnica introdotta dalla meccanica e resa pervasiva 
dall’intrusione	 dell’elettronica	 ha	 portato	 alla	 necessità	 di	 fornire	 una	 specifica	 formazione	
preventiva	 all’utilizzo	 di	 specifiche	 tecnologie.	 Il	 concetto	 di	 affordance (Gibson, 2014), 
introdotto da Gibson nel 1986 come parte dell’approccio ecologico alla percezione visiva, è 
diventato il riferimento per la comprensione di come la forma di un oggetto possa guidare ad una 
specifica	interazione,	o	funga	da	mezzo	percettivo	che	inviti	il	corpo	all’azione.	Il	corrispettivo	
neurologico	può	essere	identificato	nei	neuroni	specchio	(Rizzolatti	&	Sinigaglia,	2006,	p.	121),	
che si attivano in risposta agli stimoli percettivi e sono orientati alla riproduzione di un’azione 
a livello corticale a prescindere dalla necessità di movimento del corpo. Gli atti motori sono 
codificati	sulla	base	dell’azione	e	della	sequenza	necessaria	alla	loro	realizzazione,	e	i	neuroni	
specchio vengono attivati anche in risposta ad un’azione simulata come dimostrano diversi 
studi effettuati sulle dinamiche di apprendimento di pratiche sportive (Biondi, Rognoli, & Levi, 
2010, p. 123; Notarnicola et al., 2014).
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In un contesto ospedaliero pubblico le dinamiche di personalizzazione o di progettazione di 
strumenti di supporto non sono paragonabili al tipo di intervento possibile in scala ridotta come 
avviene per le protesi, bisogna ragionare in termini di sistema e considerare che la priorità è 
data alla funzionalità delle macchine rispetto all’usabilità e all’esperienza degli utenti. Utenti 
nel contesto ospedaliero non sono singole categorie universali e preparate in determinati ruoli 
fissi	e	costanti	ma	sono	operatori	di	diverso	genere	oltre	che	pazienti,	beneficiari	dell’utilizzo	
dello strumento. L’autonomia delle diverse strutture si traduce inoltre in una mancanza 
di omogeneità di offerta riabilitativa nei confronti dei pazienti, nonostante l’esistenza di 
linee guida a livello interazionale ed europeo, comportando ineguaglianze e differenziazioni 
nel trattamento. Nel corso dell’assemblea organizzata dall’European Stroke Organization 
nell’ottobre 2017 a Bruxelles, è stato richiesto il riconoscimento dell’ictus come una priorità 
sanitaria	 dell’Unione	Europea	al	 fine	di	 garantire	 l’accessibilità	 agli	 standard	di	 trattamento	
dell’ictus comprendenti l’introduzione di tecnologie avanzate che permettano l’applicazione di 
protocolli come la rimozione meccanica della trombectomia per i pazienti ricoverati a seguito di 
ictus ischemico (ESO, 2017).
I risultati del processo di riabilitazione dipendono da diversi fattori quali l’area del cervello colpita 
dall’ictus, l’immediatezza del ricovero, le capacità residue, l’età del paziente, la sua condizione 
clinica e lo stile di vita precedente al trauma, l’attitudine psicologica alla terapia. L’attitudine alla 
terapia	è	uno	degli	ambiti	per	i	quali	l’intervento	del	design	può	risultare	significativo:	progettare	
l’interazione	significa	considerare	le	emozioni	come	conseguenza	e	reazione	a	stimoli	esterni,	
per cui attraverso una buona progettazione di un oggetto o di un sistema di oggetti, è possibile 
orientare positivamente la risposta emotiva degli utenti e incrementare la soddisfazione e la 
motivazione a compiere una determinata azione o a svolgere un preciso compito.
Data la rilevanza della relazione tra il corpo e la mente per il corretto funzionamento 
dell’organismo, lo scopo della riabilitazione sensomotoria a seguito di ictus è di ri-creare le 
connessioni neurali tra la percettività e il movimento attraverso la stimolazione regolare di 
entrambi i sistemi (percettivo e motorio) con strumenti differenti. Per comprendere meglio 
l’ambito e lo stato dell’arte della riabilitazione sensomotoria a seguito di ictus è stato condotto 
uno studio della letteratura.
Le	scoperte	neuroscientifiche	sulle	modalità	di	funzionamento	del	cervello	hanno	aumentato	
la consapevolezza dell’importanza delle qualità emozionali negli oggetti che ci circondano e 
di conseguenza maggiore attenzione è stata posta nelle fasi di progettazione degli strumenti 
quotidiani (Biondi et al., 2010; Norman, 2004) ma anche nello sviluppo di strumenti a supporto 
di disabilità (Pullin, 2009). In particolare, tra le qualità che vengono indirizzate nei processi 
progettuali, viene data enfasi alla forma, alla luminosità e ai colori degli ambienti (Meuser, 
2011), la qualità dell’informazione fornita al paziente/utente e il tipo di interazione (Maiocchi, 
2010, p. 26), e, ultimo ma non meno rilevante, all’usabilità degli strumenti (Anselmi, 2010, p. 
47).
Il concetto di usabilità è centrale nel discorso degli Human Factors:	 definito	 e	 riconosciuto	
attraverso le normative internazionali ISO9247/11 – 98 e EN6061-1-6:2006, rappresenta 
“una	 misura	 dell’efficacia,	 efficienza	 e	 soddisfazione	 con	 le	 quali	 specifici	 operatori	
raggiungono	specifici	obiettivi	in	ambienti	particolari,	circoscritti	nell’ambito	d’uso	intenzionale	
dell’equipaggiamento”. La varietà di studi legati al concetto dell’usabilità dimostra come questa 
possa essere affrontata con approcci differenti, ad esempio Norman (Norman, 2004) la affronta 
in	termini	di	risposta	fisiologica	ed	emozionale,	mentre	Tosi	(Tosi,	2006)	vi	fa	riferimento	per	
contestualizzare l’ergonomia orientata al design. Nei primi anni Novanta, Sanders e McCormick 
(Sanders, 1993, p. 4) introducono la progettazione di strumenti medicali e di ambienti e 
strumenti per il supporto di anziani e disabili tra i campi di intervento degli human factors, 
sottolineando	come	gli	obiettivi	di	questo	approccio	mirino	a	migliorare	l’efficacia	e	l’efficienza	
con le quali attività lavorative o di altro tipo sono compiute2		e		ad	accrescere	specifici	valori	
umani	 desiderabili,	 compresa	 la	 sicurezza,	 la	 riduzione	 di	 stress	 e	 fatica	 fisica,	 maggiore	
comfort, accettabilità da parte degli utenti, soddisfazione lavorativa e miglioramento della 
qualità di vita3 . Questo approccio non viene ridotto alla raccolta di dati su una lista di controllo, 
di guide linea o all’applicazione del senso comune ma si propone come strumento di analisi 
orientato alla progettazione.
La progettazione di strumenti e dispositivi tecnologici connessi all’ambito medicale è 
particolarmente nota in termini di elementi protesici (Pullin, 2009), in alcuni periodi storici 
considerati come elementi da nascondere mentre in altri socialmente accettati ed esibiti come 
accessori alla moda. Senza dubbio un coinvolgimento positivo dell’utente con lo strumento di 
supporto ne facilita l’adozione in termini emotivi: invece di sentirsi escluso in quanto disabile, 
l’utente percepisce la diversità come elemento di forza e di caratterizzazione, acquisendo così 
maggiore	fiducia	in	sé	stesso	e	nel	suo	essere	unico.	Un	esempio	di	come	queste	dinamiche	
siano state adottate e integrate nella quotidianità è il caso degli occhiali da vista, che, grazie 
all’utilizzo di materiali innovativi e ai continui rinnovamenti formali, sono diventati strumento di 
caratterizzazione estetica: non sottolineano l’invalidità visiva ma evidenziano i lineamenti e i 
tratti	del	viso	assecondando	la	moda	contemporanea.	Non	è	difficile	immaginare	un	futuro	simile	
anche per le protesi lombari, che potrebbero essere soggette a dinamiche di personalizzazione 
che le porteranno a trasformarsi in accessori intercambiabili con forte impatto e valore estetico 
(Pullin, 2009; Rawsthorn, 2013). 
2 Traduzione propria da: “to enhance the effectiveness and efficiency with which work and other 
activities are carried out”, pagina 4.
3 Traduzione propria da: “to enhance certain desirable human values, including imporved safety, 
reduced fadigue and stress, increased comfort, greater user acceptance, increased job satisfaction and 
improved quality of life”, pagina 4.
Il primo studio della letteratura è stato condotto con un approccio interdisciplinare, attraverso 
la selezione di articoli e ricerche provenienti da diverse discipline che hanno o possono avere 
un ruolo all’interno del processo di riabilitazione, dall’ingegneria biomedica alle neuroscienze, 
dallo sviluppo di giochi digitali a psicologia e socioeconomia. Una selezione preliminare è 
stata	effettuata	in	termini	di	applicazione	dei	contenuti,	seguita	dalla	definizione	di	criteri	che	
hanno permesso l’organizzazione dei paper in sub-categorie riguardanti l’indirizzamento di 
problemi	cognitivi	o	motori,		e	una	successiva	definizione	della	parte	del	corpo	indirizzata	(arti	
superiori, arti inferiori) e il grado di precisione del movimento richiesto e/o raggiunto (spalla, 
gomito, polso e mano per gli arti inferiori; anca, ginocchio, caviglia e piede per gli arti inferiori). 
Attraverso questa prima suddivisione della letteratura è stato possibile individuare i processi 
condivisi dalla comunità medica internazionale, quindi gli approcci e le scale di riferimento per 
la valutazione delle disabilità, oltre che una panoramica sugli strumenti tecnologici adottati 
nel corso del processo terapeutico successivamente approfonditi con un secondo studio della 
letteratura	scientifica.
La	 seconda	 classificazione	 della	 letteratura	 è	 stata	 organizzata	 sulla	 base	 delle	 tecnologie	
utilizzate nel processo terapeutico, in particolare si è fatta attenzione alla selezione di saggi 
e articoli provenienti dall’ambito ingegneristico e tecnico: i testi sono stati suddivisi in base al 
tipo di categoria, robotica o realtà virtuale sotto forma di serious game, a loro volta distribuiti in 
sezioni relative all’approccio adottato, ovvero se le ricerche presentate nei testi fossero relazioni 
su strumenti applicati, di sperimentazione o orientate ad un ulteriore progettazione.
Ciò che emerge dall’analisi è una predominanza dell’approccio sensomotorio per la riabilitazione 
degli arti superiori e delle capacità cognitive, probabilmente determinato dalla vastità di 
problemi	cognitivi	e	dalla	necessità	di	sviluppare	capacità	di	precisione.	Inoltre,	l’efficacia	della	
riabilitazione è maggiore se iniziata in tempi brevi a seguito del ricovero. 
L’ordine con il quale viene affrontata la riabilitazione motoria prevede una spinta alla 
verticalizzazione qualora le condizioni cliniche la permettano, seguita da un lavoro sugli arti 
superiori orientato all’implementazione di capacità di precisione che consentono al paziente di 
acquisire un’autonomia di base e l’indipendenza nello svolgimento di attività quotidiane come 
l’alimentazione e l’igiene personale.
6. Ricerca preliminare
6.1.1 Introduzione
Data la rilevanza della riabilitazione a seguito di ictus, l’analisi presentata di seguito si propone 
di osservare le dinamiche con le quali questa viene attualmente affrontata: la riabilitazione 
viene osservata in termini di esperienza da progettare sulla base delle esigenze del paziente, 
sulle sue abilità residue e sulle disponibilità di servizi e strumenti offerti dalla struttura nella 
quale si trova la stroke unit dove avviene il ricovero. L’analisi, limitata agli arti inferiori del 
paziente in condizione allettata, è il risultato dell’uso congiunto di un approccio progettuale e 
dell’esperienza clinica, utilizzati insieme per indagare possibili aree di intervento e contributo 
per lo sviluppo di sistemi a progettazione bottom-up che includano e introducano tecnologie 
avanzate e strumenti innovativi nelle terapie riabilitative. Il design viene inteso come facilitatore, 
supporta	infatti	l’identificazione	dei	problemi	al	fine	di	aumentare	la	comunicazione	e	il	dialogo	
tra pazienti e operatori, sia medicali che tecnici, provocando cambi di consapevolezza, azioni e 
condizioni sistemiche.
Il questa sezione, verrà esplorato lo stato dell’arte nella riabilitazione a seguito di ictus 
specificatamente	 rivolta	 agli	 arti	 inferiori,	 indagando	 le	 possibili	 conseguenze	 psicologiche	
collegate alla situazione clinica del paziente precedentemente all’avvento dell’ictus e come 
sia possibile contrastare l’emergenza di queste dinamiche attraverso l’introduzione di nuovi 
strumenti appositamente progettati: sebbene il target di pazienti colpiti da ictus non sia 
omogeneo e non dipenda direttamente dall’età dei soggetti, la paura di cadere e la mancanza 
di equilibrio sono problemi rilevanti in una popolazione con un alto tasso di anzianità, come sta 
diventando quella europea, e possono interferire con la volontà di recupero e la motivazione 
nel proseguimento della terapia. La riabilitazione degli arti inferiori è uno dei primi trattamenti 
riabilitativi ai quali i pazienti vengono sottoposti dopo il ricovero, permette di aiutare il paziente 
ad aquisire un posizionamento supino corretto per il periodo nel quale si trova costretto 
a letto e ne favorisce la verticalizzazione in un momento successivo. Infatti, la riabilitazione 
sensomotoria viene avviata in una fase acuta e sub-acuta nel paziente sopravvissuto ad ictus 
ischemico, mentre i tempi di intervento sono più dilatati a causa di problemi di pressurizzazione 
vascolare in pazienti che hanno subito un ictus di tipo emorragico.
Attraverso l’analisi dello stato dell’arte, la ricerca vuole indirizzare possibili aree di intervento 
per la progettazione e lo sviluppo di sistemi e devices tecnologici che possano migliorare 
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l’esperienza riabilitativa, favorendo la rimozione  di barriere nel trattamento dell’ictus in fase 
acuta e contribuendo allo sviluppo di strategie di cura orientate alla riduzione di disuguaglianze 
nel trattamento e aumentando l’accessibilità delle terapie standardizzate per il trattamento 
dell’ictus, come indicato dalle priorità dell’agenda e dalle linee guida (ESO, 2017; Ringelstein et 
al.,	2013)	definite	dalla	European	Stroke	Organization	(ESO).
6.1.2 Materiali e metodi
I paper analizzati sono stati individuati a seguito di una desktop research effettuata attraverso 
diversi database	di	riviste	accademiche	medicali	e	sono	stati	classificati	in	base	all’approccio	
adottato al loro interno: la prima suddivisione è stata effettuata in maniera approssimativa tra 
riabilitazione cognitiva e riabilitazione motoria, a sua volta divisa in termini di riabilitazione degli 
arti superiori o degli arti inferiori; la seconda selezione è stata effettuata sul livello tecnologico, 
ovvero secondo gli strumenti e gli elementi applicati per l’esecuzione della terapia o il controllo 
a	verifica	dell’efficacia	della	stessa.	
L’analisi	riportata	si	focalizza	quindi	sugli	arti	inferiori	ed	è	una	classificazione	generale	degli	
strumenti, più o meno tecnologicamente evoluti, utilizzati per la riabilitazione.
Il	punto	di	vista	adottato	per	l’analisi	ha	l’obiettivo	di	unificare	l’approccio	neuologico	con	un	
approccio orientato all’utenza, considerando la riabilitazione come un’esperienza collettiva 
in cui i medici, il team che lavora nella Stroke Unit e la famiglia del paziente sono coinvolti 
insieme	al	paziente.	Inoltre,	è	stata	posta	attenzione	a	quegli	specifici	strimenti	che	permettono	
di controllare i movimenti, che registrano e permettono di confrontare i risultati di ogni esercizio 
tracciando il progresso del paziente, introducendolo in un’esperienza ottimale che motiva e 
invita	a	svolgere	la	terapia	con	piacere,	rendendola	per	questo	maggiormente	efficace.	
6.1.3 Panoramica sullo stato dell’arte e dell’applicazione delle tecnologie in ambito 
riabilitativo
L’introduzione di tecnlogie che monitorano i tessuti cerebrali in modo relativamente poco 
invasivo	 ha	 permesso	 di	 verificare	 e	 rafforzare	 le	 conoscienze	 riguardanti	 le	 relazioni	 tra	 il	
cervello e la muscolatura (V. Gallese, 2007; Vittorio Gallese, 2005; Kilgour, Todd, & Starr, 2014), 
sostenutedalla scoperta dei neuroni specchio e dagli studi orientati all’analisi del loro impatto 
sull’interazione con il mondo e le capacità di apprendimento (Carvalho et al., 2013; Ebisch et 
al., 2008; Vittorio Gallese, 2000; Notarnicola et al., 2014), con la conseguenza che principi di 
apprendimento motorio sono stati applicati in via sperimentale alla riabilitazione a seguito di 
ictus (Lehrer, Attygalle, Wolf, & Rikakis, 2011) nel tentativo di ridurre i tempi che intercorrono 
tra il ricovero, l’ospedalizzazione del paziente e l’introduzione della terapia (C. Stinear, Ackerley, 
& Byblow, 2013).
La progettazione e l’applicazione di strumenti all’interno di ricerche sperimentali per lo sviluppo 
e	 il	 test	 di	 tecnologie	 assistive	 sono	 frequentemente	 verificati	 attraverso	 l’appliazione	 di	
controllori	basati	sull’evidenza	che	permettono	di	identificare	indicatori	chiave	ed	efficacia	del	
trattamento (Grube et al., 2012; Hughes et al., 2014; Kollen et al., 2009; Rosbergen et al., 2016; 
Schwamm et al., 2009), tuttavia è necessario che i risultati vengano confrontati con le effettive 
esperienze ed aspettative degli utenti (Bejor, Ramella, Toffola, Comelli, & Chiappedi, 2013; Daly 
et al., 2010; Hughes et al., 2014; Nordin, Sunnerhagen, & Axelsson, 2015): la classica ricerca 
accademica in abito ingegneristico o medicale orientata alla ricerca di risultati e conferme di tipo 
quantitativo, è raro trovare studi che integrino paramentri qualitativi come il punto di vista del 
paziente in quanto utente che si trova a dover affrontare le conseguenze dell’ospedalizzazione 
in	un	ambiente	ostile,	reso	ancora	più	pesante	dalle	ripercussioni	psicofisiche	dell’ictus,	come	
ad esempio la mancanza di autonomia nei movimenti (Coletta & Murphy, 1992).
La riabilitazione degli arti inferiori si basa principalmente sull’analisi del movimento (Gait 
Analysis) con l’obiettivo di garantire e migliorare la mobilità e l’equilibrio, diverse sono le 
tecnologie che supportano questo tipo di approccio: da quelle di stampo ingegneristico, più 
complesse in termini di struttura e che per questo richiedono maggiori investimenti in termini 
di costo di acquisto e manutenzione, come i controller FSE basati sulle sinergie muscolari 
(Ferrante et al., 2016), i misuratori di performance (Scrivener, Sherrington, & Schurr, 2013) 
e gli strumenti per l’elettrostimolazione funzionale controllata attraverso la ricezione di input 
cerebrali (McCrimmon et al., 2015), a dispositivi di tipo ludico, generalmente non progettati a 
scopo medico ma facili da utilizzare, versatili, meno costosi e intrattenitivi, come il sistema Wii 
Fit Balance Board (Baranyi, Willinger, Lederer, Grechenig, & Schramm, 2013; Duclos, Miéville, 
Gagnon, & Leclerc, 2012; Gil-Gómez, Lloréns, Alcañiz, & Colomer, 2011; Saposnik et al., 2010) 
e	il	Microsoft	Kinect	(Standen	et	al.,	2013;	Webster	&	Celik,	2014),	fino	a	tecnologie	non	ancora	
completamente	sviluppate	e	definite	in	termini	applicativi	come	gli	ambienti	virtuali	(VRE,	Virtual	
Reality Environments) (Broeren et al., 2008; Darekar, McFadyen, Lamontagne, & Fung, 2015; 
Jack, Boian, Merians, Tremaine, & Burdea, 2001; Kenyon, Leigh, & Keshner, 2004; B. Longo, 
Castillo, & Bastos, 2014; Subramanian et al., 2007; Sveistrup, 2004; Weiss, Kizony, Feintuch, 
& Katz, 2006).
Certamente la scelta dei dispositivi adottati per la ricerca varia in base al costo, alla necessità 
di	manutenzione,	alla	complessità	meccanica	e	alla	necessità	di	formazione	specifica	per	gli	
operatori, ma a livello di software è importante osservare come la scelta ricada su sistemi 
ludici, anche se non progettati per l’utilizzo in ambito sanitario. In particolare, l’utilizzo e lo 
sviluppo di appositi serious-games offre	 benefici	 grazie	 alla	 loro	 capacità	 di	 coinvolgere	 e	
motivare il paziente attraverso le dinamiche di interazione e motivazione (Pichierri, Murer, & de 
Bruin, 2012; Shin, Ryu, & Jang, 2014), permettono di mantenere il paziente in uno stato di flow1 
(Csikszentmihalyi, 2009) nel quale possono fare esperienza di un coinvolgimento cognitivo, 
sfidando	i	propri	limiti	con	esercizi	la	cui	difficoltà	è	personalizzata	e	viene	regolata	in	maniera	
incrementale, e possono accedere ai propri risultati condividendoli con i familiari. Diversi 
contributi pubblicati contengono riferimenti e considerazioni che invitano all’introduzione e 
al miglioramento degli esistenti sistemi ludici oltre che allo sviluppo congiunto di strumenti 
hardware e software per offrire maggior coerenza nell’orientamento dei sistemi stessi verso 
obiettivi	 riabilitativi	 e	 specifici	 processi	 di	 apprendimento	 (Abt,	 1987;	 Baranyi	 et	 al.,	 2013;	
N. Alberto Borghese, Mainetti, Pirovano, & Lanzi, 2013; Nunzio Alberto Borghese, Pirovano, 
Lanzi,	Wüest,	&	de	Bruin,	2013;	Duclos	et	al.,	2012;	Lange,	Flynn,	Proffitt,	Chang,	&	Rizzo,	n.d.;	
Sinclair, Hingston, & Masek, 2007; Wüest, van de Langenberg, & de Bruin, 2014).
L’utilizzo intensivo di tecnologie digitali, con la possibilità di registrare gli esercizi e di supportarli 
attraverso sensori miniaturizzati posizionati sul corpo del paziente, permette di affrontare 
1	 	Il	concetto	di	flow	verrà	introdotto	e	contestualizzato	all’interno	del	capitolo	9.2
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questioni relative ad ambiti nuovi o precedentemente non sviluppati adeguatamente a causa 
dell’inadeguatezza degli strumenti a disposizione: sono questi i casi dello sviluppo di studi 
relativi alle intenzioni di movimento (Sburlea et al., 2015; Skidmore & Artemiadis, 2016), del 
miglioramento di servizi di assistenza remota e di servizi di telemedicina (N. Alberto Borghese 
et	 al.,	 2013;	 Nunzio	 Alberto	 Borghese	 et	 al.,	 2013;	 Gaggioli,	 2009;	Mansfield	 et	 al.,	 2013;	
Schwamm et al., 2009), dell’utilizzo di sistemi indossabili che permettono l’estensione di 
feedback in diverse parti del corpo fornendo una sensibilità alternativa agli arti emiplegici grazie 
a tecnologie aptiche e di biofeedback (Afzal, Oh, Choi, & Yoon, 2016; Del Din et al., 2014; Frisoli, 
OrMalley, Campolo, & Sienko, 2014; Gerber et al., 2014; Huang, Wolf, & He, 2006; Karniel, Peer, 
Donchin,	Mussa-Ivaldi,	&	Loeb,	2012)	o	di	migiorare	il	controllo	della	stimolazione	di	specifiche	
aree	funzionali	al	movimento	e	all’equilibrio,	come	per	la	superficie	plantare	attraverso	apposite	
solette (Hatton, Dixon, Rome, Newton, & Martin, 2012; Schmidt, Werner, Bernhardt, Hesse, & 
Krüger, 2007), per il cammino con supporti come corsetti e busti (Maguire et al., 2012), robot 
e ambienti assistivi (Abdullah, Tarry, Lambert, Barreca, & Allen, 2011; Christopher & Johnson, 
2014; Delussu et al., 2014; Guo, Han, Li, Fang, & You, 2016; Johnson, 2006; Johnson, Feng, 
Johnson, & Winters, 2007; Koopman, Van Asseldonk, & Van der Kooij, 2013; Liu, Cramer, & 
Reinkensmeyer, 2006; Maggioni et al., 2016; Morone et al., 2016; Morone, Fusco, Iosa, & 
Paolucci, 2013; Sargsyan, Arakelian, & Briot, 2012), esoscheletri (Bortole et al., 2015; Louie & 
Eng, 2016; Nilsson et al., 2014), o supporti parziali del peso (Sousa, Barela, Prado-Medeiros, 
Salvini, & Barela, 2009, 2011).
Alcune conseguenze dell’introduzione di strumenti di nuova generazione nei processi di 
riabilitazione	sono	la	necessità	di	garantire	una	formazione	specifica	agli	operatori	sanitari,	alle	
infermiere	e	ai	tecnici	(Gaio,	Stefi,	Manganotti,	&	Naccarato,	2017;	Luker	et	al.,	2015;	Vidani,	
Chittaro, & Carchietti, 2010) e un maggior coinvolgimento dei familiari del paziente (Galvin, 
Cusack,	 &	 Stokes,	 2008),	 tuttavia	 i	 benefici	 terapeutici	 sono	 incrementati	 dalle	 maggiori	
possibilità	 di	 personalizzazione	 dei	 trattamenti,	 definiti	 sulla	 base	 delle	 abilità	 residue	 del	
paziente e sulle effettive capacità di assistenza delle strutture di ricovero (Green et al., 2014).
6.1.4 Conclusioni 
Il principio alla base delle tecnologie assistive per la riabilitazione motoria consiste nell’uso 
dell’interazione con l’ambiente per capire le dinamiche di funzionamento del cervello e sfruttare 
la	plasticità	neurale	per	ricomporre	mappe	di	azione	definite	(Wolpert	&	Flanagan,	2010).	 In	
termini applicativi, questo si traduce nell’integrazione del design thinking, dell’approcio alla 
user experience (UX) e dell’ergonomia nei processi di sviluppo di sistemi riabilitativi attraverso 
la costruzione di oggetti che impongono vincoli e direzionano l’interazione attraverso sistemi 
percepiti come affordances (Moray, 1993). 
Il	coinvolgimento	del	paziente	in	quanto	utente	finale	deve	avvenire	sin	dalle	prime	fasi	della	
progettazione per favorire la sua integrazione con il sistema (Kristensen, Tistad, Koch, & Ytterberg, 
2016),	 incrementando	l’efficacia	della	terapia	che	ne	consegue	con	esercizi	che	prevengono	
l’emergere di dinamiche depressive (Sue-Min Lai et al., 2006) e integrando dinamiche ludiche 
esportate	dal	mondo	dei	giochi	al	fine	di	motivare	 il	paziente	al	proseguimento	della	terapia	
(Calleja, 2011; Csikszentmihalyi, 2009): inserire il design thinking nella progettazione di 
elementi per la riabilitazione sensomotoria permette di combinare i risultati quantitativi ottenuti 
attraverso	metodi	di	ricerca	scientifica	con	gli	aspetti	qualitativi	evidenziati	attraverso	metodi	
di ricerca umanistica, inoltre integra un’attenzione tecnica rivolta ai dati ergonomici (Sanders, 
1993) e alla user experience (Calabrese, 2013; Desmet & Hekkert, 2007; Hahn & Zimmermann, 
2011; Mival & Benyon, 2015).
L’obiettivo di una mediazione del design nello sviluppo e nel test di nuove tecnologie da 
introdurre	 in	un	 campo	ancora	 in	 fase	di	 sviluppo	 vuole	anche	essere	quello	di	 verificare	e	
mettere in discussione i sistemi attualmente in uso, rispondendo all’esigenza di cambiamento 
nella	 ricerca	 riabilitativa	 per	 aumentare	 l’efficacia	 dei	 trattamenti	 (C.	 M.	 Stinear,	 2016)	 e	




6.2.3 Approfondimento dello stato dell’arte dello sviluppo di tecnologie riabilitative in 
ambito ingegneristico 
Una panoramica degli approcci e delle tecnologie applicate nell’ambito della riabilitazione 
è sintetizzata nella raccolta Advanced technologies in rehabilitation (Gaggioli, 2009): sin 
dall’introduzione vengono poste alcune questioni rilevanti per la progettazione di devices 
assisitivi a scopo riabilitativo, mentre attraverso i paper proposti vengono analizzati e messi 
in discussione i concetti di riabilitazione come potenziamento1, la funzione dell’intenzione 
(Riva e Gaggioli in Gaggioli, 2009) nel processo riabilitativo in termini temporali (future-
oriented o present oriented) e motori (motor oriented), dalla quale il concetto di presenza può 
essere declinato in una dimensione spaziale, una dimensione naturale una dimensione di 
coinvolgimento2. L’importanza delle tecnologie viene riconosciuta in termini di monitoraggio 
e	 guida	 del	movimento,	 valutabili	 attraverso	 l’uso	 di	 scale	 specifiche	 e	 obiettive,	 rafforzate	
dall’abbondanza di sviluppo a prezzi accessibili di tecnologie indossabili nel mondo dei 
wearable devices e delle periferiche di gioco. La positività dell’impatto di tecnologie come la 
realtà virtuale nella riabilitazione a seguito di ictus viene principalmente associata alla capacità 
di recupero permessa dalla plasticità corticale, in particolare attraverso una serie di strategie 
che comprendono l’apprendimento attraverso l’imitazione, feedback aumentati accompagnati 
da sensazioni di tipo aptico, pratica aumentata e ripetitività delle azioni, buon controllo dei 
protocolli di esercizio e possibilità di personalizzazione degli scenari. L’adattabilità della realtà 
virtuale a sistemi esistenti, il potenziale di interazione in tempo reale, la misurazione  obiettiva e 
la capacità di fornire stimoli virtuali ne permette l’utilizzo sperimentale in combinazione con altre 
tecnologie, come ad esempio esoscheletri per l’intervento riabilitativo sugli arti inferiori , con 
risultati positivi in termini di miglioramento della performance, tuttavia presenta ancora delle 
difficoltà	nella	gestione	della	spazialità	e	della	relazione	tra	movimento	e	ambiente	percepito.
La riduzione dei costi delle tecnologie di monitoraggio permette inoltre di lavorare a distanza e 
proseguire la terapia in ambito domestico attraverso sistemi di teleriabilitazione, promuovendo 
una maggiore autonomia e indipendenza dei pazienti  con il supporto di devices indossabili che 
di robot assistivi3.
Una panoramica più aggiornata dello stato dell’arte della ricerca meccatronica in Italia si trova 
nella raccolta Advances in Italian Mechanism Science: Proceedings of the First International 
Conference of IFToMM Italy (Boschetti & Gasparetto, 2016), dove sono raccolte diverse 
testimonianze applicative di sistemi tecnologici utilizzati nell’ambito riabilitativo. In particolare, 
appare evidente la preminenza dello sviluppo di tecnologie robotiche riabilitative per gli arti 
superiori rispetto agli arti inferiori, con aspirazioni evolutive che vedono i sistemi applicabili in 
entrambi i casi attraverso adattamenti multifunzionali come nei progetti DARTAGNAN , nelle 
revisioni dei robot NeReBot4 (Fanin, Gallina, Rossi, Zanatta, & Masiero, 2003; S. Masiero, Poli, 
Armani, et al., 2014) e MariBot5 (S. Masiero, Poli, Armani, et al., 2014), nei progetti CALOWI6 
(Ceccarelli, 2014), MACARM7 (Mayhew, Bachrach, Rymer, & Beer, 2005) e nello studio 
1 Empowerment, trad. propria, da Introduction, Gaggioli, 2009, p.3
2 Engagement, trad. propria, da Riva, Gaggioli , Rehabilitation as empowerment: the role of 
advanced technologies, in Gaggioli, 2009, p. 12
3	 Socially	Assistive	Robotics	(SAR),	Matarić,	Tapus,	Winstein,	Eriksson,	Socially	assistive	robotics	
for Stroke and Mild TBI Rehabilitation, in Gaggioli, 2009, p.249
4 Neuro Rehabilitation roBOT
5 MARIsa roBOT
6 CAssino LOw-cost WIre Driven
7 Multi-Axix Cartesian-based Arm Rehabilitation Machine
6.2.1 Introduzione
L’analisi presentata di seguito si propone di offrire una panoramica sullo stato dell’arte dello 
sviluppo di tecnologie riabilitative per quanto riguarda le componenti tecniche e i processi 
progettuali che caratterizzano l’approccio ingegneristico al tema della riabilitazione motoria. 
L’obiettivo della sezione è quello di introdurre alcune delle categorie progettuali sviluppate a 
livello ingegneristico secondo l’impostazione disciplinare, evidenziando gli aspetti per i quali 
l’intervento del designer potrebbe fornire un valore aggiunto alla progettazione. L’intenzione non 
è di presentare una approfondita analisi metodologica dello sviluppo delle singole tecnologie 
ma	verificare	 i	punti	 in	comune	e	 le	difficoltà	 riscontrate	dai	diversi	 ricercatori,	 individuando	
elementi	 struttuali	 comuni	 da	 analizzare	 e	 verificare	 nello	 studio	 delle	 singole	 categorie	 di	
prodotto.
6.2.2 Materiali e metodi
A	partire	dalle	categorie	di	prodotti	identificati	nella	prima	revisione	della	letteratura,	improntata	
maggiormente su paper a carattere medico, i testi selezionati e analizzati in questa sezione sono 
stati selezionati per il carattere tecnico e ingegneristico, riportano una maggiore quantità di dati 
organizzati	secondo	grafici	e	modelli	fisici	i	cui	risultati	sono	elaborati	sottoforma	di	equazioni	e	
sistemi matematici oggettivi. L’analisi non si è soffermata sulle tecniche di elaborazione dei dati 
raccolti	ma	sull’approccio	progettuale,	osservando	le	difficoltà	riscontrate	nell’interazione	con	
i progetti e nelle dinamiche di comunicazione tra i soggetti coinvolti nello sviluppo e nei test: la 
scelta e la selezione dei paper è stata determinata dall’accessibilità dei documenti, dall’attualità 
delle ricerche e dal tipo di interazione corporea proposto. In particolare, l’attenzione è stata 
rivolta a strumenti utilizzati per la riabilitazione degli arti inferiori, senza tuttavia escludere 
tecnologie utilizzate per gli arti superiori che permettono di ragionare in funzione evolutiva 
estendendo la capacità di intervento sugli arti inferiori.
Alla desktop research effettuata attraverso banche dati aperte è stata associata una ricerca più 
specifica	grazie	alla	possibilità	di	accedere	ai	journals	online	della	IEEEXplore	Digital	Library,	al	
servizio di consultazione interbibliotecaria e quindi all’accessibilità di proceedings e di raccolte 
di	paper	specifici	dell’ambito	di	sviluppo	meccatronico	in	Italia	e	all’estero.
6.2 Revisione design-oriented di problemi e strumenti ingegneristici
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Dallo studio della letteratura sui prodotti robotici riabilitativi emerge come la tendenza alla 
verticalizzazione del paziente comporti l’utilizzo di strumenti che forzano la posizione verticale 
attraverso sistemi di sospensione o esoscheletri, mentre sono rari gli interventi che prevedono 
un intervento preventivo sul paziente allettato (posizione clinostatica). 
Un’analisi dello stato dell’arte è stata condotta attraverso la selezione di alcuni prodotti 
ritenuti	rilevanti	in	termini	di	comprensione	delle	strutture	e	di	identificazione	di	caratteristiche	
morfologiche o terapeutiche comuni. 
A supporto della revisione della letteratura tecnica sono stati selezionati e comparati alcuni 
prodotti ritenuti rappresentativi degli strumenti in uso nella riabilitazione degli arti inferiori 
a seguito di patologie diverse dall’ictus, in particolare i prodotti individuati sono elementi 
commerciali proposti da aziende leader nel settore della robotica riabilitativa e ciascuno 
rappresenta una categoria di interazione diversa. 
Una prima comparazione delle schede tecniche dei prodotti permette di visualizzare le differenze 
dimensionali, le componenti tecniche e le modalità di interazione proposte al paziente.
L’analisi	successiva	è	stata	invece	focalizzata	su	un	caso	studio	specifico,	del	quale	sono	stati	
analizzati	le	dinamiche	di	interazione	e	il	carattere	innovativo	rispetto	ai	prodotti	identificati	e	
comparati attraverso lo stato dell’arte.
7. Stato dell’arte dei prodotti per la riabilitazione degli arti inferioridi fattibilità per un device per l’esercizio degli arti inferiori . Se DARTAGNAN viene descritto 
come un robot auto-bilanciato con il comportamento di un esoscheletro, la caratteristica 
che accomuna i progetti successivi è l’utilizzo di sistemi a cavi per la movimentazione degli 
arti, che comporta una leggerezza visiva e minore invasività in termini strutturali, tuttavia 
richiede l’utilizzo di molto spazio a livello di supporto dei cavi per garantire maggiore libertà di 
movimento.	La	difficoltà	di	gestione	a	livello	spaziale	dei	robot	assistivi	a	sistema	cable-driven	
è trattata approfonditamente nei testi prodotti parallelamente allo sviluppo dei sistemi MariBot 
e NeReBot (Gallina, 2004; Gallina, Bellotto, & Di Luca, 2015; G. Masiero, Carraro, & Ortolani, 
2007; S. Masiero et al., 2009; S. Masiero, Poli, Armani, et al., 2014; S. Masiero, Poli, Rosati, 
et al., 2014; G. Rosati, Gallina, Rossi, & Masiero, 2006; Giulio Rosati, 2010; Giulio Rosati, 
Gallina, & Masiero, 2007; Giulio Rosati, Gallina, Masiero, & Rossi, 2005), nei quali vengono 
inoltre revisionati altri sistemi robotici applicati e indicati i vantaggi dell’utilizzo di tali tecnologie 
nell’ambito riabilitativo ospedaliero.
Allo sviluppo di strumenti di supporto al movimento vengono associati strumenti di monitoraggio 
dell’interazione, questi possono variare in termini di complessità e invasività dai sensori utilizzati 
comunemente in ambito sanitario (es. ECG), a sensori indossabili integrati in indumenti e 
accessori non invasivi, come solette sensorizzate per l’analisi biomeccanica della camminata , 
o ancora essere integrati nelle periferiche stesse (es. Wii Fit Balance Board).
Ulteriori elementi da considerare in relazione allo sviluppo di tecnologie assistive sono l’utilizzo 
di strumenti di feedback, di tipo aptico o biofeedback, e l’associazione degli esercizi motori 
a dinamiche sensoriali di tipo visivo, con la trasposizione dei movimenti come controllo di 
elementi in dinamiche di gioco presentate su schermi associati, di tipo acustico, con variazioni 
sonore al raggiungimento di un obiettivo o allo svolgimento di movimenti sbagliati.
6.2.4 Conclusioni
Caratteristica della letteratura di stampo ingegneristico è l’indicazione delle tecnologie e delle 
procedure utilizzate nella fase di sviluppo per garantire la riproducibilità degli esperimenti e dei 
risultati: è frequente trovare indicazioni precise rispetto alle marche delle tecnologie utilizzate, 
il numero e la qualità delle componenti, così come è possibile trovare riferimenti dettagliati alle 
dinamiche biomeccaniche alle quali sono indirizzati gli stimoli oltre che descrizioni puntuali 
dei test con gli utenti e dei trial clinici (quanti utenti, caratteristiche diagnostiche, di genere 
e d’età quando rilevanti, durata dei test ed eventuali fasi, presenza di gruppi di controllo, 
aspettative	sui	risultati,	criteri	di	valutazione	ed	eventuali	difficoltà	riscontrate	od	osservazioni).	
Nonostante la precisione e la completezza dei dati riportati, il contesto ambientale viene 
indicato solo quando presenta caratteristiche negative rispetto al progetto, ad esempio se i 
robot	 risultano	difficili	 da	 spostare	o	 collocare	nelle	 stanze,	 se	 i	movimenti	 vengono	 limitati	
dallo spazio, se l’ambiente risulta essere particolarmente rumoroso o illuminato in maniera 
impropria (troppo o troppo poco). L’attenzione viene focalizzata sullo sviluppo dello strumento 
e non sul paziente o sull’operatore, spesso un componente del team di sviluppo ingegneristico 
anziché operatore medico del team di riabilitazione. I parametri raccolti e il tipo di dati indirizzati 
sono generalmente associati alle scale di valutazione utilizzate nella diagnostica propria del 
percorso terapeutico assistenziale, tuttavia, sebbene le analisi del corpo umano siano precise 
e facciano riferimento a dinamiche biomeccaniche misurate con sapiente precisione, viene 
spesso a mancare il riferimento all’utilizzo esterno all’ambito laboratoriale.
7.1 Comparazione di prodotti medicali
I prodotti selezionati per l’analisi vogliono essere un campione rappresentativo dei sistemi di 
robotica riabilitativa destinati agli arti inferiori presenti sul mercato dei paesi industrializzati. 
Le compagnie che progettano e distribuiscono i prodotti medicali selezionati sono distribuite 
geograficamente	tra	Europa	e	Nord	America,	in	diversi	casi	supportano	lo	sviluppo	di	prodotti	
attraverso una ricerca di tipo applicativo in collaborazione con istituti ospedalieri e cliniche 




52 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Le aziende considerate per l’analisi sono: 
- Biodex Medical Systems, Shirley, New York, sito web: http://www.biodex.com/
- Movendo Technology, Genova, Italia, sito web: http://www.movendo.technology/ 
- Reha Technology, Olten, Svizzera, sito web:  https://www.rehatechnology.com/en/
- Tyromotion GmbH, Graz, Austria, sito web: http://tyromotion.com/en/
A	tre	aziende	leader	del	settore	è	stata	affiancata	una	start-up	di	recente	costituzione,	Movendo	
Technology, sviluppata sulla base di un progetto di collaborazione tra l’Istituto Italiano di 
Tecnologia	(IIT)	di	Genova	e	l’INAIL,	finalizzata	allo	sviluppo	di	un	prodotto	accademico,	Arbot,	
trasformatosi nel progetto imprenditoriale e nella produzione di Hunova. 
I prodotti selezionati per la comparazione sono un dinamometro (System 4 Quick-SetTM, Biodex), 
un robot per l’esercizio del gait (G-EO SystemTM, Reha Technology), un sistema riabilitativo 
robotico (Hunova, Movendo Technology), e una piattaforma per il controllo del tronco e l’esercizio 
del bilanciamento (TYMO®, Tyromotion).
Per individuare le attività compiute con ciascun dispositivo, sono state raccolte alcune immagini 
rappresentative dell’interazione degli utenti con i diversi prodotti.
Le	 immagini	selezionate	sono	materiale	utilizzato	dalle	diverse	aziende	a	fine	comunicativo,	
si tratta di foto di prodotto, rendering e schermate video, tutto realizzato appositamente per 
presentare i prodotti a livello commerciale. A livello progettuale, va notato come i diversi strumenti 
debbano essere collocati in ambienti ospedalieri o clinici in congiunzione agli elementi già in 
possesso della struttura, ciascuno di essi necessità di essere collegato alla corrente elettrica e 
verrà utilizzato dal paziente con la supervisione e l’assistenza di un terapista.
Il paziente sarà dunque assistito in tutte le sue azioni e sarà compito del terapista, o di un 
infermiere di supporto, l’allestimento e l’adattamento delle macchine, lo spostamento delle 
componenti e la pulizia delle stesse per la sessione successiva.
I prodotti sono stati inseriti nella tabella per la benchmark analysis in ordine dimensionale, 
dal più grande e pesante al più piccolo e leggero, e sono stati comparati i dati relativi alle 
caratteristiche tecniche e i requisiti d’uso riportati sui manuali dei diversi prodotti. Nonostante 
tutti i prodotti abbiano una funzione riabilitativa per gli arti inferiori, dalla tabella emerge 
con evidenza come le azioni che vengono richieste e compiute siano diverse e siano state 
interpretate attraverso lo sviluppo di diversi sistemi meccanici di diversa complessità.
System 4TM Quick-Set, Biodex
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Tymo®, TyromotionHunova, Movendo Technology
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Tabella 2 - Checklist
Benchmark analysis dispositivi medicali
Nome prodotto G-EO System




Tipologia GAIT trainer robotico Dinamometro Sistema riabilitativo robotico
Piattaforma 
elettronica per il 
controllo del carico
Anno 2012 (2008) (2013) 2017 2016


















In piedi, sostenuto seduto Seduto o in piedi, 
nessun sostegno
Seduto o in piedi
Obiettivi












training di sforzo per 










centrale e lesioni 
del sistema nervoso 
periferico.
Stroke, traumatic 
brain injury (TBI), 
spinal cord injury 
(SCI), brain tumor, 
parkinson’s disease, 
chronic diseases, 

















stability, limiti di 
stabilità, risposte 
posturali reattive, sit 
to stand
Static application 
while sitting, sit 
to stand, static or 
dynamic application 
while standing
Lunghezza 406 cm Spazio operativo 
richiesto 6m2
140 cm 31 cm
Larghezza 124 cm 140 cm 51 cm
Altezza 280 cm 180 cm 6 cm
Peso 900 kg Non	specificato 250 kg <5 kg
Peso massimo 
del paziente
Max 150 kg Non	specificato Max 120 kg Max 150 kg
Alimentazione
110-230 V 220V 230 Vac 110-240V
Velocità 
massima




















-80°/+80° Non	specificato Paziente seduto: 
-flessione/estensione	





















Prodotto medicale di 
terapia attiva classe I
Brevetti
Non	specificato Non	specificato PCT di proprietà IIT 
in licenza esclusiva 
a Movendo Technology
Non	specificato
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 - tutti i prodotti prevedono lo spostamento del paziente al quale viene richiesta
  la capacità di stare seduto;
 - i dati delle singole sessioni possono essere memorizzati per essere utilizzati 
  a scopi statistici e di ricerca;
 
 - tutti gli strumenti prevedono una calibrazione iniziale per proporre
  un’interazione adeguata alle capacità del paziente;
 - gli strumenti sono progettati per l’uso da parte di adulti e di bambini, 
  con il supporto di eventuali moduli aggiuntivi per l’adattamento ergonomico;
 - nessuno dei prodotti analizzati prevede l’attività con il paziente in posizione
  supina, lo stato di inclinazione massima della seduta può essere raggiunto
  solamente dal dispositivo System 4TM Biodex.
Componenti e 
moduli
Schermo per scenario 
visuale
Modulo per il supporto 
del ginocchio (K, PK)
Modulo pediatrico P







Modulo di ricerca (R) 






LCD Flat Panel Touch 
screen con audio 
integrato
Stampante a colori
Moduli per anca, 
ginocchio, spalla, 
gomito, polso e 
caviglia
Carrello di giunzione






























Attraverso	 l’analisi	 è	 possibile	 identificare	 una	 serie	 di	 caratteristiche	 comuni	 ai	 prodotti	 e	
compararne le differenze: 
 - tutti i prodotti sono parte di un sistema di riabilitazione; 
 - G-EO SystemTM e Hunova sono provvisti di appositi schermi, mentre TYMO®
  e System 4TM possono essere collegati a computer già in possesso
  della struttura; 
	 -	 tutti	i	prodotti	prevedono	la	presenza	costante	di	un	terapista	a	fianco	
  del paziente, sono pertanto previsti ulteriori schermi o tablet con l’applicazione
	 	 in	remoto	per	la	verifica	della	prestazione	effettiva	del	paziente;
 - l’attività del paziente è accompagnata e guidata attraverso feedback di tipo
  visuale e sonoro supportati su uno schermo in posizione frontale; 
	 -	 le	attività	di	interazione	proposta	includono	dinamiche	di	gamification;
 - i prodotti più recenti presentano una maggiore caratterizzazione a livello
  di interfaccia digitale, prevedendo l’interazione tramite touchscreen invece
  che attraverso periferiche di controllo esterne come un mouse o una tastiera;
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Figura 2 – L’operatore introduce il sistema all’interno della stanza
Figura 1 – Screenshot del video di presentazione del sistema First MoverTM di RehaTechnology
Sfogliando i cataloghi on-line delle diverse compagnie si può notare come la maggioranza dei 
prodotti siano utilizzabili solamente da pazienti già in grado di alzarsi ed essere spostati dal 
letto di degenza, pertanto riferiti ad una fase sub-acuta dove buona parte del recupero ha 
già avuto il suo decorso. A livello progettuale c’è però traccia di un sistema innovativo per 
l’approccio sulla posizione del paziente, si tratta del progetto First Mover dell’azienda svizzera 
RehaTechnology: di questo prodotto è possibile visualizzare un video1 con il sistema in uso e 
una	brochure	 informativa	presentata	alla	fiera	Medical	Expo2, si trovano tracce di un utilizzo 
sperimentale presso la struttura Villa Melitta GmbH3,	 partner	 scientifico	 dell’azienda	 per	 lo	
sviluppo di strumenti per la riabilitazione roboassistita, con sede a Bolzano, ma non vi sono 
riferimenti attivi sul sito dell’azienda produttrice. Non risultano pubblicazioni relative a studi 
effettuati con tale dispositivo ad eccezione di una citazione all’interno dei proceedings di una 
conferenza	del	marzo	2017	dal	ricercatore	Z.	Jelačić	in	un	articolo	(Badnjevic,	2017,	p.	194)	di	
revisione dei prodotti robotici riabilitativi.
Attraverso un’osservazione accurata del video è possibile comprendere come il prodotto sia 
pensato per essere applicato su qualsiasi letto ospedaliero: è prevista l’applicazione di un 
supporto metallico per garantire un piano d’appoggio regolare che crea una piattaforma per 
l’utilizzo del robot, consistente in un sistema di movimentazione assistita che va a sostituire ed 
eseguire con precisione gli esercizi di mobilitazione degli arti inferiori che altrimenti sarebbero 
effettuati	dal	fisioterapista.	
Dai dettagli che vengono comunicati attraverso il video si nota come il paziente non venga 
spostato dal letto, mentre il dispositivo viene condotto nella stanza da un solo operatore. Il 
sistema viene allestito e assicurato attorno al letto, e i piedi del paziente vengono posizionati e 
assicurato attraverso l’utilizzo di lacci in velcro.
1 http://www.medicalexpo.it/prod/reha-technology/product-69821-719172.html ultimo accesso 
il 24/11/2017 h 14:30
2	 http://pdf.medicalexpo.it/pdf-en/reha-technology/first-mover/69821-152408.html#open	
ultimo accesso il 24/11/2017 h 14:32
3	 https://tis.bz.it/de/zentren/produktentw-neue-technologien/unternehmen/profile_medtech/
ER_VillaMelitta.pdf	ultimo	accesso	il	24/11/2017	h	14:34
7.2 Analisi di prodotto: First MoverTM di RehaTechnology
Gli esercizi proposti dal sistema possono essere effettuati in parallelo o alternati e consistono 
nella	 dorsiflessione	 e	 nella	 plantarflessione,	 nella	 flessione	 e	 nell’estensione	 del	 ginocchio,	
nel movimento combinato. Lo svolgimento di ciascun esercizio è controllato dal terapista 
attraverso un software accessibile grazie allo schermo posto sul sistema, che tuttavia non 
è visibile dal paziente e non prevede nessuna interazione ludica. Nel corso dell’esercizio il 
paziente	e	l’operatore	possono	comunicare	tra	di	loro	per	segnalare	eventuali	difficoltà	o	cambi	
di esercizio. 
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Un dettaglio importante è la possibilità di adattamento del sistema anche a pazienti posti su 
sedia	a	rotelle,	opportunità	presentata	alla	fine	del	video.	
La	scarsa	disponibilità	di	materiale	non	permette	di	verificare	 le	caratteristiche	 tecniche	del	
sistema né l’impatto che questo ha in termini clinici sul paziente e sulle terapie, tantomeno sono 
stati individuati studi che riportino un feedback sull’usabilità del sistema e sull’accettabilità 
rispetto ad altri robot esistenti; ciònonostante, il sistema First MoverTM è stato approfondito 
come caso studio in quanto presenta caratteristiche funzionali diverse rispetto agli altri sistemi 
robotici destinati alla riabilitazione degli arti inferiori:
 - Il sistema prevede l’utilizzo su pazienti allettati;
 - Il sistema è pensato per integrarsi ai letti esistenti e in possesso delle strutture 
  anziché richiedere  l’acquisto di ulteriori strumenti appositi;
 - il sistema è compatto e facilmente trasportabile, permette quindi di essere
  spostato all’interno delle zone ospedaliere oltre che l’immagazzinamento
  quando non utilizzato;
	 -	 il	sistema	sgrava	il	fisioterapista	dalla	necessità	di	sollevamento	della	gamba
  del paziente, permettendo inoltre di ripetere l’esercizio con maggiore
  precisione e in maniera simmetrica.
L’analisi del sistema permette tuttavia di notare anche alcuni aspetti di interazione che non 
appaiono approfonditi:
 - il movimento del piede non viene effettuato lateralmente;
 - il piede è vincolato ad un supporto rigido, per cui la possibilità di movimento 
  è limitata;
 - non è possibile controllare direttamente la risposta muscolare del paziente 
  rispetto alla forza effettuata dal robot;
 - non c’è una componente di interazione attiva da parte del paziente 
  in posizione supina, che non è in grado di vedere cosa sta facendo 
  né di associare il movimento a una funzione.
Figura 4 – Screenshot degli esercizi proposti dal sistema First MoverTM di RehaTechnology
Figura 3 – Dettagli dell’allestimento del sistema First MoverTM
Figura 5 – Utilizzo del sistema sistema First MoverTM di RehaTechnology con un paziente su 
sedia a rotelle
Una maggiore comprensione dell’ambiente di riferimento progettuale è stata possibile attraverso 
un’osservazione	 di	 tipo	 etnografico	 effettuata	 all’interno	 della	 Stroke	 Unit	 dell’Ospedale	
Cattinara	di	Trieste,	una	delle	strutture	sanitarie	confluite	nell’Azienda	Sanitaria	Universitaria	
Integrata di Trieste (ASUITS) da maggio 2016.
8. Osservazione sul campo7.3 Osservazioni
Tra	i	prodotti	analizzati,	sono	stati	identificati	come	rilevanti	e	interessanti	ai	fini	progettuali	gli	
aspetti di compattezza, leggerezza, dimensioni ridotte e studio formale del sistema TYMO®, 
associabile al progetto Wii Balance Board di Nintendo per l’home entertainment, e il cambio di 
paradigma posturale proposto dal sistema First MoverTM.
Si è scelto di non effettuare un analisi comparativa rispetto ad ulteriori strumenti, come letti 
robotizzati o esoscheletri, privilegiando lo svilupo di un progetto che possa essere testato, 
prodotto e introdotto in tempi ridotti all’interno distrutture pubbliche, richiedendo quindi 
investimenti maggiori a livello progettuale ma traducendosi in un sistema semplice, usabile e 
accessibile per il maggior numero di strutture ospedaliere.
L’importanza	 di	 un’osservazione	 di	 tipo	 etnografico	 è	 determinata	 dall’immersione	 del	
ricercatore	nell’ambiente	di	indagine	per	un	periodo	di	tempo	prolungato,	al	fine	di	raccogliere	
dati descrittivi a partire dalla comprensione della cultura locale e dell’esperienza incarnata 
(Calabrese, 2013, p. 16). L’osservazione sul campo permette di instaurare relazioni di 
dialogo	aperto	con	il	personale	operativo,	che	guida	la	raccolta	di	informazioni	e	ne	verifica	la	
comprensione	in	termini	clinici	corretti	e	completi,	di	filtrare	le	impressioni	relative	agli	ambienti	
di analisi secondo quelle che potrebbero essere le esperienze degli attori coinvolti nel contesto, 
immedesimandosi	nel	paziente	piuttosto	che	negli	infermieri,	nei	neurologi,	nei	fisioterapisti	o	
nei familiari, e di esplorare i processi e le interazioni con un occhio esterno (Stevenson, 2013).
In questo caso, l’osservazione è stata effettuata attraverso una modalità di tirocinio per una 
durata di circa 70h distribuite nell’arco di 10 mesi. Il personale della clinica neurologica, nella 
quale è situata la Stroke Unit, era stato informato della presenza di un osservatore esterno, e 
dopo	aver	superato	la	diffidenza	iniziale	si	è	sempre	dimostrato	collaborativo	e	disponibile	al	
dialogo. Le sessioni di osservazione non sono state regolari, sono state svolte in giorni della 
settimana e fasce orarie diversi per permettere di approfondire le dinamiche gestionali interne 
al reparto e per garantire la completezza dello studio: è stato possibile partecipare alle visite 
neurologiche,	alle	sessioni	di	fisioterapia,	alla	visita	neuropsicologica,	 tutto	nel	 rispetto	della	
privacy dei pazienti, evitando la raccolta di dati sensibili o l’interferenza con il lavoro dei diversi 
operatori. 
Figura 6 - Logo ASUITS
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La struttura nella quale è stata condotta l’osservazione è la Stroke Unit interna alla Clinica 
Neurologica dell’Ospedale di Cattinara, parte dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Trieste dal 1 maggio 2016, precedentemente parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti” Trieste.
8.1 Struttura ospitanteLa presenza all’interno del reparto ha permesso inoltre di osservare le dinamiche di interazione 
tra il personale interno con operatori proveniente da altri reparti e con i familiari dei pazienti, di 
fare	esperienza	degli	ambienti	in	termini	spaziali	e	sonori,	e	di	identificare	gli	strumenti	utilizzati	
nelle diverse attività. 
Strumenti di supporto per l’osservazione sono stati un diario cartaceo, sul quale sono stati 
registrati appunti testuali e schizzi veloci su ciò che veniva osservato, note riguardanti argomenti 
poco chiari e le relative spiegazioni fornite dal personale attraverso confronti verbali, e un 
questionario,	 somministrato	 in	 forma	anonima	a	dieci	 figure	operative	nella	Stroke	Unit	 con	
ruoli e responsabilità diverse.
Gli obiettivi dell’osservazione possono essere sintetizzati come segue:
 - maggiore comprensione dei protocolli di ricovero e trattamento del paziente
  colpito da ictus;
	 -	 individuazione	delle	figure	(attori)	coinvolte	nelle	diverse	fasi	della	terapia
  riabilitativa;
 - analisi delle relazioni tra gli attori e dei rispettivi compiti;
	 -	 identificazione	degli	strumenti	utilizzati,	specialmente	quelli	destinati
  ai pazienti in fase sub-acuta;
 
 - osservazione e analisi dell’ambiente ospedaliero;
 
 - individuazione di necessità/possibilità di intervento progettuale;
 
	 -	 verifica	delle	ipotesi	progettuali	emerse	a	seguito	dell’analisi	della	letteratura.
I risultati dell’osservazione sono stati raccolti e sintetizzati in una Patient Journey e in un elenco 
di proposte progettuali.
Figura 7 - Appunti estratti dal diario di osservazione
COLLOCAZIONE DELLA STRUTTURA
Stroke Unit Reparto: Clinica Neurologica 8^ piano torre medica
Indirizzo struttura Strada di Fiume n°447, 34149 Trieste
Indirizzo web http://www.aots.sanita.fvg.it/aots/portale/dettaglioSC.
asp?ID=73&view=presenta&lang=1
Figura 8 - Fotografia dell’Ospedale di Cattinara, febbraio 2017
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Il personale della clinica è abituato alla presenza di studenti e ricercatori in quanto coinvolto 
in progetti di ricerca e di supporto alla docenza universitaria, oltre che sede della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia dell’Università degli Studi di Trieste.
Il personale, riconoscibile grazie a un cartellino nominale e dalla caratterizzazione cromatica e 
tipologica della divisa, è composto da: 
• 1 primario
• 15 neurologi strutturati




• 1 infermiere caposala
• 25 infermieri
• Operatori socio-sanitari (OSS).
I componenti del personale che si occupano della Stroke Unit sono un numero limitato e seguono 
corsi di formazione specialistica per il trattamento dei pazienti ricoverati a seguito di ictus. In 
particolare, la clinica neurologica di Cattinara applica le linee guida per il trattamento dei pazienti 
colpiti da ictus indicati dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Ictus dell’Area 
Vasta di Trieste, Udine e Pordenone, le cui indicazioni per il percorso di diagnosi, trattamento 
e assistenza del paziente con ictus sono raccolte nel documento “Percorso Assistenziale per 
la presa in carico del paziente con Ictus Cerebrale”, pubblicato nell’agosto 2015 e riportato 
in appendice al presente documento. L’azienda ospedaliera organizza periodicamente corsi 
formativi sull’applicazione del PDTA a livello regionale aperti agli operatori delle Stroke Unit, nel 
corso del periodo di osservazione è stato possibile parteciparvi e approfondire le dinamiche di 
trattamento condivise dalle strutture della regione Friuli Venezia-Giulia. 
A livello spaziale, la clinica neurologica occupa gli ambienti dell’ottavo piano della torre medica, 
edificio	di	cemento	armato	che	si	eleva	su	una	pianta	a	L,	simmetrica	rispetto	alla	vicina	torre	
ortopedica. Il progetto del complesso ospedaliero, degli architetti Gigetta Tamaro3 e Luciano 
Semerani, risale al 1979.  La sala d’attesa coincide oggi con la stanza di accesso agli ascensori 
e alle scale, il banco di accettazione e accoglienza è posto dietro una porta, sempre aperta, che 
introduce al corridoio a L sul quale si affacciano gli ambulatori, le stanze di degenza, i locali di 
servizio, un’area relax per i pazienti e i familiari, la stanza della guardia medica, la sala riunioni 
e le scale di emergenza. Di fronte al banco di accoglienza si apre un altro corridoio, più stretto, 
dal	quale	è	possibile	accedere	agli	ambulatori,	all’ufficio	del	primario	e	alla	sala	riunioni.




Situata all’ottavo piano della torre medica, la clinica neurologica offre ambulatori per visite 
specialistiche nelle diverse malattie neurologiche, comprende un servizio di neuropsicologia 
clinica per la diagnosi di disturbi cognitivi e di memoria e una serie di esami specialistici quali 
elettroencefalografia,	 elettromiografia,	 Doppler	 extra/intra-cranico,	 EEG	 ed	 EMG1. La clinica 
comprende 33 posti letto, dei quali 8 destinati alla terapia semi-intensiva della Stroke Unit, 
4 di neuroriabilitazione e 1 di Video-EEG, 1 letto per il Day-Hospital e 2 poltrone.  Ulteriori 
dettagli relativi all’organizzazione della clinica neurologica, alle offerte della struttura e al tipo 
di comportamento da tenere per pazienti e familiari sono accessibiliattraverso la consultazione 
di un documento pubblico scaricabile dal sito istituzionale2.
1 La descrizione completa della struttura è riportata nella pagina web della clinica, al link: http://
www.aots.sanita.fvg.it/aots/portale/dettaglioSC.asp?ID=73&view=presenta&lang=1
2 http://www.aots.sanita.fvg.it/aots/InfoCMS/RepositPubbl/table35/39/Allegati/neuro.pdf 
ultimo accesso in data 26/11/2017 h18:56
Figura 9 - Mappa dell’Ospedale di Cattinara
70 71Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Parte seconda
Osservazione sul campo
Le stanze della Stroke Unit si distinguono dalle altre stanze di degenza per l’indicazione 
posta fuori dalla porta, sotto al numero della stanza. A livello strumentale e dimensionale non 
presentano differenze evidenti rispetto alle stanze della clinica, fatta eccezione per le due stanze 
destinate ai pazienti in fase acuta nelle quali accanto ai letti sono posti sistemi di monitoraggio 
che permettono di controllare la pressione, il battito cardiaco, l’ossigenazione del paziente e la 
frequenza respiratoria e di comunicare i dati in tempo reale attraverso dei computer posti sul 
tavolo di lavoro dei neurologi, e delle videocamere, orientate sui posti letto, che trasmettono le 
immagini dei pazienti su uno schermo posto nella stanza degli infermieri.
Ciascuna stanza ha una capienza di quattro posti letto, è mantenuta una suddivisione dei 
pazienti per genere e i letti sono separati tra loro da delle tende che, qualora chiuse, permettono 
di isolare il paziente rispetto all’ambiente circostante e garantire una privacy visiva al momento 
del cambio o della terapia. I modelli di letto in dotazione sono due tipi diversi ma tutti i letti 
sono elettronici, è possibile regolare l’altezza del materasso, l’inclinazione dello stesso, alzare 
o abbassare le sponde su entrambi i lati, spostare da una stanza all’altra i letti attraverso delle 
ruote bloccabili. 
Ai piedi del letto è comunemente posta una cartellina nel quale sono riportati eventuali dati 
sul trattamento con valenza statistica. Al lato dei letti, arbitrariamente a destra, è posto un 
comodino, caratterizzato da una cassettiera rettangolare e un piano d’appoggio estraibile, che 
viene avvicinato al letto nel momento del pasto e funge da tavolino per il paziente. Sul lato 
opposto viene generalmente collocata una sedia ad uso del paziente o di eventuali visitatori.
Sopra ai letti sono posti dei sistemi di testaletto che includono una luce funzionale diretta ad un 
ipotetico piano di lavoro del paziente, un sistema di illuminazione ambientale posto sulla parte 
superiore, tre prese di corrente per uso personale, un telecomando per la chiamata di infermieri 
in caso di necessità. Tra il testaletto e la testiera del letto è posto un blocco con quattro prese 
di corrente, sulle quali possono essere collegati il letto, i sistemi di monitoraggio, il materasso 
antidecubito, le calze pneumatiche. 
Tra la testiera di un letto e l’altra sono posti gli accessi all’aria compressa, all’ossigeno e al 
sistema per l’aspirazione e la raccolta del catarro.
Dati gli spazi a disposizione e la limitata mobilità di alcuni pazienti nelle fasi acuta, sub-acuta e 
cronica, la terapia riabilitativa a seguito di ictus viene iniziata all’interno delle stanze di degenza. 
Qualora la dimissione dei pazienti in istituti riabilitativi o in case di ricovero richieda un’attesa di 
qualche giorno, è possibile che il paziente venga trasferito nelle stanze della clinica neurologica.
Figura 10 – Schizzi e annotazioni relative alla distribuzione spaziale del reparto e dettagli 
strumentali




Per introdurre l’osservazione e facilitare il dialogo, è stato scelto di adottare dei questionari 
anonimi da sottoporre agli operatori della Stroke Unit. Il modello dei questionari e le risposte 
fornite dagli operatori intervistati sono raccolti nell’Appendice 2. 
I questionari sono stati utilizzati come strumento di ricerca comprensiva, in particolare l’aspetto 
esplorativo è stato rilevante per avvicinarsi alla realtà dell’unità di cura e alle attività svolte 
dai diversi operatori. La dinamica di svolgimento dell’intervista è stata di tipo comprendente 
(Kaufmann, 2009, p. 21), il ricercatore poneva le domande attivamente ai volontari, utilizzandole 
come traccia per un dialogo: il questionario è stato sottoposto agli intervistati personalmente, in 
un momento di pausa della giornata lavorativa, all’interno di ambienti della clinica neurologia 
nella	 quale	 fosse	 possibile	 raggiungere	 un	 clima	 confidenziale	 e	 riservato.	 Il	 questionario	 è	
servito anche come incubatore di idee e concetti nel momento in cui non è stato sottoposto ai 
singoli operatori ma è stato compilato in sessioni multiple, ovvero quando due o più soggetti 
aventi lo stesso ruolo erano disponibili nello stesso lasso di tempo o in momenti sovrapposti. 




Complessivamente, i questionari sono stati sottoposti a 10 operatori: 3 specializzandi in 
neurologia,	2	fisioterapisti,	4	infermieri,	1	operatore	socio-sanitari	(OSS).	Non	sono	stati	ritenuti	
criteri	rilevanti	ai	fini	dell’indagine	il	sesso	e	l’età	degli	intervistati,	dati	che	avrebbero	inoltre	
compromesso l’anonimità delle risposte.
La struttura organizzativa delle domande è suddivisa in quattro livelli:
 1) ruolo e reparto di appartenenza;
 2) rapporto con la stroke unit;
 3) rapporto con il paziente;
 4) osservazioni.
Il primo livello di indagine consiste principalmente in un pretesto per avviare la conversazione 
e	 acquisire	 la	 confidenza	 dell’intervistato,	 si	 pongono	 domande	 sul	 ruolo	 e	 sul	 reparto	 di	
appartenenza	per	identificare	l’ambito	di	professionalità	e	il	tipo	di	formazione,	disponendosi	in	
una modalità di ascolto attivo.
Il secondo livello mira alla precisazione del rapporto con la Stroke Unit, del tipo di coinvolgimento 
professionale con il reparto, della frequenza con la quale si lavora al suo interno e delle altre 
figure,	professionali	e	non,	con	le	quali	si	entra	in	contatto	nello	svolgimento	delle	specifiche	
attività.	La	domanda	riferita	alle	interazioni	con	le	altre	persone	è	stata	adottata	per	identificare	
le	figure	che	nella	Patient	Journey	verranno	definite	come	“attori”1, ovvero i nodi della rete di 




i	 tempi	 con	 i	quali	 le	diverse	figure	si	 rapportano	con	 il	paziente,	 la	 frequenza	con	 la	quale	
avvengono i contatti, gli strumenti che vengono utilizzati nel momento della visita, per il 
monitoraggio e per supportare il paziente nella terapia e nei momenti “vuoti”. 
Il quarto livello, opzionale, è stato inserito per permettere di raccogliere le osservazioni e le 
opinioni degli intervistati a proposito degli interventi progettuali e organizzativi che ritengono 
prioritari per rispondere alle necessità di supporto del personale e per indirizzare i bisogni 
degli	utenti	nel	migliore	dei	modi:	è	stato	richiesto	di	identificare	le	difficoltà	che	trovano	nello	
svolgimento del loro lavoro quotidiano e l’opinione sugli spazi e sugli strumenti a disposizione.
Le risposte sono state raccolte in una tabella (Appendice 4) dalla quale sono stati estratti gli 
strumenti	utilizzati	dalle	diverse	figure	nella	stroke	unit,	i	dati	qualitativi	elaborati	nella	Patient	
Journey e gli ambiti di intervento progettuale riportati nel paragrafo successivo. È importante 
notare che i dati raccolti sono il frutto di una ricerca qualitativa in un campione di soggetti limitato, 
pertanto non possono essere considerati rappresentativi al di fuori del contesto analizzato 
(Kaufmann, 2009, p. 45) ma sono rilevanti in termini di comprensione dell’applicazione del 
PDTA.
L’elaborazione	dei	 risultati	 permette	di	 identificare	 la	presenza	di	una	visione	comune	della	
Stroke Unit, apparentemente le posizioni rispetto alle problematiche di gestione del paziente 
non sono contrastanti: sono condivise l’esigenza di spazi progettati appositamente per la cura 
del paziente in fase acuta e sub-acuta, dove l’accessibilità e la visibilità dei posti letto siano 
maggiori	e	l’area	di	lavoro	e	confronto	tra	le	diverse	figure	permetta	una	maggiore	interazione	
anche con i familiari in visita, la necessità di ridurre gli stimoli sonori e garantire maggiore 
privacy al paziente nel corso delle visite o delle terapie, la necessità di un maggior numero di 
infermieri e OSS per poter avere maggior tempo da dedicare a ciascun paziente.
1	 	Come	“attori”	si	intendono	le	figure	e	gli	strumenti	che	hanno	un	ruolo	nel	percorso	del	
paziente. Possono essere attori gli infermieri, i famigliari, gli operatori telefonici del centralino che riceve 
la chiamata di emergenza così come possono esserlo strumenti funzionali al ricovero, dal letto e la 
toilette della struttura ospedaliera alla sedia a rotelle con la quale il paziente può essere costretto a 
muoversi per guadagnare autonomia nel corso della degenza.
8.2 Questionari
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e avvengono quotidianamente con frequenza variabile sulla base delle necessità e delle 
emergenze,	 le	figure	afferenti	alla	clinica	neurologica	coinvolte	nel	 trattamento	del	paziente	
lo	 accompagnano	 dall’ingresso	 in	 ospedale,	 al	 momento	 del	 ricovero,	 fino	 alle	 dimissioni,	
coprendo	tutto	il	corso	della	degenza	del	paziente,	mentre	altre	figure	esterne	al	reparto,	come	
i	 fisioterapisti	 o	 i	 neuropsicologi,	 subentrano	 in	una	 fase	 sub-acuta	e	possono	continuare	a	
seguire il paziente nelle fasi successive qualora si trovasse in altre strutture ASUITS.
Le	attività	delle	singole	figure	in	relazione	al	paziente	variano	sulla	base	delle	specializzazioni	
delle stesse, tuttavia l’aiuto e il supporto reciproco portano spesso ad una sovrapposizione delle 
figure	nello	svolgimento	di	alcuni	compiti,	come	ad	esempio	la	somministrazione	di	medicinali	
nel caso di specializzandi e infermieri, o la mobilitazione del paziente e lo spostamento in una 
posizione	corretta	nel	caso	di	infermieri	e	fisioterapisti.	
Gli	 strumenti	 utilizzati	 dalle	 diverse	 figure	 variano	 sulla	 base	 del	 tipo	 di	 interazione	 con	 il	
paziente, tuttavia alcuni sono costanti e condivisi. Fondamentali per tenere traccia del paziente 
nel corso della degenza sono: 
 - il diario clinico, che riporta il riassunto della degenza, con i dettagli relativi alle 
  procedure diagnostiche alle quali viene sottoposto il paziente e i risultati
  rispetto alle scale di valutazione;
 - la scheda esami, dove vengono indicate le richieste, l’effettuazione e 




 - la lettera di dimissione, che riporta l’anamnesi e le indicazioni terapeutiche 
  per i medici che assisteranno il paziente successivamente.
Ciascuno degli strumenti citati precedentemente viene prodotto sia in formato cartaceo che 
digitale: il formato cartaceo è richiesto per mantenere una copia in archivio dei documenti 
relativi ai pazienti, inoltre permette di lavorare su fogli condivisi tra gli operatori, di validare la 
raccolta	di	un	dato	o	la	somministrazione	delle	terapie	predefinite.	
Gli strumenti utilizzati per la cura del paziente possono essere prodotti “statici”, ovvero 
che prevedono un’applicazione costante, o “dinamici”, indossabili solo in caso di necessità 
temporanea o ancora utilizzati dagli operatori per fornire supporto o somministrare medicinali. 
Sono	considerabili	prodotti	 “statici”	 il	saturimetro,	 l’ECG	 in	5	punti,	 lo	sfigmomanometro	e	 il	
sistema per il controllo della frequenza respiratoria integrato nel sistema di monitoraggio a 
fianco	dei	letti	di	terapia	intensiva,	il	sondino	nasogastrico,	il	catetere,	il	pulsosimetro,	i	materassi	
antidecubito,	mentre	 possono	 essere	 considerati	 strumenti	 “dinamici”	 lo	 sfigmomanometro	
manuale, il termometro, l’ecografo, le siringhe per le punture lombari, i bicchieri di plastica, 
l’acquagel	e	il	cucchiaio	per	 la	verifica	della	disfagia,	 le	contenzioni,	 i	 teli	di	scivolamento,	 le	
poltrone, gli ausili per la deambulazione, i cuscini per le terapie, la carrozzina.
La parte più rilevante del questionario in termini di applicazione progettuale è quella che 
raccoglie	le	osservazioni	effettuate	dai	soggetti	intervistati:	alla	fine	delle	interviste,	sviluppato	
un dialogo aperto e interessato, i soggetti erano più propensi a fare attenzione ai dettagli e a 
dilungarsi nella descrizione di quegli aspetti che, a causa della professionalità acquisita, danno 
per scontati e che ad un occhio esterno appaiono invece rilevanti e inaspettati. Rientrano in 
questo genere di osservazioni gli aspetti umani, di relazione e dialogo con paziente o familiari, 
quanto i difetti riscontrati nell’uso di alcuni strumenti o le segnalazioni di esigenze. 
Tra	le	osservazioni	più	significative	vengono	segnalate:	
 -  le necessità di comunicare con i pazienti attraverso un linguaggio semplice, talvolta
	 dialettale,	e	le	difficoltà	con	le	quali	il	personale	si	trova	ad	avere	a	che	fare	nel	
 momento in cui il paziente sia straniero, sordo-muto, oppure soffrisse di demenza 
 prima dell’avvento dell’ictus;
 - la necessità di offrire al paziente un ritmo il più possibile fedele al ritmo circadiano, 
 cosa che spesso nell’ambiente ospedaliero è negata a causa di esigenze operative 
 (uso di luci in orario notturno, suoni provenienti dal corridoio, rumori caratteristici 
 dell’ospedale, come carrelli spostati, telefoni o voci);
	 -	la	difficoltà	nella	gestione	dei	familiari,	spesso	presenti	con	costanza	e	formati
 dal personale infermieristico per comprendere e assistere il paziente; 
 - la mancanza di spazi dedicati alla riabilitazione e allo svago, l’assenza di stimoli
  cognitivi al paziente (anche semplici, come giochi, variazioni di suoni, colori o posizione) 
 e la necessità di tempo da poter dedicare al paziente al di fuori dell’orario di visita;
 - l’eccesso di strumenti elettronici rispetto alla disponibilità delle prese elettriche nelle 
 stanze di degenza, spesso occupate da altri strumenti;
 - l’importanza di iniziare la riabilitazione con i pazienti allettati senza sovraccaricare 
 di stimoli il loro sistema nervoso.
Figura 12 – Schizzi e annotazioni relativi ad alcuni strumenti utilizzati con il paziente allettato
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Figura 13 – Panoramica degli attori coinvolti nel percorso del paziente, dalla chiamata del 
118 alla dimissione dall’ospedale
Per	poter	visualizzare	le	figure	coinvolte	e	gli	strumenti	utilizzati	lungo	il	percorso	assistenziale	
si	 è	 sviluppata	 una	 Patient	 Journey,	 ovvero	 una	 rappresentazione	 grafica	 che	 identifica	 gli	
attori lungo un asse temporale e vi associa le azioni e le interazioni con il paziente. L’obiettivo 
della costruzione della Patient Journey è di facilitare la comprensione del contesto all’interno 
del	quale	viene	svolta	la	ricerca	e	di	 identificare	le	aree	e	le	figure	per	le	quali	uno	specifico	
intervento progettuali può avere un impatto positivo.
Il modello di sviluppo della Patient Journey è stato acquisito attraverso un corso di formazione 
organizzato on-line dalla facoltà di Industrial Design Engineering della Delft University 
of Technology, è stato applicato e caratterizzato sulla base delle esigenze di ricerca e di 
progettazione	definite	dal	contesto	di	analisi.
La	prima	operazione,	 l’identificazione	degli	attori,	è	stata	effettuata	sulla	base	delle	risposte	
fornite dal personale intervistato per la compilazione dei questionari ed ha integrato i dati relativi 
alle	procedure	raccolti	nel	PDTA	(Appendice	4,	pagine	14-30).	Gli	attori	identificati	consistono	
in personale sanitario e tecnico, strumenti di diagnosi, supporto e monitoraggio, e protocolli di 
intervento.
I dati relativi agli attori sono quindi stati suddivisi e organizzati sulla base delle fasi di 
intervento,	identificate	in	termini	di	sequenza	temporale	e	di	differenza	patologica:	la	chiamata	
e l’intervento del 118, il ricovero in pronto soccorso e la riabilitazione sono comuni a ciascun 
paziente, mentre sono state indicate separatamente le aree di ricovero per il paziente ischemico 
al quale è possibile somministrare il trattamento trombolitico, il paziente ischemico al quale il 
trattamento non viene somministrato e il paziente emorragico.  L’organizzazione degli attori 
sul foglio di lavoro ha visto la collocazione del paziente in posizione centrale e la disposizione 
degli operatori in fasce relative momento e al tipo di patologia, differenziati attraverso l’utilizzo 
di colori. Una linea tratteggiata che parte dal paziente permette di esplicitare la direzione del 
percorso del paziente.
Come linea temporale della mappa si è considerato rilevante porre come punto iniziale il 
momento in cui viene effettuata la chiamata al 118 e viene avviato il protocollo di trattamento 
dell’ictus	definito	dalla	struttura	ospedaliera,	mentre	la	conclusione	dell’analisi	corrisponde	alla	
dimissione dalle strutture di assistenza sanitaria. 
L’utilizzo delle tabelle con le procedure riportate nel PDTA è stato fondamentale per garantire 
l’approfondimento e la correttezza dei dati rilevati oltre che la loro corrispondenza all’interno 
delle fasce temporali sulle quali sono stati distribuiti, tuttavia, trattandosi di un documento 
funzionale	alla	comunicazione	tra	professionisti,	si	nota	come	siano	assenti	i	familiari	e	la	figura	
del paziente non venga approfondita in termini attivi ma esclusivamente come oggetto dei 
trattamenti terapeutici. Va osservato che nel momento del ricovero a seguito di ictus il paziente 
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La seconda operazione per la costruzione della Patient Journey ha visto la ridistribuzione degli 
attori lungo un percorso temporale lineare rappresentato dalla sequenza delle fasi di intervento, 
questo	ha	permesso	di	identificare	i	momenti	nei	quali	sono	coinvolti.
La terza operazione ha permesso di individuare le azioni dei diversi attori all’interno della stroke 
unit	dal	momento	in	cui	il	paziente	viene	accolto	in	terapia	intensiva	fino	alla	sua	dimissione	
per il trasferimento in strutture riabilitative, ambienti assistenziali o presso il proprio domicilio.
Figura 15 – Rappresentazione del percorso del paziente e delle azioni dei diversi attoriFigura 14 – Panoramica degli attori coinvolti nel percorso del paziente, dalla chiamata del 
118 alla dimissione dall’ospedale
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Nel corso del primo periodo di osservazione sul campo eseguito all’interno della stroke unit con 
approccio	etnografico	(Calabrese,	2013;	Clarke,	2010;	Stevenson,	2013)	sono	emerse	diverse	
esigenze progettuali. Non sono stati considerati oggetto di indagine le decisioni politiche e/o 
economiche interne alla struttura sulle precedenti acquisizioni di attrezzatura e strumentazione 
né le dinamiche di acquisizione o gestione del personale: l’ottica adottata è stata esclusivamente 
di	tipo	progettuale,	orientata	all’identificazione	di	 interventi	pratici	che	potessero	permettere	
l’introduzione di tecnologie avanzate per favorire l’accessibilità ai servizi e facilitare l’esperienza 
all’interno della clinica neurologica, in particolare negli spazi della stroke unit.
Le proposte progettuali elencate di seguito sono presentate come sintesi delle osservazioni 
raccolte all’interno della letteratura, dell’osservazione sul campo e del dialogo con gli operatori. 
Si è scelto di presentare le proposte come insieme di annotazioni da approfondire e analizzare 
attraverso una ricerca applicata, elencando i concetti importanti e i rischi che si presentano per 
ciascun titolo, senza tuttavia indicare limitazioni preventive e lasciando implicita la possibilità 
di intersezione delle aree di intervento: sebbene ciascuna proposta abbia un’ampiezza e 
una necessità di sviluppo tale da essere un progetto a sé stante, la proposta di digitalizzare 
il	 sistema	di	 raccolta	dati	 relativi	 all’anamnesi	 del	 paziente	attraverso	diario	 e	 grafiche	può	
essere pensata come strumento di supporto ed evoluzione di un sistema per la riabilitazione o 
accompagnare un facilitatore di comunicazione in fase acuta.
8.4.1 Digitalizzazione di diario e grafiche 
 - Condivisione di dati aggiornati in tempo reale all’interno del team di cura
 - Velocizzare la compilazione e la ripetizione delle prescrizioni
 - Uniforma i materiali cartacei ed evita incomprensioni date da scrittura 
  manuale
 - Permette la raccolta e l’elaborazione dei dati del paziente per: 
  o Condivisione dati con medico curante, familiari e paziente
	 	 o	 Creazione	database	per	fini	di	archiviazione	e	ricerca
  o Creazione database per tracciabilità metodologie di trattamento
  o Condivisione risultati per confronti con pazienti con storie cliniche 
   simili
  o Indicazioni terapeutiche e scelte operate da altri ospedali in casi 
   analoghi
  o Supporto informato per i familiari attraverso studi e informazioni 
	 	 	 verificate
  o Adattamento del sistema riabilitativo virtuale personalizzato
 
  o Creazione di una community per la condivisione e lo scambio di 
   esperienze
 - Possibilità di test accettabilità/usabilità attraverso paper prototype 
  e questionari al personale ~15min/persona
 - Necessità di device personalizzati in dotazione ai diversi operatori
 
	 -	 Chiavi	di	sicurezza	e	riconoscimento	firma	digitale	operatori
 - Sistema di backup/archiviazione/protezione privacy
 - Possibilità di archiviazione cartacea
 - Il sistema accompagna paziente e operatori in tutta la patient journey 
	 	 venendo	utilizzato	dal	ricovero	fino	al	termine	della	terapia	e	può	essere		 	
	 	 implementato	con	la	progettazione	di	interfacce	fisiche
8.4.2 - Supporto in fase acuta – materasso/lenzuolo con sensori per Stroke Unit
 - Permette di monitorare il paziente riducendo la quantità di cavi addosso
 - Controllo dello schema motorio del paziente emiplegico allettato attraverso 
  controllo posizione
 - Segnalazione e richiesta intervento a terapista infermiere di riferimento 




8.4 Possibilità di intervento progettuale
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 - Implementare condizioni igieniche con feedback per mobilizzazione 
  anti-decubito
 - Può essere integrato come estensione funzionale alla riabilitazione
   sensomotoria in un sistema digitalizzato (8.4.1)
 - Può essere utilizzato per il monitoraggio di pazienti allettati per ogni tipo
  di patologia
 
 - Necessità sistema usa e getta per igienizzazione
 - Requisiti normativi
 
 - Priorità di garantire stabilità clinica
 
 - Calze pneumatiche come presidio salvavita (non elemento riabilitativo)
8.4.3 - Facilitatore di comunicazione in fase acuta
 - Mantenimento dell’attenzione nel paziente afasico (contatto visivo)
 - Comunicazione del tipo di intervento per richiesta di consenso informato
 - Supporto motivazionale alla terapia
 - Integrazione di sistemi di teleriabilitazione nella comunicazione con il paziente
 - Può essere integrato come estensione funzionale alla riabilitazione 
  neuropsicologica in un sistema digitalizzato (8.4.1)
8.4.4 - Sistema per la riabilitazione degli arti inferiori
 - Necessità di far rientrare i sistemi esistenti (es. Wii Balance Board) all’interno 
  delle normative ospedaliere
 
 - Riduzione dei costi
 
 - Riduzione delle dimensioni
	 -	 Efficacia	della	terapia
 
 - Permettere di iniziare la terapia in pazienti non ancora verticalizzati
 - Integrazione con sistema di realtà virtuale
 - Può essere integrato come estensione funzionale alla riabilitazione motoria in 
  un sistema digitalizzato (8.4.1)
 
 - Rischio di iperstimolazione se utilizzato impropriamente all’interno
  della Stroke Unit
Delle quattro proposte presentate, l’opzione 8.4.4 – Sistema per la riabilitazione degli arti 
inferiori in fase cronica, si avvicina maggiormente alle necessità e alle carenze progettuali 
individuate attraverso l’analisi dello stato dell’arte, pertanto sarà l’oggetto della fase di sviluppo 





L’obiettivo della ricerca è il ragionamento funzionale allo sviluppo di un sistema per la 
riabilitazione sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus applicando design thinking 
ed	ergonomia	allo	 sviluppo	di	un	sistema	 tecnologicamente	avanzato	che	 influenzi	 in	modo	
positivo la plasticità neurale in soggetti deboli. Il sistema è pensato per incrementare l’empatia 
e stimolare il sistema sensomotorio, provocando una risposta cerebrale in termini di plasticità 
neurale	al	fine	di	aiutare	il	paziente	attraverso	un’esperienza	di	embodiement resa immersiva 
grazie al supporto di feedback aptici, realtà virtuale e dinamiche di gamification che permettano 
di tracciare il progresso e calibrare l’esercizio sulla base di questo.
Il	 progetto	 è	 stato	 immaginato	 da	 subito	 come	 sistema,	 definito	 specificatamente	 come	 un	
insieme nel quale “uomini, macchine e altri strumenti lavorano insieme (interagiscono) per 
raggiungere dei risultati che gli stessi componenti non potrebbero produrre singolarmente1”; 
per cui il risultato al quale si è mirato è la “combinazione di uno o più esseri umani con una o più 
componenti	fisiche	che	interagiscono	per	riportare,	da	specifici	parametri,	specifici	risultati2”, 
con	 la	 specifica	 che	 per	 macchine	 si	 intendono	 “qualsiasi	 genere	 di	 strumento,	 oggetto,	
equipaggiamento	fisico	(…)	diretto	al	raggiungimento	di	qualche	specifico	proposito3” (Sanders, 
1993, p. 14).
1 “Humans, machines and other things work together (interact) to accomplish some goal which 





achieving some desired purpose”. Traduzione propria (Sanders, 1993).
The challenge lies in together exploring all functions appropriate to 
the last years of this century. Out of this exciting search for 
the interplay between beauty, cultures, and design alternatives 
will come a new and sensuous frugality. 
Victor Papanek, Design for the real world
9. Obiettivi e contributi interdisciplinari
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Individuato l’ambito di interesse della ricerca nella riabilitazione degli arti inferiori ed effettuati 
gli studi sulla letteratura clinica e ingegneristica presentati nei capitoli precedenti, si è ritenuto 
rilevante approfondire gli approcci utilizzati per la riabilitazione con un’ottica di analisi orientata 
all’identificazione	di	uno	specifico	atto	sul	quale	focalizzare	e	sviluppare	il	progetto.	
I principali approcci di tipo top-down alla riabilitazione del gait a seguito di ictus sono stati 
raccolti nel 2011 in una revisione (Belda-Lois et al., 2011) che li approfondisce rispetto allo stato 
dell’arte delle tecnologie emergenti e alle innovazioni dovute alla ricerca in ambito neurologico. 
Il	documento	 inizia	con	 la	segnalazione	della	predominanza	degli	 interventi	di	 terapia	fisica,	
distinguendoli	 in	 tecniche	 neurofisiologiche,	 come	 i	 trattamenti	 Bobath	 e	Kabat,	 e	 tecniche	
di apprendimento motorio come il metodo Perfetti, indicato come il più diffuso sul territorio 




per la riabilitazione degli arti inferiori a seguito di ictus, ma viene segnalato come nessuno 
dei metodi introdotti sia stato progettato appositamente per l’ictus e invece siano indicazioni 
generali per il trattamento motorio da adattare rispetto pazienti e patologie. 
Gli strumenti robotici per la riabilitazione vengono presentati come una ulteriore categoria 
di intervento possibile e sono elogiati per la possibilità che offrono di effettuare una terapia 
maggiormente intensiva, precisa e monitorata, ripetibile e orientata al raggiungimento di 
obiettivi	 specifici.	 L’accettabilità	 dei	 sistemi	 robotici	 aumenta	 grazie	 anche	 all’evidenza	 dei	
risultati ottenibili rispetto ai programmi di riabilitazione motoria, introdotti sia come strumenti di 
stimolo che di assistenza. L’aspetto negativo dei robot riabilitativi è indicato nella loro staticità 
e nella necessità di dover muovere il paziente dal letto per permetterne l’utilizzo, il che implica 
tempi maggiori per l’introduzione a tali terapie. Tra le conclusioni presentate dai ricercatori 
risultano di particolare interesse per lo sviluppo progettuale le osservazioni relative all’assenza 
di ricerca orientata all’applicazione di Brain-Computer Interfaces alla riabilitazione degli arti 
inferiori, invece molto testate sugli arti superiori principalmente in relazione al movimento della 
mano, e la necessità di coniugare i risultati che si ottengono attraverso gli approcci terapeutici 
al loro impatto a livello di plasticità neurale.
9.1 Gait e propriocettività: il piede come struttura informativaLa progettazione è stata affrontata con un approccio di tipo olistico, che considera il sistema 
in quanto tale e quindi le dinamiche e le relazioni tra i suoi componenti, contrapposto ad una 
frammentizzazione del progetto nelle sue singole componenti: questo ha permesso di condurre 
l’analisi	 generale	 e	 in	 parallelo	 alla	 progettazione	 degli	 elementi	 interattivi,	 definendo	 la	
direzione del progetto e indirizzando le scelte qualora necessarie. I modelli di riferimento per lo 
sviluppo del serious game sono stati individuati nei concetti di esperienza ottimale4, distrazione 
apportata dalle tecnologie5 e incorporazione6: l’esperienza virtuale offerta al paziente è 
funzionale in quanto stimola l’associazione di sensorialità e movimento, inoltre fornisce una 
spinta motivazionale attraverso un sistema di visualizzazione e ricompensa del progresso, 
la possibilità di condividere e confrontare i propri risultati con pazienti in condizioni simili, e 
raccoglie i percorsi terapeutici contribuendo alla creazione di un riferimento metodologico 
condiviso per il trattamento della riabilitazione degli arti inferiori a partire dalla sensibilizzazione 
plantare.
4 Optimal experience, determinata dalla condizione di flow, traduzione propria (Csikszentmihalyi, 
2009)
5 External distraction, traduzione propria (Gazzaley & Rosen, 2016)
6 Incorporation, traduzione propria (Calleja, 2011)
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Figura 2 – Meccanismi di adattabilità del piede (Perfetti & Pieroni, 1992, p. 170)
Considerando gli strumenti tecnologici attualmente prodotti e diffusi a livello ospedaliero, così 
come l’analisi dello stato dell’arte condotta nel capitolo precedente, è possibile osservare come 
il lavoro proposto a livello dell’arto inferiore non tenga in considerazione il piede come segmento 
ricettivo ma ne privilegi gli aspetti funzionali relativi alla capacità di appoggio e sostegno del 
peso per il bilanciamento, utilizzando la gravità come forza attiva e quindi scaricando sempre 
parte del peso del paziente sul piede. Sullo stesso principio si basa la piattaforma per il 
trasferimento controllato del carico proposta da Perelli e Perfetti nella stessa raccolta (Perfetti 
& Pieroni, 1992, p. 246), e utilizzato negli esercizi descritti da Briganti e Noccioli (Perfetti & 
Pieroni, 1992, p. 223), sviluppati per permettere una maggiore associazione tra il movimento 
fatto e la camminata, privilegiando all’interno dell’esercizio una caratterizzazione funzionale 
che	mancava	negli	esercizi	proposti	al	paziente	in	posizione	supina.	La	piattaforma	(figura	3)	è	
stata prodotta in due dimensioni (30x40 cm e 15x10 cm) ed è composta da due tavole di legno, 
un giunto cardanico che funge da perno in posizione centrale e quattro molle poste agli angoli 
per smorzare le oscillazioni.
Volendo	 lavorare	allo	 sviluppo	di	un	sistema	che	non	andasse	a	sostituire	 il	 fisioterapista	e	
l’attività condotta dall’essere umano ma che si proponesse come uno strumento di supporto, 
che integrasse le tecnologie disponibili e accettate nel contesto culturale osservato e allo stesso 
tempo potesse offrire un servizio che non è possibile avere con altri strumenti, si è ritenuto 
importante	 analizzare	 alcuni	 testi	 nei	 quali	 gli	 interventi	 di	 terapia	 fisica	 venivano	 formulati	
e introdotti per valutare gli strumenti di supporto e i principi con le quali questi sono stati 
progettati. 
In particolare, attraverso alcuni testi estratti dalla raccolta “La logica dell’esercizio” (Perfetti & 
Pieroni, 1992)1	è	stato	identificato	il	piede	come	elemento	strategico	sul	quale	effettuare	un	tipo	
di stimolazione con il paziente in posizione allettata: in “Abilità e recupero di funzione”(Perfetti & 
Pieroni, 1992, p. 165), Perfetti e Briganti riportano alcune considerazioni guidate dall’approccio 
pragmatico2 su come il piede venga usualmente considerato in termini univoci, come un 
segmento unico, mentre non si consideri la capacità di trasmissione rispetto alle caratteristiche 
del terreno, ovvero se questo è inclinato, da che materiali sia composto, quale sia la resistenza, 
e al rapporto tra corpo e suolo. Il piede viene quindi riproposto in termini di adattablità: è grazie 
a recettori della cute, sottocutanei e muscolari che il sistema nervoso centrale è in grado di 
acquisire riferimenti e informazioni rispetto al suolo, e ciò che viene intaccato dalle patologie 
relative agli arti inferiori non è la funzionalità del piede ma, appunto, la sua adattabilità.
1 La selezione del testo in analisi rispetto ad altri testi dello stesso autore è stata determinata 
dalla presenza di contenuti funzionali alla ricerca, i riferimenti a testi precedenti riportati all’interno del 
testo	non	sono	stati	approfonditi	in	quanto	non	ritenuti	rilevanti	ai	fini	della	ricerca.	L’utilizzo	del	testo	
perfettiano	rispetto	ad	altri	approcci	terapeutici	non	è	stato	influenzato	dall’ambiente	di	osservazione:	
sebbene la review citata precedentemente faccia riferimento al metodo Perfetti come largamente diffuso 
in Italia, va notato che all’interno dei processi di riabilitazione i metodi impiegati sono molteplici, variano 
a discrezione del terapista e della condizione del paziente.
2	 Il	termine	pragmatico	viene	qui	utilizzato	in	riferimento	alla	definizione	perfettiana	del	1985,	
orientato	all’individuazione	di	“relazioni	unificanti	tra	i	diversi	livelli	di	studio	dell’attività	motoria”	
(Perfetti & Pieroni, 1992, p. 165)
Figura 1 - Sistema nervoso centrale e rapporto con il piede come struttura informativa
(Perfetti & Pieroni, 1992, p.169)
Figura 3 – Esploso della piattaforma per il trasferimento controllato del carico (Perfetti & 
Pieroni, 1992, p. 247)
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Nonostante i primi esperimenti effettuati da Perfetti in termini di progettazione di sussidi per 
la riabilitazione degli arti plegici risalgano al 1985 e siano focalizzati sulla possibilità di creare 
ipotesi percettive delle quali il paziente dovesse fare esperienza, gli strumenti attuali con 
funzioni comparabili alle piattaforme per il trasferimento del carico non presentano evidenti 
miglioramenti	 a	 livello	 meccanico,	 innovazioni	 o	 funzionalità	 tali	 da	 giustificarne	 la	 scelta	
rispetto	ai	modelli	proposti	alla	fine	del	secolo	scorso.	La	principale	differenza	introdotta	sembra	
essere	l’aspetto	ludico-didattico	che	amplifica	l’esperienza	riabilitativa	attraverso	dinamiche	di	
coinvolgimento ludico del paziente, con l’offerta di giochi ed esercizi interattivi su supporto 
digitali come computer o tablet. L’introduzione di sistemi di gamification nelle terapie riabilitative 
è senza dubbio rilevante per il coinvolgimento e la motivazione del paziente allo svolgimento 
della terapia, le dinamiche cognitive che guidano questo comportamento sono approfondite 
nel capitolo successivo, tuttavia è importante che il carattere innovativo offerto dallo sviluppo 
di prodotti per l’ambito medicale, in questo caso per la riabilitazione sensomotoria, non si limiti 
allo sviluppo dei soli videogiochi ma consideri la relazione sensomotoria stessa.
 
La disponibilità di componenti elettronici miniaturizzati permette di ragionare in termini 
di riduzione degli ingombri ma soprattutto di proporre elementi interattivi di precisione, 
che permetterebbero di ragionare sulla stimolazione del piede in termini di maggiore 
segmentizzazione invece di limitarsi al monitoraggio della pressione effettuata come avviene 
nel caso delle solette sensorizzate. 
L’importanza di ragionare sulla segmentizzazione del piede è più volte evidenziata nei testi 
perfettiani, in particolare viene fatto riferimento a studi di mappatura della pianta del piede 
(Perfetti & Pieroni, 1992, p. 166) effettuati da Lamoulie nel 1982, Gerthoffert nel 1982 e Viel 
nel 1985. Questi vengono considerati rilevanti per la suddivisione che effettuano dell’area 
plantare	in	diverse	zone	di	sensibilità	diversa	e,	di	conseguenza,	di	funzionalità	significativa.	Se	
l’associazione delle aree plantari con aree cerebrali non viene proposta, è invece interessante 
a livello progettuale approfondire la suddivisione in termini formali e di interazione, focalizzando 
l’attenzione progettuale alla stimolazione dei recettori del piede per recuperarne la struttura 
informativa nelle fasi precedenti alla verticalizzazione del paziente: portando il paziente a una 
presa di consapevolezza della propria adattabilità plantare, si mira a facilitare e ad aumentare 
la qualità della fase di appoggio del piede al suolo grazie alla frammentazione del piede in 
senso antero-posteriore e latero-laterale.
Figura 4 – Uso della piattaforma Wii Balance Board all’interno del dipartimento di fisioterapia 
del Naval Health Clinic (Charleston) -  Sorgente imagine:  U.S. Navy photo by Machinist’s Mate 
3rd Class Juan Pinalez [Public domain], via Wikimedia Commons
Figura 5 – Aree di sensibilità plantare, studi di Lamoulie, 1980,sx e Gerthoffert, 1982, dx 
(Perfetti & Pieroni, 1992, pp. 166–167)
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A	 seguito	 di	 questa	 analisi,	 sono	 stati	 identificati	 quattro	 obiettivi	 e	 le	 aree	 cerebrali	 sulle	
quali	questi	 influiscono,	permettendo	di	sviluppare	e	mantenere	un	 livello	di	concentrazione	
maggiore: 
 1. aumentare la metacognitività (emisfero sinistro + emisfero destro);
 2. limitare l’accessibilità di nuove fonti di informazione (emisfero sinistro);
 3. ridurre la noia (emisfero destro);
 4. ridurre l’ansia (emisfero destro).
Lo stato di ansia e lo stato di noia come elementi da indirizzare per aumentare la concentrazione 
erano stati precedentemente analizzati nella teorizzazione del flow, introdotta nel 1991 dallo 
psicologo Mihaly Csikszentmihayl (Csikszentmihalyi, 2009) come parte della costruzione di 
un’esperienza ottimale.
Con	 il	 termine	 flusso	 (flow)	 si	 identifica	 infatti	 uno	 stato	 di	 coinvolgimento	 in	 un’attività,	 in	
particolare in riferimento al concetto di esperienza ottimale intesa come la sensazione di 
essere	 in	controllo	delle	proprie	azioni.	Questa	viene	 identificata	nel	senso	di	padronanza	di	




2 “A sense that one’s skills are adeguate to cope with the challenges at hand, in a goal directed, 
rule-bond action system that provides clear clues as to how well one is performing”. Traduzione propria 
(Csikszentmihalyi, 2009, p. 71)
La collocazione dell’essere umano nel mondo richiede un’interdipendenza con gli artefatti che 
lo compongono, e questo vale sia per ambienti reali che per ambienti virtuali: così come gli 
oggetti possono essere considerati un’estensione della forma del corpo umano nello spazio, 
questi hanno una relazione intima con il sistema nervoso centrale in quanto rappresentano 
l’interfaccia con il quale il corpo si colloca nel mondo stesso (Colomina, 2016, p. 25). 
Sebbene	 l’influenza	 tra	uomini	 e	artefatti	 sia	mutuale	e	 supportata	dalla	plasticità	neurale,	
aumentata dalla capacità del corpo di adattarsi con resilienza agli stimoli ricevuti dall’ambiente, 
l’introduzione di device elettronici e la continua accessibilità di un mondo parallelo ha impattato 
in maniera negativa sulle capacità cognitive (Gazzaley & Rosen, 2016a, p. 3): le tecnologie di 
comunicazione hanno guadagnato il ruolo di game changers attraverso l’introduzione di nuovi 
comportamenti,	ma	la	loro	influenza	ha	ridotto	l’abilità	di	concentrazione.
Nonostante la relazione tra corpo e ambiente e l’impatto reciproco, le onde di innovazione 
derivanti dalla continua implementazione delle componenti tecnologiche e la continua richiesta 
di interattività offerta dai device elettronici si susseguono ad una velocità talmente elevata 
per cui non è possibile per il cervello di adattarsi gradualmente all’emergente società del 
multitasking.
Inoltre, la corteccia prefrontale non è in grado di elaborare più di un compito alla volta per 
garantire	risultati	 in	termini	di	efficienza	cognitiva,	per	cui	 l’uso	contemporaneo	di	molteplici	
strumenti elettronici e la continua esposizione a stimoli sensoriali contribuiscono in modo 
rilevante alla diminuzione della perizia degli utenti (Gazzaley & Rosen, 2016a).
Le	dinamiche	che	inducono	in	uno	stato	di	distrazione	sono	state	identificate	e	riportate	in	uno	
schema (Fig. 1) da Gazzaley e Rosen, che le hanno poi trasferite e applicate a nove tipi di attività1 
per il cui svolgimento corretto si presuppone un livello di concentrazione alto, utilizzandole 
come esempi di adattamento conseguenti alla stimolazione della plasticità neurale.
1 Le attività di riferimento sono l’educazione tradizionale, la meditazione, lo svolgimento di 
esercizi cognitivi, il gioco con i video games, l’esposizione ad ambienti naturali, la medicina, esercizio 
fisico,	neurofeedback	e	stimolazione	cerebrale	(Gazzaley	&	Rosen,	2016a,	p.	183)
9.2 Controllo cognitivo e rafforzamento delle funzioni cerebrali: distrazione, flusso 
e dimensioni di coinvolgimento dell’utente
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Figura 6 – Dinamiche di distrazione (Gazzaley & Rosen, 2016b)
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Lo	stato	di	flusso	(fig.2)	è	determinato	da	una	relazione	bilanciata	tra	le	capacità	di	una	persona	
e	la	difficoltà	della	sfida:	quando	le	capacità	sono	maggiori	di	quelle	richieste	per	il	compimento	
dell’azione,	 il	 soggetto	si	annoia	 (A2),	mentre	quando	 la	complessità	della	sfida	è	maggiore	
delle capacità del soggetto, questo viene messo in una condizione di ansia (A3).
Il	 flow	 è	 un	 potente	 elemento	motivazionale	 che	 determina	 la	 soddisfazione	 e	 il	 godimento	
delle attività quotidiane, contribuendo alla costruzione e al rafforzamento del sè. Non 
trattandosi di una condizione stazionaria che necessita dell’implementazione graduale delle 
sfide	proporzionalmente	all’aumento	delle	 capacità	personali,	 non	 ci	 sono	 regole	 specifiche	
che	permettono	di	 entrare	 in	una	condizione	di	 flusso,	 tuttavia	è	possibile	 identificare	delle	
similitudini	con	le	dinamiche	espresse	per	la	definizione	dei	giochi	da	Roger	Callois:	le	regole	
devono essere espresse chiaramente, deve essere chiaro l’obiettivo da raggiungere, ogni azione 
deve essere seguita da un feedback esplicito e il soggetto deve sentirsi in grado di controllare il 
gioco in ogni momento (Csikszentmihalyi, 2009, p. 72).
Un recente studio sul coinvolgimento cognitivo nei giochi di ruolo collettivi effettuati in rete, 
identificati	con	l’acronimo	MMOG3 , ha permesso di individuare sei dimensioni di coinvolgimento 
che, adeguatamente sviluppate, permettono di condurre l’utente verso uno stato di 
incorporation4(Calleja, 2011). Il termine incorporation	 viene	definito	 come	 l’assorbimento	di	
un ambiente virtuale da parte della coscienza che conduce ad un senso di abitabilità dello 
stesso, supportato da un sistematico adattamento del giocatore in una singola entità virtuale 
rappresentata	dall’avatar.	Tra	i	fattori	che	influenzano	questo	processo	sono	rilevanti	la	quantità	
di tempo impiegata nel gioco, la natura dell’esposizione allo stesso e la predisposizione del 
soggetto stesso all’embodiement, aumentabile attraverso l’applicazione di stimoli sinestesici 
(Calleja, 2011, p. 169). 
3 MMOG = Massive Multiplayer On-line Game
4 Traducibile come incorporazione, si è deciso di mantenere il termine in lingua inglese in 
quanto, essendo questa la lingua originale del testo nel quale viene introdotto, risulta maggiormente 
efficace
Figura 7 – Rappresentazione del flusso (Csikszentmihalyi, 2009)
Le	sei	dimensioni	che	Calleja	identifica	come	importanti	per	creare	le	condizioni	di	coinvolgimento	
dell’utente5 sono a loro volta suddivise in base alla scala di interazione, che può essere Macro 
o Micro, e sono: 
1. coinvolgimento cinestetico;





Le caratteristiche delle sei dimensioni sono sintetizzate nella tabella seguente e verranno 
riportate	nella	sezione	relativa	all’identificazione	dei	giochi	di	supporto	all’ipotesi	progettuale.
5  “Six dimensions that constitutes the player involvement model”. Traduzione propria (Calleja, 
2011, p. 4)
Sei dimensioni di coinvolgimento dell’utente  
1 Cinestetico Controllo e movimento
2 Spaziale Esplorazione del dominio del gioco
3 Condiviso Presenza, collaborazione o competizione con altri 
giocatori o IA
4 Narrativo Racconto alla base del gioco
5 Affettivo Empatia
6 Ludico Iniziativa
Tabella 1 - Caratteristiche delle dimensioni di coinvolgimento dell’utente
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La	 checklist	 è	 stata	 in	 questo	 caso	 utilizzata	 per	 definire	 le	 funzioni	 del	 sistema,	 gli	 utenti	
e	 le	 interazioni	 previste,	 inoltre	 la	 sezione	 relativa	agli	 effetti	 ha	permesso	di	 identificare	 le	
aspettative rispetto al sistema e le aree nelle quali questo potesse avere un effettivo contributo. 
Il modello utilizzato come base per la costruzione della check-list è uno strumento della DRM 
,	 ridefinito	 in	 base	 alle	 esigenze	 identificative	 del	 progetto	 specifico.	 Nella	 compilazione,	 il	
progetto del sistema viene indirizzato senza un’esplicita differenziazione delle componenti nelle 
quali sarà suddiviso, vengono invece esplicitati i requisiti di interazione tra macchina e utenti.
La	 definizione	 dei	 compiti	 dell’utente	 è	 in	 questo	 caso	 introdotta	 con	 la	 checklist e 
successivamente	 definita	 attraverso	 la	 task analysis, che diventa poi riferimento in quanto 
raccoglie le azioni compiute dall’utente e permette di associarvi i movimenti da cui trarre 
indicazioni per il dimensionamento del sistema.
La	 progettazione	 dell’interfaccia	 fisica	 e	 dell’interfaccia	 digitale	 vengono	 affrontate	
parallelamente e in contemporanea per non perdere di vista le relazioni tra il movimento e le 
corrispondenze sensoriali, differenziando le funzioni e i collegamenti delle singole componenti 
al	fine	di	prevenire	il	rischio	di	sovrastimolazione.
10.2 Checklist
Il sistema è pensato per stimolare gli arti inferiori del paziente allettato in posizione supina 
(clinostatica).	Lo	scopo	dei	prossimi	capitoli	è	 introdurre	gli	elementi	 ritenuti	significativi	per	
lo sviluppo di un sistema che assista il terapista nella riabilitazione del paziente, attraverso 
stimolazioni mirate e dinamiche ludiche. Il sistema è pensato per l’utilizzo in ambiente 
ospedaliero, tuttavia a seguito di apposite integrazioni potrebbe prestarsi all’utilizzo come 
sistema di telemedicina ad uso domestico o essere ottimizzato per ulteriori applicazioni.
Il sistema deve essere facile da utilizzare in ambito ospedaliero, versatile e poco ingombrante, 
inoltre l’accessibilità al sistema deve essere garantita da un costo d’acquisto sostenibile da 
parte della struttura sanitaria pubblica e da limitate esigenze di manutenzione, senza tuttavia 
riduzioni alla qualità dei materiali costruttivi, che devono essere selezionati seguendo le 
indicazioni contenute all’interno delle normative internazionali per i prodotti elettromedicali da 
utilizzare in ambiente ospedaliero.
Indispensabile	 per	 la	 progettazione	 è	 l’identificazione	 degli	 utenti,	 che	 permette	 di	 definire	
i parametri antropometrici e i vincoli biomeccanici oltre che le dinamiche di relazione 
interpersonale. Considerato l’ambiente ospedaliero per il quale si va a progettare è 
indispensabile che l’interazione richieda il minor sforzo possibile da parte degli utenti e che 
questi non vengano messi in condizione di correre alcun rischio, sia esso collegato ad un’azione 
fisica	o	ad	una	pressione	psicologica.
Despite the ever-evolving potential that advanced technologies 
afford clinicians and researchers, it is imperative that the presence 
of technology has no negative impact on the interaction between 
clinician and client. Telerehabilitation technologies must be 
developed and implemented such that they facilitate the treatment 
interventions being delivered and are usable and accepted by both 
the clients (and their caregivers) who will receive the services and 
the clinicians who will provide them. 
Brennan, Mawson and Brownsell in Gaggioli, Advanced technologies in 
Rehabilitation
10. Brief
10.1 Requisiti di progetto
Tabella 2 - Checklist
Area d’utilizzo
Scopo Riabilitazione sensomotoria degli arti inferiori 
Tipo di prodotto o dominio Tecnologia assistiva per la riabilitazione a seguito di ictus
Tipo di processo Stimolazione della sensibilità plantare per facilitare la verticalizzazione
Utenti e compiti





• Feedback aptico sulla pianta del piede
Rinforzo muscolare
• Il sistema invita al movimento
• Il sistema supporta il movimento
• Il sistema resiste al movimento con una forza opposta
Monitoraggio e interazione
• Il sistema monitora la risposta del paziente
• Il sistema elabora i dati raccolti
• Il sistema personalizza l’interazione
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Funzioni da compiere Raccolta dati
Elaborazione dei dati
Ipotesi di sequenza di esercizi
Interazione ludica
Numero di utenti per 
lavorare in parallelo
Minimo 2
Descrizione degli utenti Utente 1 (U1): paziente in fase acuta/sub-acuta post-ictus, 
emiparesi agli arti inferiori, paura di cadere, scarse possibilità 
di recupero.
Utente	2	(U2):	fisioterapista.
Utente 3 (U3): infermiere o operatore socio-sanitario (OSS). 
Interfaccia
Ruolo principale dell’utente 
HCI
U1:	il	paziente	è	il	principale	beneficiario	dell’interazione.	
Attraverso gli esercizi la disabilità verrà ridotta e 
aumenteranno	fiducia	e	sicurezza.
U2:	il	fisioterapista	prepara	il	sistema	per	l’utilizzo,	lo	calibra	
quando necessario, registra i dati del paziente al primo utilizzo, 
avvia la terapia e controlla che lo svolgimento della stessa sia 
corretto.
U3: l’infermiere (o l’OSS) allestisce il sistema trasportandolo 
ai	piedi	del	letto	del	paziente,	collega	l’alimentazione	e	verifica	
che	il	sistema	funzioni	regolarmente,	supporta	il	fisioterapista	
per la movimentazione e il posizionamento del paziente , si 
occupa della pulizia e della manutenzione del sistema prima di 
riporlo nell’apposito spazio.
Caratteristiche degli input Dati clinici del paziente (ictus, tipologia, terapia, età, stile di 
vita e attività precedenti all’ictus, ulteriori patologie, risultati 
attesi	dalla	terapia,…)
Risposta	muscolare	(forza,	posizione,	sensibilità,…)
Risposta neuronale (se la risposta neuronale è presente, quale 
area viene coinvolta,...)
Caratteristiche degli output Adattamento dello strumento per diversi tipi di esercizio 
(resistenza, forza, posizione, esercizio)
Registrazione delle sessioni di esercizio 
Registrazione dei progressi
Sistema di supporto ludico virtuale
Implementazione
Personalizzazione Adattabilità a taglie
Possibilità di ulteriore sviluppo per l’utilizzo con il paziente 
seduto
Possibilità di ulteriore sviluppo per l’utilizzo con il paziente in 
piedi
Mantenimento Aggiornamento del Software
Backup dei dati su supporti esterni /cloud
Ricambio di elementi danneggiati o consumati
Pulizia dopo ogni utilizzo




Possibilità di accesso e visualizzazione a distanza da parte del 
medico curante
Effetti
Bisogni Riduzione della disabilità
Introduzione della terapia all’inizio della fase sub-acuta in 
modo non invasivo
Facilitare la verticalizzazione
Rendere in grado di mantere l’equilibrio e camminare
Acquisire sicurezza nello stare in piedi
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Nuova situazione lavorativa U3	allestisce	il	sistema	e	ne	verifica	il	corretto	funzionamento
U3 e U2 posizionano il paziente e gli accessori necessari per 
gli esercizi
U2 imposta la terapia e avvia la sessione
U1 effettua gli esercizi
U2	verifica	l’andamento	della	terapia	e	conclude	la	sessione
U2 e U3 raccolgono gli accessori, aiutano il paziente a 
mettersi in una posizione di riposo
U3 pulisce e ripone il sistema, pronto per il prossimo utilizzo
Potenziali effetti negativi Sovrastimolazione del paziente
Eccessiva segmentizzazione
Mancanza	di	fiducia	nelle	rilevazioni	del	sistema
Validazione Test clinico con pazienti
Problemi Paura di cadere
Emiplegia a seguito di ictus
Insensibilità plantare
Immobilità
Scarsa capacità di equilibrio
Approccio alla risoluzione 
dei problemi
Stimolazione della neuroplasticità attraverso l’interazione 
con strumenti tecnologici: l’elemento robotico è supportato 
da un sistema ludico virtuale che permette di offrire una 
stimolazione sensomotoria
Neuroni specchio, neuroplasticità
Soddisfazione nell’effettuare gli esercizi
Motivazione per effettuare la terapia con costanza
Interazione uomo-macchina
User Experience (UX) e User Centered Design (UCD)
Ergonomia per garantirne l’usabilità
Feedback aptici
Effetto atteso sulla 
situazione lavorativa 
(aspettative)
Impatto psicologico su U1: è invogliato ad effettuare la terapia 
con frequenza e costanza, acquisisce sicurezza 
Impatto	fisiologico	su	U1:	aumenta	la	sensibilità	plantare	e	la	
capacità di stabilizzazione in posizione verticale
Impatto su U2: il sistema è facile da usare e piacevole anche 
per l’operatore, ha un feedback preciso sulla risposta del 
paziente, può tenere traccia dei progressi e comparare le 
singole sessioni, tutti i materiali necessari all’utilizzo del 
sistema sono raccolti nella struttura del sistema stesso
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Il posizionamento del paziente deve variare tra quello che potrebbe essere adottato su una 
sedia reclinabile e quello adottabile su una sedia riposante.
Secondo le indicazioni antropometriche relative alla piegatura del ginocchio nell’utilizzo di 
pedali (Tilley, 1994), l’angolo ottimale tra la linea del femore e la linea della tibia è compreso tra 
i 110° e i 120°, la larghezza del ginocchio di un uomo adulto tra i 20 e i 65 anni corrispondente 
al percentile 99 è di 551 mm, mentre la larghezza del ginocchio di una donna adulta tra i 20 
e i 65 anni corrispondente al percentile 1 è di 402 mm: le dimensioni ottimali dei cilindri da 
utilizzare	sono	pertanto	state	identificate	in	cilindri	di	eguale	lunghezza	(250mm	+	50mm	di	
sporgenza della maniglia) e di diametro variabile (Ø100 mm, Ø150mm, Ø200mm).
L’angolo ideale per la comodità della caviglia, considerato nello sviluppo di pedali per la guida 
di veicoli, è di 100°.
Per lavorare in posizione corretta a livello posturale del paziente, è necessario che i piedi siano 
allineati con le anche: la larghezza del bacino femminile di una donna adulta di età compresa 
tra i 20 e i 65 anni varia tra i 162 mm per il percentile 1 ai 198 mm per il percentile 99, mentre 
la larghezza del bacino per un uomo nella stessa fascia d’età varia tra i 158 mm per il percentile 
1 e 194 mm per il percentile 99.  
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Il sistema deve essere dotato di maniglie che facilitino lo spostamento dello stesso nei momenti 
di transito da una stanza all’altra, oltre che di appositi inviti per l’allestimento dell’elemento 
robotico rispetto al letto del paziente.  Per il dimensionamento della maniglia si fa riferimento 
ai dati antropometrici di presa delle mani maschili e femminili, che per elementi cilindrici 
prevedono un diametro ottimale compreso tra i 32 mm e i 38 mm.
L’altezza ideale del centro del piano di appoggio dei piedi del paziente potrà corrispondere 
all’altezza	media	di	una	mensola	da	lavoro,	la	cui	posizione	è	identificata	attraverso	le	misure	
antropometriche nella quota di 991 mm (Tilley, 1994), per permettere all’operatore di lavorare 
in piedi.
Il sistema, dotato di ruote per facilitarne lo spostamento, deve prevedere un sistema di 
bloccaggio da attivare nel momento della terapia. Il blocco può avvenire attraverso delle leve da 
regolare con un piede mentre l’operatore si trova in piedi. 
Per accendere il sistema sarà necessario collegarlo ad una presa elettrica a muro e accenderlo 
attraverso l’uso di un interruttore a bilanciere posto sulla parte posteriore del sistema: 
si accenderà un LED di colore verde posto sul macchinario per rappresentare il corretto 
funzionamento.
10.3.2 Paziente
10.3 Caratteri antropometrici principali
10.3.1 Operatore
Figura 8 – Dati antropometrici relativi alla presa di mano maschile e mano femminile
Figura 9 - Tavola relativa al dimensionamento degli interruttori a bilanciere
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Le misure rilevanti per lavorare a livello plantare sono la lunghezza del piede, la larghezza della 
pianta e del tallone. La precisione richiesta dal tipo di strumento sviluppato è tale da richiedere 
la suddivisione dei pedali in taglie per poter coprire la maggior parte della popolazione con 
migliori risultati, per cui il riferimento dimensionale è stato adottato in termini di lunghezza 




Figura 10 – Misure di riferimento per il piede di un uomo adulto, percentile 1 e percentile 99
Figura 11 – Misure di riferimento per il piede di una donna adulta, percentile 1 e percentile 99
Figura 12 – Tavola di riferimento per il posizionamento dei piedi
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Figura 13 - Rappresentazione del sistema
A livello di utenza, i soggetti rilevanti sono due: 
-		il	terapista,	non	necessariamente	un	fisioterapista	ma	anche	un	infermiere	o	un	neurologo,	
utente principale del sistema e formato all’uso dello stesso, con il quale avrà un’interazione di 
tipo	fisico	(allestimento),	informativo	(raccolta	e	visualizzazione	dei	dati	del	paziente)	e	ludico	
(interazione con il paziente attraverso dinamiche di gioco proposte dalla app); 
-	il	paziente,	beneficiario	dell’uso	del	sistema,	con	il	quale	interagisce	attraverso	la	mediazione	
del terapista e tramite l’utilizzo del tablet.
Il progetto sviluppato e descritto all’interno di questa ricerca consiste in un sistema composto 
da una piattaforma di interazione, caratterizzata da pulsanti1  regolabili per dimensione e 
consistenza, in grado di stimolare la pianta del piede del paziente. 
La piattaforma è supportata da una struttura che permette lo spostamento della stessa, la 
custodia delle componenti elettoniche necessarie a garantire il funzionamento dei pulsanti 
e l’integrazione degli elementi necessari per lo svolgimento della terapia, come i cuscini da 
porre sotto al ginocchio del paziente e le cover di ricambio per la regolazione della taglia dei 
pulsanti. CI si riferirà all’insieme della piattaforma e del suo sostegno come robot, mentre il 
sistema	digitale	che	permetterà	la	verifica	dei	dati	clinici	e	 l’interazione	ludica	verrà	indicato	
come applicazione per tablet, abbreviato come app.
L’obiettivo del testo seguente è introdurre il percorso evolutivo del progetto sui piani 
morfologico e interattivo: il robot necessita di una forte caratterizzazione formale e della 
costruzione di affordances che permettano un uso intuitivo e facile per il montaggio, la terapia 
e la manutenzione, mentre l’applicazione richiede di porre attenzione ai dati che vengono 
comunicati e al modo con il quale questi sono rappresentati, con lo scopo di rendere piacevole 
e coinvolgente l’utilizzo del sistema.
1	 Dalla	definizione	offerta	dal	dizionario	Treccani	on-line,	“parte	di	un	congegno	che	deve	essere	
spinta, premuta perché il congegno stesso entri in funzione e si ottenga un determinato effetto”. http://
www.treccani.it/vocabolario/pulsante2/ ultimo accesso 28/11/2017 h 10:37
Sin dai primi atti della progettazione il ruolo del progettista
è decisivo nell’interpretare i risultati delle ricerche e delle scoperte 
scientifiche per mutuarle in scelte tecnologiche e processi
di esecuzione, nella migliore organizzazione dei requisiti 
prestazionali dell’artefatto per rispondere al meglio 
alla domanda che li ha generati. 





fornita da Sanders e McCormick nell’ambito degli Human Factors, ovvero la combinazione 
di uno o più utenti umani che interagiscono con una o più macchine per raggiungere degli 
obiettivi	che	non	sarebbero	in	grado	di	svolgere	indipendentemente.	L’interazione	è	finalizzata	
a	raggiungere	determinati	risultati	a	partire	dall’inserimento	nel	sistema	di	specifici	input.
In particolare, il funzionamento dell’interazione con il sistema in funzione è rappresentato 
dall’architettura del sistema in Figura 16, mentre la sequenza di azioni per l’allestimento 
dell’ambiente sono raccolte nella Task Analysis.
11.2 Architettura del sistema
Il nome scelto per il progetto ha un’origine antica e si propone come buon auspicio per i pazienti 
beneficiari	dell’interazione:	nella	mitologia	dell’antica	Grecia,	difatti,	i	talari	sono	i	calzari	alati	
di Hermes, il messaggero degli dei.
Il	 logo	disegnato	per	identificare	il	sistema	consiste	nella	sagoma	di	un	piede	che	si	piega	a	
toccare terra e termina con un’ala all’altezza della caviglia, ad indicare la funzionalità della 
terapia in termini di lavoro preparatorio per la verticalizzazione del paziente. L’utilizzo del 
profilo	del	piede	piegato	si	propone	di	indicare	il	movimento,	può	essere	in	appoggio	così	come	
potrebbe essere in sollevamento, è sospeso a libera interpretazione. L’ala è stilizzata all’altezza 
della caviglia, la rappresentazione delle estremità è volutamente irregolare e la composizione 
che ne deriva richiama vagamente la pianta di un piede, nonostante ci siano “solo quattro dita”. 
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11.1 Talari: nome, logo, immagine coordinata
Figura 15 - Il logo che identifica il sistema
Figura 14 - Schizzi di studio per il logo
L’evouzione del logo a partire dagli schizzi preparatori presenta lo sviluppo dell’idea, dal calzare 
rappresentato	nelle	opere	classiche	e	nei	dipinti	neoclassici,	alla	semplificazione	della	forma	
e	alla	fusione	dell’ala	con	il	piede	stesso:	nella	versione	finale	del	logo	non	vi	è	una	distinzione	
netta tra il piede e l’ala, che si evidenzia rispetto alla composizione principale grazie alla sua 
esclusione dall’area di sfondo.
Il carattere utilizzato per riportare il nome del sistema è l’IMPACT , selezionato per la compattezza e 
la stabilità che comunica in contrasto con la leggerezza del piede, che appare sospeso per effetto 
dell’ala	e	della	posizione	del	profilo	del	piede.	Il	colore	scelto	per	il	logo,	un	verde	dalle	caratteristiche	
cromatiche H136, S 53, L 29, è più scuro rispetto a quello immaginato per la struttura robotica e 
mira	a	trasmettere	sicurezza	e	affidabilità.
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L’architettura	 identifica	 gli	 elementi	 che	 compongono	 il	 sistema	 e	 permette	 di	 ipotizzare	 le	
loro	 relazioni.	 Il	 sistema	 è	 composto	 da	 due	 utenti,	 il	 paziente	 –	 beneficiario	 della	 terapia,	
e l’operatore – che allestisce e permette il funzionamento del sistema, e diversi strumenti: 
l’elemento robotico - che rileva e guida il movimento; un supporto tablet – che rende accessibile 
l’ambientazione sensoriale e l’elemento ludico; il serious game, gioco il cui scopo principale non 
è	il	divertimento	dell’utente	fine	a	sé	stesso	ma	un’attività	educativa1; i cuscini di supporto da 
posizionare sotto al ginocchio del paziente e le piastre con le taglie di ricambio per la pedaliera.
Nello	schema	è	possibile	osservare	il	modello	di	funzionamento	del	sistema	e	verificare	come	
l’interazione	tra	utenti	e	macchine	sia	continua	secondo	un	modello	ripetibile	e	modificabile	
sulla base degli input forniti da entrambi gli utenti.
11.3 Task Analysis
Attraverso la task analysis sono state analizzate nel dettaglio l’insieme di azioni che dovranno 
essere effettuate per utilizzare il sistema. Questo serve a livello progettuale per determinare 
le componenti con le quali l’utente si relazionerà, la sequenza di azioni per l’allestimento e il 
disallesitimento del sistema, quindi le istruzioni per l’uso e soprattutto chi sono le altre persone 
che si alterneranno nell’uso del sistema.
1 “An explicit and carefully thought-out educational purpose and is not intended to be played 
primarily for amusement”. Traduzione propria (Abt, 1987)
Figura 16 - Architettura del sistema
Sequenza di azioni Feedback Utente
A Spostare la piattaforma sul letto del 
paziente
Operatore




4 Avvicinare la struttura ai piedi del 
letto
5 Assicurare le ruote con il pedale di 
blocco
Sonoro (click di 
scatto)
6 Appoggiare la piattaforma sul letto
7 Avvicinare ai piedi del paziente
8 Assicurare la stabilità della 
piattaforma
B Allestire la piattaforma per l’uso Operatore
9 Verificare	la	dimensione	dei	piedi	
del paziente
10 Aprire lo sportellino della 
pulsantiera sinistra
11 Regolare la posizione del 




12 Prendere la pulsantiera desiderata 





13 Inserire la pulsantiera Incastro 
14 Estrarre il sostegno per la caviglia 
fino	al	fissaggio
Sonoro (Click di scatto 
al posizionamento)
15 Chiudere lo sportellino Sonoro (Click di 
scatto)




17 Regolare la posizione del 
meccanismo in base alla taglia
Corrispondenza 
cromatica
18 Prendere la pulsantiera desiderata 
della misura corrispondente dalla 
tasca posteriore
19 Inserire la pulsantiera Sonoro (Click di scatto 
al posizionamento)
Tabella 3 - Task Analysis
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20 Estrarre il sostegno per la caviglia 
fino	al	fissaggio
Sonoro (Click di scatto 
al posizionamento)
21 Chiudere lo sportellino Sonoro (Clik di scatto)
22 Estrarre i supporti per le ginocchia 
dai lati della pedana
23 Posizionare i supporti sul letto
24 Posizionare le gambe del paziente 
in modo che i piedi tocchino 
perfettamente la pulsantiera
25 Assicurare la posizione con i lacci 
in velcro
26 Collegare il cavo di alimentazione
C Avviare il sistema Operatore
27 Accendere la piattaforma Visuale (Led luce 
verde)
28 Accendere il tablet di supporto
29 Aprire il programma sul tablet
30 Verificare	connettività	tablet	e	
piattaforma
Visuale (Led luce 
verde e icona 
sull’interfaccia)
31 Registrare il paziente o 
selezionarne	il	profilo
32 Verificare	il	corretto	cablaggio	




indicazioni fornite dal 
programma
D Inizio della sessione interattiva Paziente
33 Esercizio 1 - 5 minuti Livello a tempo – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
34 Riposo - 2 minuti Elaborazione 
risultato e progresso - 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
35 Esercizio 2 - 5 minuti Livello a tempo – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
36 Riposo - 2 minuti Elaborazione risultato 
e progresso – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
37 Esercizio 2 - 5 minuti Livello a tempo – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
38 Riposo - 2 minuti Elaborazione risultato 
e progresso – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore
39 Fine della sessione Elaborazione risultati 
della sessione – 
feedback visivo
Verifica	e	
assistenza da parte 
dell’Operatore




assistenza da parte 
dell’Operatore
E Spegnere il sistema Operatore
41 Chiudere il programma
42 Spegnere il tablet
43 Spegnere la piattaforma
44 Scollegare il cavo di alimentazione
45 Rimuovere i lacci in velcro
46 Rimuovere le gambe del paziente 
dai supporti
47 Pulirli con un panno umido
48 Rimuovere i supporti per le 
ginocchia
49 Pulirli con un panno umido
50 Riporre i supporti per le ginocchia 
ai lati della piattaforma
Sonoro (Click di scatto 
al posizionamento)
51 Aprire lo sportellino della 
pulsantiera destra
52 Rimuovere la pulsantiera
53 Pulirla con un panno umido
54 Riporla nella tasca posteriore
55 Chiudere lo sportellino Sonoro (Clik di scatto) 
56 Aprire lo sportellino della 
pulsantiera sinistra
57 Rimuovere la pulsantiera
58 Pulirla con un panno umido
59 Riporla nella tasca posteriore
60 Chiudere lo sportellino Sonoro (Clik di scatto)
F Riporre la piattaforma nell’apposito 
spazio
Operatore







Elementi di ispirazione e riferimento in questa fase sono stati alcuni dei prodotti sviluppati 
all’interno del MIT Tangible Media Lab1 negli ultimi sei anni: Recompose (2011), inFORM (2013), 
Physical Telepresence (2014), Kinetic Blocks (2015), TRANSFORM (2015) e Materiable (2016). 
1  https://tangible.media.mit.edu/projects/ ultimo accesso in data 28/11/2017 h 16:07
Figura 18 - Immagini del progetto inFORM (2013)
Figura 17 - Studio formale delle aree di sensibilità plantare
L’analisi del piede come struttura informativa e l’esigenza di estendere le procedure riabilitative 
destinate all’arto inferiore anche alla sensibilizzazione funzionale delle aree plantari sono i 
concetti dai quali è iniziata l’elaborazione concettuale per lo sviluppo della piattaforma di 
interazione	che	costituisce	l’interfaccia	fisica	del	progetto.		
La prima operazione effettuata è stata la sovrapposizione delle aree plantari individuate da 
Lamoulie e Gerthoffert (Figura 5), dalle quali è poi stato estratto uno schema geometrico 
bidimensionale delle aree sensibili sulle quali effettuare la stimolazione (Figura 17).
11.4 Studio dell’interfaccia fisica di contatto con la pianta: gestione di misura e 
sensibilità, definizione comandi
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Lo	studio	della	superficie	di	appoggio	si	è	tradotto	in	una	serie	di	elaborazioni	formali	attraverso	
cui si è condotto un ragionamento in termini di adattabilità ergonomica della pulsantiera: a 
partire dai dimensionamenti individuati attraverso le scale antropometriche, il ragionamento 
sulle misure del piede si è orientato sul numero di scarpa, considerando le solette ritagliabili in 
commercio come forma sintetizzata e universale delle possibili conformazioni del piede adulto. 
Il riferimento ad un elemento di sintesi dell’anatomia del piede è stato preferito all’associazione 
a forme geometriche pure più accentuate per permettere il riconoscimento della morfologia 
anatomica umana3, instaurando una affordance (Gibson, 2014; Lidwell, Holden, & Butler, 2010, 
p. 22; Norman, 2004) maggiore e vincolando l’utilizzo attraverso la conformazione stessa del 
prodotto (Lidwell et al., 2010, p. 60; Norman, 2004). 
La prima analisi formale rispetto ai dimensionamenti e alla possibile struttura dei tasti è 




solette	 sensorizzate,	 è	 un	 elemento	 fondamentale	 per	 la	 verifica	 della	 forza	 che	 il	 paziente	
effettuerà sulla piattaforma e per permettere di adattare la resistenza del pulsante alle capacità 
del paziente stesso nel corso della terapia riabilitativa.
3 Sulla base del principio di forma antropomorfa (Antropomorphic Form), ovvero la tendenza a 




Tutti i progetti citati sono caratterizzati dall’utilizzo di un piano a forma dinamica1 composto da 
un	insieme	di	asticelle	rettangolari	affiancate	a	formare	una	superficie	attuata,	la	cui	forma	varia	
in base allo spostamento verticale delle asticelle rispetto al piano ed è determinata attraverso 
input che possono essere decisi arbitrariamente o raccolti attraverso un sistema di tracking 
della posizione di oggetti o persone poste in spazi appositamente allestiti. L’importanza di un 
progetto di questo genere è data dalla possibilità di fornire un feedback preciso di tipo aptico 
attraverso l’interazione con un piano che può adattarsi alle forme con le quali viene messo in 
contatto, tuttavia l’ingombro della meccanica necessaria per il funzionamento di un sistema di 
questo tipo (Figura 19) non risponde alle esigenze di compattezza, leggerezza e semplicità che 
ci si è proposto di introdurre con lo sviluppo del sistema Talari.
La soluzione più semplice per fornire un feedback aptico sulla pianta del piede è stata 
individuata come un contatto tattile e una vibrazione localizzata, per cui la necessità di isolare 
le aree sensibili ha direzionato il ragionamento sullo sviluppo di una pulsantiera2: l’utilizzo di 
pulsanti da attivare attraverso i piedi ha permesso di ragionare in termini di aree isolate e di 
prevedere un’interazione di tipo attivo da parte del paziente attraverso una semplice pressione. 
Per	amplificare	il	feedback	è	inoltre	possibile	ragionare	in	termini	di	elaborazione	della	texture	
superficiale	dei	pulsanti	e	sui	materiali	dai	quali	questi	sono	composti.	
L’obiettivo	 riabilitativo	 del	 progetto	 identifica	 anche	 la	 necessità	 di	 effettuare	 un	 tipo	 di	
interazione passivo per abilitare la sensibilità plantare del paziente e la composizione di mappe 
neurali di riferimento sensomortorio, per questo all’interazione tramite una pressione effettuata 
attivamente dal paziente sul pulsante è stata prevista la possibilità di effettuare una pressione 
sul piede del paziente attraverso il movimento dei pulsanti.
1 Dynamic Shape Display, traduzione propria
2	 	Il	termine	viene	utilizzato	in	riferimento	alla	definizione	del	dizionario	Treccani	on-line,	dove	per	
pulsantiera si intende “un pannello contenente una serie di pulsanti che comandano circuiti elettrici” 
http://www.treccani.it/vocabolario/pulsantiera/ ultimo accesso 28/11/2017 h 10:35
Figura 19 - Struttura del progetto inFORM (2013)
Figura 20 - Solette da ritagliare 
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Per la suddivisione e l’organizzazione della tastiera sono stati prodotti schizzi e modelli in 
cartone, utilizzati per il confronto con gli operatori della struttura di osservazione. Sulla base di 
una	verifica	incrociata,	è	stato	deciso	che	la	suddivisione	dell’area	plantare	in	sei	aree	fosse	
troppo precisa e non necessaria al tipo di interazione previsto per un paziente in fase sub-
acuta, per cui la suddivisione è stata ridotta allo studio di quattro aree e adattata in maniera 
evolutiva applicando il principio del rasoio di Ockham, per cui nella scelta di due conformazioni 
funzionalmente equivalenti, la precedenza dovrebbe essere data alla forma più semplice 
(Lidwell et al., 2010, p. 172).
Per questa fase di studio, le solette sono state tagliate nella dimensione minima, numero 36 
femminile, e massima, 46 maschile, sulle quali sono state riportate le aree di sensibilizzazione 
plantare	 identificate	 in	 precedenza.	 L’obiettivo	 era	 l’identificazione	 di	 punti	 in	 comune	 che	
potessero	essere	utilizzati	come	riferimenti	per	semplificare	l’organizzazione	in	taglie.
Il	raggruppamento	dei	numeri	di	piede	risultante	ha	portato	all’identificazione	di	tre	taglie:
 1. Small: 36-37-38-39;
 2. Medium: 40-41-42-43;
 3. Large: 44-45-46.
Figura 21 - Suddivisione delle taglie in tre gruppi
Figura 23- Studio formale con modelli in cartone, spugna e plastica EVA in scala 1:1
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Figura 25 – Studio di modalità di sostituzione dei tasti per adattamento alle taglie
La suddivisione della pulsantiera in termini di taglie e di lato di riferimento  implica l’esistenza di 
sei elementi da sostituire ed utilizzare rispetto al paziente che si trova davanti. L’azione di cambio 
della pulsantiera viene effettuata dal terapista nel momento dell’allestimento del sistema, deve 
essere effettuata da due a quattro volte per ciascun paziente (inserimento pedaliera sinistra 
nella piattaforma, rimozione pedaliera sinistra nella piattaforma, inserimento pedaliera destra 
nella piattaforma, rimozione pedaliera destra nella piattaforma), deve essere facile e veloce e 
permettere di effettuare eventuali operazioni di manutenzione e pulizia.
Per garantire l’usabilità del sistema e un’interazione piacevole anche nel momento 
dell’allestimento, la pulsantiera è stata pensata per essere collocata sull’apposito spazio 
incavato nella piattaforma e coperto da uno sportello sollevabile grazie ad una cerniera posta 
nella parte superiore dello stesso. L’incavo è dimensionato sulla base della taglia maggiore, 
la L, sulle cui misure è sviluppata la struttura che compone i pulsanti stessi. A garantire il 
corretto inserimento della pulsantiera qualora la sporgenza dei pulsanti e la forma plantare non 
dovessero	bastare,	ciascuna	di	esse	sarà	caratterizzata	da	indicazioni	di	testo	che	specificano	
il lato (sinistro o destro) e da un a sporgenza laterale che ne permetterà l’incastro solamente 
nella	parte	della	piattaforma	corrispondente	(figura	26).	Sulle	singole	pulsantiere	è	riportata	
anche la taglia corrispondente, e in caso di usura sarà possibile sostituirle acquistandole 
indipendentemente.
Figura 24 - Modello di definizione di forma e ipotesi di aspetto della pulsantiera finale
Parte terza
Concept
Figura 26 – Studio di modalità di sostituzione dei tasti per adattamento alle taglie
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La composizione dei pulsanti è determinata dalle loro necessità di funzionamento che, come 
precedentemente detto, prevede un’interazione di tipo attivo e passivo da parte del paziente, 
un feedback di tipo aptico e una valutazione del miglioramento delle prestazioni da parte 
dell’operatore.	 Ciascun	 pulsante	 sarà	 dotato	 di	 un	 sensore	 di	 pressione,	 che	 verificherà	 la	
posizione in cui viene effettuata la pressione e l’intensità della stessa; di un attuatore che 
fornirà il feedback aptico; di una copertura in silicone, con la quale entrerà in contatto il 
piede del paziente. Quando la pulsantiera sarà collocata sulla piattaforma, ad ogni pulsante 
corrisponderà	un	cuscino	di	materiale	plastico	che	verrà	gonfiato	e	sgonfiato	su	indicazione	del	
terapista per variare la consistenza del pulsante, e di conseguenza la resistenza che effettuerà 
rispetto al movimento del paziente quando utilizzato in modalità attiva o la stimolazione di 
un’area precisa della pianta quando utilizzato in modalità passiva. 
I	termini	dell’interazione	del	terapista	e	del	paziente	con	il	sistema	sono	definiti	attraverso	una	
applicazione per tablet contenente appositi esercizi e giochi, riportati in dettaglio nei capitoli 
successivi.
Fig. 27 – Studio della disposizione dei comandi per l’uso unilaterale
La riduzione dei pulsanti a quattro elementi per ciascun piede è funzionale al tipo di risposta 
atteso dal sistema digitale di cui la piattaforma funge da estensione: ai pulsanti corrisponde 
difatti una azione di spostamento degli elementi interni al sistema interattivo, l’applicazione 
per tablet di supporto al sistema. La divisione dei movimenti è stata impostata per essere 




Fig. 28 – Studio della disposizione dei comandi per l’uso contemporaneo
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- Figura 29 – Rappresentazione dei possibili accessi al letto d’ospedale
I primi studi di forma del sistema sono stati limitati al ragionamento rispetto ad una piattaforma 
da appoggiare ai piedi del letto del paziente, direttamente sul materasso, dotata di maniglie 
per facilitarne lo spostamento da parte di uno/due operatori. Sulla parte posteriore della 
piattaforma era stato immaginato un vano per le tastiere, mentre nella parte centrale era stato 
ipotizzato uno spazio per il trasporto di un tablet da utilizzare per interfacciarsi con il sistema 
digitale.
La necessità di adattamento del sistema al paziente è tuttavia determinata sia dalle dimensioni 
relative all’area plantare da sensibilizzare, come osservato in precedenza, sia dall’inclinazione 
con la quale il paziente è in grado di tenere e muovere l’arto inferiore e dalla possibilità di 
regolazione della posizione della piattaforma rispetto alla posizione del paziente o all’attività 
da svolgere. In particolare, la principale conseguenza della posizione del paziente in relazione 
al tipo di movimento che viene richiesto è il posizionamento delle gambe per evitare che il 
peso delle stesse guidato dalla gravità porti ad assumere posizioni scorrette rafforzando mappe 
neurali sbagliate.
Per favorire una maggior ampiezza di movimento del piede e permettere di effettuare la 
pressione	 sulla	 parte	 fisica	 del	 sistema	 sarà	 quindi	 necessario	 sollevare	 il	 ginocchio	 ad	
un’altezza variabile ma stabile, e stabilizzare il tallone o la caviglia, che scaricheranno il 
peso	della	metà	 inferiore	dell’arto.	Posizionare	 il	 tallone	 in	una	definita	parte	della	struttura	
permetterà inoltre di utilizzare tale punto come riferimento rispetto alle taglie della pulsantiera. 
La piattaforma si dovrà proporre come uno strumento semplice e accattivante, caratterizzato 
da un’estetica che richiama i dispositivi elettronici di intrattenimento più che gli attuali sistemi 
robotici	riabilitativi,	al	fine	di	essere	percepito	come	uno	strumento	ludico	(Lidwell	et	al.,	2010,	
pp. 20, 106, 222). La scelta di lavorare su un paziente allettato in condizione clinostatica 
comporta diversi vincoli a livello progettuale:
 -  l’accesso all’ambiente e al paziente deve essere adattato e adattabile al tipo
  di supporto sul quale il paziente si trova, ovvero il letto;
 -  il paziente deve essere posizionato comodamente, ma mosso il meno
  possibile e senza sforzi eccessivi per l’operatore;
 - l’operatore deve essere in grado di portare la strumentazione nelle vicinanze
	 	 del	paziente	evitando	sforzi	fisici,	per	cui	il	sistema	deve	essere	supportato	da
  uno strumento mobile, compatto, leggero e facile da trasportare per essere
  guidato attraverso curve strette, come possono essere quelle dei corridoi
  ospedalieri, e allo stesso tempo deve garantire stabilità e deve essere possibile
	 	 fissarlo	per	avviare	la	fase	terapeutica.	
L’adattabilità del sistema deve essere garantita in termini di interazione con gli utenti: 
 - per l’operatore, è necessario che il sistema sia facile da spostare nel minor 
  tempo possibile, compatto e inclusivo di tutti i possibili supporti alla terapia, 
  da cuscini a sistemi per l’adattamento delle taglie, regolabile in termini 
  di altezza per permettere che l’interazione avvenga all’altezza delle anche dei 
  terapisti nel momento del posizionamento del paziente;
 - per il paziente deve essere possibile un’interazione più naturale possibile, 
  con la struttura ossea allineata per favorire la costruzione di mappe di 
  movimento corrette a livello cerebrale, una posizione rialzata a livello dorsale  
	 	 secondo	le	capacità	di	movimento	del	paziente	stesso	definite	dall’operatore	
  e regolabile attraverso il cambio di assetto del letto.
11.5 Studio della struttura di supporto per le piattaforme di interazione
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Figura 30, 31, 32, 33 – Studi formali con caratterizzazione estetica
Fig. 34 – Sequenza d’allestimento e uso del sistema
Per mantenere il ginocchio sollevato è necessario pensare ad elementi di diversa dimensione 
che	possano	essere	cambiati	sulla	base	delle	difficoltà	dell’utente,	facili	da	pulire	e	da	riporre	
sulla struttura del sistema per non perderli, doppi per poter essere utilizzati sotto entrambe 
le ginocchia in contemporanea e per permettere di alternarne l’uso nel corso dell’esercizio. Il 
tipo	di	supporto	immaginato	non	si	allontana	dalla	strumentazione	utilizzata	dai	fisioterapisti	
all’intero delle palestre, si è infatti pensato di utilizzare dei cilindri in gommapiuma semirigida 
alle cui estremità possano essere posizionate delle maniglie che facilitano l’estrazione e la 
riposizione dalla struttura di supporto.
Non secondaria resta la necessità di poter inclinare il piano di appoggio del piede, la piattaforma 
sulla quale avverrà l’esercizio, per permettere la massima aderenza possibile tra la pianta del 
paziente e i tasti. L’angolo ideale per la comodità della caviglia, considerato nello sviluppo di 
pedali per la guida di veicoli, è di 100°.
La traduzione a livello progettuale diventa l’esigenza di separare la piattaforma in due 
piattaforme separate, corrispondenti all’arto sinistro e all’arto destro, con la possibilità 
di spostarle separatamente in senso laterale, di avvicinarle al paziente e di inclinarle per 
permettere una migliore aderenza sulla tastiera. Essendo la terapia rivolta alla riabilitazione 
degli arti inferiori è necessario pensare ad un sistema in grado di lavorare simmetricamente, 
tuttavia non è sempre garantito che venga utilizzato su entrambi gli arti contemporaneamente: 
sulla base delle condizioni del paziente, può essere necessario utilizzare lo strumento su un 
arto solo, su entrambi gli arti allo stesso modo o su entrambi gli arti in modo diverso.
131130 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Parte terza
Concept
Figura 35 – Studio delle possibilità di inclinazione della piattaforma
La separazione della piattaforma permette di aumentare l’ergonomicità del sistema e di 
ragionare a livello formare sulle modalità di installazione del sistema per l’esercizio, non 
influisce	sulla	componentistica	necessaria	per	garantire	 il	 funzionamento	 indipendente	della	
pulsantiera di destra rispetto a quella di sinistra.
Figura 36 – Modello di studio in scala 1:2 delle possibilità di inclinazione della piattaforma 
Al	 paziente,	 oltre	 che	 l’interazione	 fisica	 e	 l’esercizio	 plantare,	 viene	 richiesto	 di	 seguire	
l’esercizio attraverso un’interfaccia digitale sulla quale vengono trasposti i movimenti sotto 
forma di serious game: questa interazione permette la creazione di pattern di movimento, 
associare cioè l’azione del piede a determinate situazioni, la ricezione di un feedback di tipo 
visivo sullo svolgimento del movimento e sul progresso della terapia, e un coinvolgimento ludico 
che invogli e motivi al proseguimento della stessa.
L’operatore, utente principale del sistema, è colui che deve spostare e allestire l’area 
terapeutica: gli viene richiesto di portare il supporto con i materiali accanto al letto del paziente, 
assicurare il sistema al letto posizionato adeguatamente, collegare il supporto all’elettricità per 
accedere il sistema, aiutare il paziente a posizionarsi adeguatamente, introdurlo alla terapia e 
all’interazione	con	il	sistema.	Deve	verificare	che	il	sistema	funzioni,	calibrarlo	sullo	specifico	
paziente,	 controllare	 il	 procedimento	 della	 terapia	 ed	 eventualmente	 apportarvi	 modifiche,	
osservare	le	difficoltà	ed	i	progressi	fatti	dal	paziente	rispetto	al	sistema	ma	soprattutto	rispetto	
alla condizione clinica di partenza e all’andamento previsto dal piano di riabilitazione. Il tablet 
che supporta il software per il funzionamento del sistema è l’elemento con il quale l’operatore 
interagisce nel momento in cui avviene la fase di esercizio, questo deve essere tenuto in 
mano facilmente e presentare un’interfaccia leggibile senza tuttavia togliere l’attenzione 
dell’operatore dal paziente e dallo svolgimento dell’esercizio stesso.
L’altezza ideale del piano di appoggio dei piedi del paziente corrisponde al piano sul quale 
l’operatore deve effettuare le operazioni di allestimento del sistema, per cui l’altezza ideale 
è	 identificata	 nell’altezza	 media	 di	 una	 mensola	 da	 lavoro,	 definita	 attraverso	 le	 misure	
antropometriche nella quota di 991 mm (Tilley, 1994). Data la diffusione di letti ospedalieri 
automatizzati, che permettono di spostare il materasso in alto e in basso e di inclinarlo 
all’altezza	delle	ginocchia	e	dei	fianchi,	è	stato	scelto	di	non	progettare	una	struttura	adattabile	
alla maggiore varietà di letti ma di creare uno strumento standardizzato al quale fosse possibile 
adattare i letti in uso: questo permette di ridurre le componenti e, di conseguenza, i costi di 
produzione.
Lo strumento robotico progettato dovrà essere facilmente spostabile da una stanza all’altra, 
dovrà essere dotato di ruote che ne permettano un trasferimento anche in spazi stretti e in 
modo più silenzioso possibile, inoltre deve essere possibile bloccare al bisogno per garantire 
stabilità alla struttura.  Lavorando in combinazione con i letti di degenza, il supporto deve essere 
costruito in maniera tale da adattarsi ai possibili spostamenti del letto, permettendo la maggior 
libertà di movimento agli operatori sia in termini di avvicinamento della struttura al letto e al 
paziente che per quanto riguarda la regolabilità dell’altezza del piano di intervento. 
Il sistema Talari è pensato per essere un dispositivo medicale elettronico, pertanto richiederà 
l’utilizzo di corrente elettrica per poter funzionare.
L’alimentazione del sistema robotico posizionato ai piedi del paziente è condizionata dal locale 
di utilizzo: nelle stanze di degenza della struttura studiata sono presenti prese di corrente, ma 
non sono sempre tutte utilizzabili a causa dell’utilizzo di corrente da parte di altri dispositivi 
quali possono essere i letti, i materassi, le calze pneumatiche o i monitor sui quali sono 
rappresentati i parametri vitali dei pazienti. L’accessibilità delle prese stesse è inoltre limitata 
dalla loro posizione: usando come esempio il caso della Stroke Unit di Cattinara, quattro 
prese a muro sono situate sopra alla testiera del letto dove è posizionato il paziente, due sui 
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Per facilitare l’organizzazione dei materiali funzionali alla terapia e per permettere una maggiore 
autonomia del sistema rispetto alle prese elettriche e al collegamento al compressore si è 
optato per utilizzare la struttura stessa come strumento di raccolta dei materiali e cover per le 
componenti tecniche necessarie a garantire il funzionamento più autonomo possibile rispetto 
agli spazi d’uso del sistema. 
Figura 37 – Bozza formale della struttura e modalità di avvicinamento al letto
sistemi di testaletto, posizionati circa mezzo metro sopra alle altre prese e sporgenti di dieci-
quindici cm all’altezza di un metro sopra alla testa del paziente. Se le prese sul testaletto sono 
tendenzialmente destinate all’uso da parte del paziente per la ricarica di oggetti personali, le 
prese a muro vengono utilizzate per l’alimentazione dei dispositivi ad uso clinico sopra citati, i 
cui cavi vengono fatti passare attorno al letto per ridurre il disturbo al paziente e il rischio che 
il paziente stesso vi si aggrappi o li stacchi qualora effettuasse movimenti bruschi. Il passaggio 
dei cavi sotto al letto richiede tuttavia manovre laboriose da parte del personale ospedaliero, 
e se l’allestimento degli strumenti viene fatto dagli infermieri e dagli OSS, è tuttavia possibile, 
quando il personale infermieristico o gli OSS sono occupati in altre mansioni, che siano gli stessi 
fisioterapisti	 o	 i	 neurologi	ad	occuparsi	della	disposizione	o	della	 rimozione	degli	 strumenti.	
Facilitare la procedura di collegamento e rimozione del cavo di alimentazione è sicuramente 
un’operazione da considerare a livello progettuale per ridurre i tempi di allestimento del 
contesto terapeutico.
Anche l’utilizzo delle fonti di aria compressa integrate e stabili nel sistema a parete delle stanze 
è vincolato dalla disponibilità delle stesse, che potrebbero essere utilizzate parallelamente 
su	 altri	 pazienti.	 La	 necessità	 di	 utilizzo	 dell’aria	 per	 il	 gonfiaggio	 e	 l’utilizzo	 dei	 cuscinetti	
interni alla piattaforma è paragonabile a quella necessaria per l’utilizzo di calze penumatiche 




Sintetizzando gli elementi descritti in precedenza, il sistema Talari è composto da una struttura 
mobile a quattro ruote sulla quale sono posizionate le piattaforme di interazione per l’arto 
destro e sinistro, una serie di pulsantiere suddivise per taglie e piattaforma di riferimento, sei 
cuscini a diametro variabile per favorire la correttezza posturale del paziente nel momento 
dell’esercizio. Per il corretto funzionamento del sistema è essere provvisti di due tablet da 10’’ 
sui quali installare l’applicazione Talari, coordinata con il database della clinica neurologica.
Figura 38 – Studi di forma della struttura con accessori e loro disposizione
Figura 39 – Studio formale per caratterizzazione estetica
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Figura 41 - Ipotesi di incastro dei cusciniFigura 40 - Studio formale con caratterizzazione estetica
L’ingombro maggiore sarà determinato dai cuscini posturali, sei cilindri pieni del diametro 
variabile tra 100 e 200 mm per una lunghezza di 25 centimetri ciascuno. Data la necessità di 
mantenere un ingombro meno invasivo possibile ai piedi del letto per permettere il passaggio 
e lo spostamento di pazienti, carrelli o letti nel corridoio tra le pedaliere, si è ragionato sulla 
disposizione dei cuscini che potesse garantire una maggiore compattezza della struttura. 
Impilandoli in posizione orizzontale, con il lato lungo parallelo alla pedaliera del letto, si 
ottiene un ingombro massimo di 25 cm, dalla pedaliera, minore dell’ingombro che si potrebbe 
ottenere se i cilindri fossero perpendicolari alla testiera. La conseguenza principale di questo 
orientamento è l’allargamento della struttura di supporto, elemento rilevante in termini visivi e 
per lo spostamento del sistema stesso.
Rimuovere i cuscini sarebbe possibile se lo strumento fosse utilizzato in strutture riabilitative, 
palestre	o	studi	fisioterapici	nei	quali	sono	strumenti	di	uso	frequente	e	comune;	non	essendo	
strumenti comuni all’interno di una stroke unit o di una clinica neurologica, integrarli nella 
struttura dello strumento permette di avere a portata di mano il materiale adatto per l’esecuzione 
della terapia in qualsiasi contesto e ne facilita il trasporto. 
Data pertanto la struttura cilindrica piena dei cuscini, la soluzione per la riduzione del loro 
ingombro è un sistema che prevede l’inserimento di questi l’uno all’interno dell’altro, modalità 
che permette di ridurre gli elementi da considerare a due cuscini del diametro di 20 centimetri 
e della lunghezza di 25. Per facilitare l’inserimento dei cuscini uno dentro l’altro è stato pensato 
un sistema che permetta di avvitarli uno all’altro ruotando una maniglia posta sul cuscino di 
diametro inferiore, mentre per agganciarli l’uno con l’altro sono predisposte alcune levette che, 
fatte ruotare su un perno, permettono l’aggancio di in cuscino interno a quello più esterno. 
Il materiale di cui sono composti i cuscini è un polietilene espanso a cellule chiuse, mentre 
l’estremità esterna sulla quale si agganceranno i perni e sarà posta la maniglia può essere in 
una resina opaca. 
Per lo spostamento della struttura si è pensato di utilizzare delle rotelle piroettanti dotate di 
sistema di bloccaggio: un riferimento sviluppato appositamente per l’ambito medicale e uso 
ospedaliero è il sistema di ruote e bloccaggio elettronico Manner® e-SMART, vincitore del 
premio reddot design award nel 2010 e approvata secondo la normativa EN10219. L’utilizzo 
di una ruota di diametro di 60mm permette l’accessibilità della struttura sotto ogni modello di 
letto per la degenza.
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Per garantire una maggiore leggerezza strutturale al sistema, il case funziona sia come copertura 
dei sistemi interni che come sostegno per gli stessi. Le componenti poste all’interno della 
struttura sono di misura ridotta e consistono nel compressore, in un eventuale alimentatore e 
nell’elettronica di controllo del sistema.
Per il compressore è stato previsto un ingombro massimo di 160 x 155 x 175 mm per un 
peso	di	2.7	kg,	corrispondenti	ad	un	serbatoio	di	portata	0.3L	e	un	flusso	d’aria	di	23L/min1. 
Dal compressore, posto alla base della struttura per garantirne una maggiore stabilità, viene 
condotto	un	cavo	di	circa	50cm	fino	alla	parte	superiore	della	struttura,	dove,	attraverso	un	
raccordo, si dividerà negli 8 cavi necessari al funzionamento della piattaforma. Gli otto cavi sono 
distribuiti egualmente nelle due piattaforme, quattro a sinistra e quattro a destra, e attraverso 
una	elettrovalvola	miniaturizzata	permetteranno	il	gonfiamento	e	lo	sgonfiamento	delle	camere	
d’aria poste sotto alla pulsantiera.
La pulsantiera consiste in una cover di silicone, suddivisa in quattro tasti con i quali il piede 
entra in contatto, assicurata ad un supporto di plastica rigido che permette il mantenimento 
della	stessa	in	tensione	e	ne	identifica	il	lato	di	inserimento	corretto;	ciascun	tasto	conterrà	al	
suo interno una struttura rigida per il posizionamento delle componenti elettroniche, ovvero un 
attuatore risonante lineare (Linear Resonant Actuator, LRAs) e due sensori di pressione, uno 
posizionato nella parte superiore della struttura rigida, a contatto con la cover in silicone, che 
misura la pressione effettuata dal paziente, e uno sulla parte inferiore della struttura rigida, che 
misura	la	pressione	effettuata	tramite	il	gonfiaggio	della	camera	d’aria	garantendo	un	controllo	
ad anello chiuso.
1 I dati sono riferiti alla media dei compressori per aerografo portatili disponibili su un mercato 
di grande distribuzione, ad esempio il modello Aeolian Pixie  https://www.activescalemodels.co.uk/
airbrush-compressor-victory-aeolian-pixie ultimo accesso 29/11/2017 h 13:30
 I pin dei sensori e degli attuatori si innesteranno solo al momento del posizionamento corretto 
della pulsantiera sulla piattaforma, che quando non sarà in uso sarà coperta da un segnaposto 
di plastica rigida.
Il sistema di controllo elettronico è posto nella parte superiore del sistema, dove sono collocati 
anche gli interruttori per l’accensione e lo spegnimento dell’intero sistema.
Figura 42 – Modello di ruota per sistemi ospedalieri Manner® e-SMART FK60-ER
Figura 43 - Composizione dei pulsanti
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11.6 Struttura del sistema di interazione digitale
Il sistema robotizzato è progettato per lavorare insieme all’apposita applicazione per tablet, 
utilizzabile	previa	identificazione	degli	operatori.	
I dispositivi sui quali questa può essere installata non fanno parte del sistema progettato ma 
sono considerati come una dotazione del reparto, è previsto l’utilizzo di due dispositivi per ogni 
intervento terapeutico per coinvolgere nell’interazione sia il terapista che il paziente.
Attraverso l’applicazione verranno presentate le dinamiche per l’interazione di tipo rieducativo 
e di tipo ludico sotto forma di esercizi e giochi, permettendo al terapista di controllare l’intensità 
degli	stimoli	e	le	risposte	fisiche	del	paziente	grazie	ad	un’interfaccia	che	riporta	i	dati	monitorati	
dal	sensore	di	pressione	posto	sulla	pedaliera	e	li	rielabora	in	una	veste	grafica	intuitiva.	
Tutti i dati raccolti attraverso le sessioni d’uso del sistema sono registrati in relazione ad un 
profilo	personale	del	paziente,	estratto	dal	database	del	reparto	e	collegato	in	tempo	reale	ai	
dati	 registrati	 relativi	al	diario	e	alle	grafiche.	Nel	corso	della	progettazione	dell’applicazione	
si è cercato di considerare le problematiche relative alla compilazione dei documenti cartacei 
individuate nella fase di ricerca sul campo (capitolo 8.4), pertanto si è deciso di integrare nel 
sistema	il	diario	e	le	grafiche	in	quanto	strumenti	essenziali	per	la	raccolta	e	la	condivisione	
dei dati tra il personale sanitario coinvolto nella cura del paziente. Un elemento rilevante nello 
sviluppo	 di	 questa	 decisione	 è	 la	 scelta	 di	 non	 permettere	 la	modifica	 delle	 stesse	 tramite	
dispositivo tablet ma di consentirne solo l’accesso in una modalità di visualizzazione: questo 
permette	di	ridurre	eventuali	margini	di	errore	o	modifica	involontaria	del	documento	data	la	
situazione dinamica nella quale il tablet viene utilizzato.
La presenza di due schermi non riduce le possibilità di interazione tra il paziente e il terapista 
ma	 le	 amplifica,	 permettendo	 di	 associare	 alle	 azioni	 programmate	 dei	 commenti,	 delle	
impressioni, degli incentivi o degli incoraggiamenti, oltre che l’esternalizzazione delle eventuali 
difficoltà.	L’uso	di	schermi	touchscreen	è	necessario	in	quanto	l’interazione	prevista	attraverso	
gli esercizi non si limita ad una stimolazione degli arti inferiori ma richiede un coinvolgimento 
attivo	del	paziente	nell’identificare	e	indicare	le	parti	stimolate,	aiutandolo	attraverso	riferimenti	
visivi qualora la capacità comunicativa fosse danneggiata.
Il dialogo tra il sistema operativo e il robot è invece possibile grazie ad un sistema di connessione 





Gli esercizi di tipo passivo sono caratterizzati dalla direzione dell’attività da parte del terapista. 
Organizzati	in	ordine	di	complessità	crescente,	richiedono	al	paziente	di	identificare	l’area	sulla	
quale avviene la stimolazione e indicarla sullo schermo, non è prevista una risposta motoria 
da parte dell’arto inferiore. Questo tipo di esercizi ha valore propriocettivo, possono essere 
effettuati contemporaneamente su entrambe le estremità (modalità duplice) o su un singolo 
piede (modalità singola). In una fase avanzata della terapia possono essere utilizzati come 
riscaldamento in preparazione delle sessioni di gioco.
EP1. Esercizio Passivo 1 - Stimolazione Passiva Attraverso Vibrazione e Pressione
Descrizione
L’esercizio consiste nella stimolazione della pianta del piede del paziente attraverso la 
vibrazione	e	il	rigonfiamento	dei	singoli	tasti	del	robot.	La	selezione	dei	tasti	viene	effettuata	
arbitrariamente dal terapista, che ne può regolare intensità di vibrazione, durata e pressione. La 
durata dell’esercizio varia in base al numero di interazioni e di risposte desiderate dal paziente, 
termina quando il terapista si ritiene soddisfatto della prestazione in termini di precisione.
Azioni
Il terapista imposta la modalità di intervento del robot, decidendo se lavorare su un piede singolo 
o su entrambi. Il terapista seleziona un’area plantare toccando lo schermo in corrispondenza 
della riproduzione dei pulsanti del robot. L’area selezionata si distinguerà rispetto alle altre 
per un riempimento di colore giallo. Attraverso le barre graduate poste ai lati dello schermo, 
il terapista può selezionare l’intensità della vibrazione e l’intensità della pressione che verrà 
effettuata dal robot. 
Il terapista avvia la stimolazione. La stimolazione può essere effettuata su più aree dello stesso 
plantare in contemporanea. Alla ricezione dello stimolo, il paziente seleziona sullo schermo 
l’area che ritiene essere corrispondente alla stimolazione e l’applicazione risponderà fornendo 
dei feedback di tipo visivo e sonoro: 
 • se l’area selezionata è corretta, acquisirà il colore verde su entrambi 
  gli schermi; 
 • se non c’è corrispondenza diventerà rossa; 
	 •	 se	tutte	le	aree	sono	state	identificate	correttamente	apparirà	un	avviso	
  che coprirà lo schermo e comunicherà la completezza dell’interazione, 
  accompagnato da un feedback sonoro.
11.7 Interazione funzionale: gli esercizi
11.7.1 Esercizi passivi
Tabella 4 - EP1
EP1 STIMOLAZIONE PASSIVA ATTRAVERSO VIBRAZIONE E PRESSIONE
TERAPISTA SCHERMO 1 PAZIENTE SCHERMO 2
1 Impostazione della 
modalità di stimolazione del 
robot (singola o duplice)
2 Selezione dell’area plantare L’area diventa 
gialla
3 Regolazione dell’intensità di 
vibrazione
4 Regolazione dell’intensità di 
pressione



















verde se c’è 
corrispondenza 






8 Termine della stimolazione Alert conclusivo Alert conclusivo
9 Selezione ripetizione o 
termine esercizio
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EP2. Esercizio 2 – Stimolazione Passiva Attraverso Vibrazione
Descrizione
L’esercizio consiste nella stimolazione della pianta del piede del paziente attraverso la 
vibrazione	e	il	rigonfiamento	dei	singoli	tasti	del	robot.	La	selezione	dei	tasti	viene	effettuata	
arbitrariamente dal terapista, che ne può regolare intensità  e durata di vibrazione. La durata 
dell’esercizio varia in base al numero di interazioni e di risposte desiderate dal paziente, termina 
quando il terapista si ritiene soddisfatto della prestazione in termini di precisione.
Azioni
Il terapista imposta la modalità di intervento del robot, decidendo se lavorare su un piede singolo 
o su entrambi. Il terapista seleziona un’area plantare toccando lo schermo in corrispondenza 
della riproduzione dei pulsanti del robot. L’area selezionata si distinguerà rispetto alle altre 
per un riempimento di colore giallo. Attraverso le barre graduate poste ai lati dello schermo, il 
terapista può selezionare l’intensità e la durata della vibrazione che verrà effettuata dal robot. 
Il terapista avvia la stimolazione. La stimolazione può essere effettuata su più aree dello stesso 
plantare in contemporanea. Alla ricezione dello stimolo, il paziente seleziona sullo schermo 
l’area che ritiene essere corrispondente alla stimolazione e l’applicazione risponderà fornendo 
dei feedback di tipo visivo e sonoro: 
 • se l’area selezionata è corretta, acquisirà il colore verde su entrambi
  gli schermi; 
 • se non c’è corrispondenza diventerà rossa; 
	 •	 se	tutte	le	aree	sono	state	identificate	correttamente	apparirà	un	avviso
  che coprirà lo schermo e comunicherà la completezza dell’interazione,
  accompagnato da un feedback sonoro.
Figura 46 - Diagramma di flusso dell’EP1
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Figura 47 - Diagramma di flusso dell’EP2
EP2 STIMOLAZIONE PASSIVA ATTRAVERSO VIBRAZIONE
TERAPISTA SCHERMO 1 PAZIENTE SCHERMO 2
1 Impostazione della 
modalità di stimolazione del 
robot (singola o duplice)
2 Selezione dell’area plantare L’area diventa 
gialla
3 Regolazione dell’intensità di 
vibrazione



















verde se c’è 
corrispondenza 






7 Termine della stimolazione Alert conclusivo Alert conclusivo
8 Selezione ripetizione o 
termine esercizio
Tabella 5 - EP2
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EP3. Esercizio 3 – Stimolazione Passiva Attraverso Pressione
Descrizione
L’esercizio consiste nella stimolazione della pianta del piede del paziente attraverso il 
rigonfiamento	dei	singoli	tasti	del	robot.	La	selezione	dei	tasti	viene	effettuata	arbitrariamente	
dal terapista, che ne può regolare intensità di pressione. La durata dell’esercizio varia in base al 
numero di interazioni e di risposte desiderate dal paziente, termina quando il terapista si ritiene 
soddisfatto della prestazione in termini di precisione.
Azioni 
Il terapista imposta la modalità di intervento del robot, decidendo se lavorare su un piede singolo 
o su entrambi. Il terapista seleziona un’area plantare toccando lo schermo in corrispondenza 
della riproduzione dei pulsanti del robot. L’area selezionata si distinguerà rispetto alle altre 
per un riempimento di colore giallo. Attraverso le barre graduate poste ai lati dello schermo, il 
terapista può selezionare l’intensità della pressione che verrà effettuata dal robot. Il terapista 
avvia la stimolazione. La stimolazione può essere effettuata su più aree dello stesso plantare 
in contemporanea. Alla ricezione dello stimolo, il paziente seleziona sullo schermo l’area 
che ritiene essere corrispondente alla stimolazione e l’applicazione risponderà fornendo dei 
feedback di tipo visivo e sonoro: 
 • se l’area selezionata è corretta, acquisirà il colore verde su entrambi 
  gli schermi;
 
 • se non c’è corrispondenza diventerà rossa; 
	 •	 se	tutte	le	aree	sono	state	identificate	correttamente	apparirà	un	avviso
  che coprirà lo schermo e comunicherà la completezza dell’interazione,
  accompagnato da un feedback sonoro.
EP3 STIMOLAZIONE PASSIVA ATTRAVERSO PRESSIONE
TERAPISTA SCHERMO 1 PAZIENTE SCHERMO 2
1 Impostazione della 
modalità di stimolazione del 
robot (singola o duplice)
2 Selezione dell’area plantare L’area diventa 
gialla
3 Regolazione dell’intensità di 
pressione



















verde se c’è 
corrispondenza 






7 Termine della stimolazione Alert conclusivo Alert conclusivo
8 Selezione ripetizione o 
termine esercizio
Tabella 6 - EP3
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Figura 48 - Diagramma di flusso dell’EP3
Gli esercizi di tipo attivo sono caratterizzati dalla interazione del paziente con il robot, sotto la 
direzione del terapista. Organizzati in ordine di complessità crescente, richiedono al paziente di 
effettuare una pressione con il piede sul tasto del robot corrispondente alla selezione indicata 
dal terapista sullo schermo. Lo scopo degli esercizi è stimolare una risposta motoria nel paziente, 
verificandone	la	corrispondenza	e	la	forza	effettuata.	In	una	fase	avanzata	della	terapia	questi	
esercizi possono essere utilizzati come riscaldamento in preparazione delle sessioni di gioco.





dal robot rispetto alla forza del paziente. La selezione dei tasti viene effettuata arbitrariamente 
dal	 terapista,	 che	 verificherà	 la	 pressione	 effettuata	 dal	 paziente	 in	 risposta.	 La	 durata	
dell’esercizio varia in base al numero di interazioni e di risposte desiderate dal paziente, termina 
quando il terapista si ritiene soddisfatto della prestazione in termini di precisione.
Azioni
Il terapista imposta la modalità di intervento del robot, decidendo se lavorare su un piede singolo 
o su entrambi. Il terapista seleziona un’area plantare toccando lo schermo in corrispondenza 
della riproduzione dei pulsanti del robot. L’area selezionata si distinguerà rispetto alle altre per 
un	riempimento	di	colore	giallo.	All’identificazione	visiva	dello	stimolo	giallo	sullo	schermo,	 il	
paziente effettua una pressione con la pianta del piede sul pulsante corrispondente all’area 
selezionato sullo sullo schermo. L’applicazione risponderà fornendo dei feedback di tipo visivo 
e sonoro: 
 • se l’area selezionata è corretta, acquisirà il colore verde su entrambi 
  gli schermi; 
 • se non c’è corrispondenza diventerà rossa; 
	 •	 se	tutte	le	aree	sono	state	identificate	correttamente	apparirà	un	avviso
  che coprirà lo schermo e comunicherà la completezza dell’interazione,
  accompagnato da un feedback sonoro.
11.7.1 Esercizi attivi
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Figura 49 - Diagramma di flusso dell’EA1
EA1 PRESSIONE SU PULSANTE PIATTO
TERAPISTA SCHERMO 1 PAZIENTE SCHERMO 2
1 Impostazione della 
modalità di stimolazione del 




3 Il terapista seleziona 






























verde se c’è 
corrispondenza 






7 Termine della stimolazione Alert conclusivo Alert conclusivo
8 Selezione ripetizione o 
termine esercizio
Tabella 7 - EA1
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plantare sul robot. La selezione dei tasti viene effettuata arbitrariamente dal terapista, che 
verificherà	la	pressione	effettuata	dal	paziente	in	risposta.	La	durata	dell’esercizio	varia	in	base	
al numero di interazioni e di risposte desiderate dal paziente, termina quando il terapista si 
ritiene soddisfatto della prestazione in termini di precisione.
Azioni
Il terapista imposta la modalità di intervento del robot, decidendo se lavorare su un piede singolo 
o su entrambi. Il terapista seleziona un’area plantare toccando lo schermo in corrispondenza 
della riproduzione dei pulsanti del robot. L’area selezionata si distinguerà rispetto alle altre per 
un	riempimento	di	colore	giallo.	All’identificazione	visiva	dello	stimolo	giallo	sullo	schermo,	 il	
paziente effettua una pressione con la pianta del piede sul pulsante corrispondente all’area 
selezionato sullo sullo schermo. L’applicazione risponderà fornendo dei feedback di tipo visivo 
e sonoro: 
 • se l’area selezionata è corretta, acquisirà il colore verde su entrambi
  gli schermi; 
 • se non c’è corrispondenza diventerà rossa; 
	 •	 se	tutte	le	aree	sono	state	identificate	correttamente	apparirà	un	avviso
  che coprirà lo schermo e comunicherà la completezza dell’interazione,
  accompagnato da un feedback sonoro.
EA2 PRESSIONE SU PULSANTE RIGONFIO
TERAPISTA SCHERMO 1 PAZIENTE SCHERMO 2
1 Impostazione della 
modalità di stimolazione del 




3 Il terapista seleziona 






























verde se c’è 
corrispondenza 






7 Termine della stimolazione Alert conclusivo Alert conclusivo
8 Selezione ripetizione o 
termine esercizio
Tabella 8 - EA2
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Per	amplificare	 la	piacevolezza	dell’uso	del	 robot	e	coinvolgere	 il	paziente	nella	 terapia	di	è	
scelto di introdurre delle dinamiche di gioco che permettano di stimolare il paziente sulla base 
delle sei dimensioni di coinvolgimento ludico (Calleja, 2011) introdotte nei capitoli precedenti.
L’utilizzo del gioco come strumento interattivo ha diversi obiettivi: a partire dall’offerta di 
un’esperienza	di	tipo	ottimale	(Csikszentmihalyi,	2009)	attraverso	modalità	di	sfida,	acquisizione	
di consapevolezza rispetto alle proprie capacità e tensione al miglioramento delle stesse, il 
gioco	è	un	pretesto	per	esporre	il	paziente	a	stimoli	cognitivi	e	fisici	che	possono	aumentarne	
la	 sensibilità	e	 favorire	 il	 recupero	o	 l’affinamento	di	 determinate	 capacità	 ridotte	a	 seguito	
dell’ictus.
Per la fase di sviluppo del progetto non si è sviluppato un apposito sistema di giochi ma si 
propone l’utilizzo di dinamiche estratte da giochi arcade, dei quali il paziente può avere già 
avuto esperienza: a partire dalle azioni che il paziente può  compiere, i giochi sono organizzati 
in	 una	 serie	 di	 livelli	 di	 difficoltà	 determinate	 dall’interfaccia	 con	 la	 quale	 si	 presentano1 e 
all’incremento	 di	 velocità	 o	 ostacoli.	 Per	 ciascuno	 dei	 giochi	 identificati	 sono	 state	 studiate	
alcune possibilità di sviluppo delle sei dinamiche di coinvolgimento dell’utente.
Quello che per il paziente è un gioco, condotto a schermo intero, per il terapista diventa un 
sistema di controllo della risposta del paziente: sarà possibile incrementare la scelta di giochi 
sulla base delle necessità del paziente, come se il sistema fosse una consolle, scegliendo di 
privilegiare	aspetti	motori,	che	permettano	la	verifica	della	precisione	del	movimento,	o	cognitivi,	
che possano integrare la diagnosi neuropsicologica o far progredire il paziente nella terapia.
Data l’impostazione della pedaliera, divisa in quattro pulsanti per ciascun piede, è possibile 
utilizzare la piattaforma come un sistema di comandi per la gestione di un elemento all’interno 
di uno spazio virtuale. In particolar modo, i movimenti possono essere effettuati sia su un solo 
arto o con l’uso di entrambi i piedi, e le azioni di pressione sui diversi pulsanti corrisponderanno 
a spostamenti laterali trasposti nel movimento di un elemento digitale verso destra o sinistra, 
1	 La	scelta	grafica	di	utilizzare	una	forma	sferica	rossa	rispetto	a	una	mela	richiede	una	capacità	




11.8 Interazione ludica: i giochi
Figura 50 - Diagramma di flusso dell’EA2
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Figura 52 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  A - a piede doppio
o a spostamenti verticali trasposti verso l’alto o il basso. I livelli iniziali di ciascun gioco sono 
sviluppati	su	un	piano	unico	con	una	vista	dall’alto	e	hanno	un’interfaccia	grafica	caratterizzata	
da forme semplici.  
La	possibilità	di	lavorare	sugli	arti	separatamente	permette	di	rafforzare	o	verificare	la	capacità	
propriocettiva e la risposta del paziente alla terapia. Attraverso un sitema di calibrazione da 
effettuare	come	riscaldamento	per	 la	partita,	 il	sistema	verifica	 la	capacità	motoria	e	regola	
il feedback visivo parallelamente alla capacità del paziente, aumentandolo per facilitare la 
visibilità dell’interazione e diminuendolo gradualmente per stimolare e adattare la risposta allo 
sforzo effettivo fatto dal paziente.
11.8.1 G1. Gioco 1- Spostamento laterale di un oggetto in movimento
Descrizione
Il	 gioco	è	 sviluppato	 in	una	grafica	bidimensionale	e	prevede	 lo	 spostamento	 laterale	di	 un	
oggetto in movimento. Ispirato ai videogiochi anni ’80, può essere contestualizzato come 
l’automobile che avanza lungo una strada, deve procedere evitando gli ostacoli posti in maniera 
irregolare sulle due carreggiate e rappresentati da altre automobili.
 Azioni
Il gioco può essere effettuato con un solo arto o con entrambi. Se il gioco viene effettuato su 
un singolo piede, i pulsanti laterali sinistro e destro saranno i comandi di riferimento per il 
rispettivo spostamento a sinistra e destra (Figura 51). Se il gioco viene effettuato con entrambi 
gli arti le modalità possono essere duplici: A - tutti i pulsanti corrispondenti al piede sinstro 
provocano lo spostamento a sinistra e tutti i pulsanti corrispondenti al piede destro provocano 
lo spostamento a destra (Figura 52), oppure B - i pulsanti sulla sinistra di ciascun piede 
provocano lo spostamento a sinistra mentre i pulsanti alla destra di ciascun piede provocano lo 
spostamento a destra (Figura 53).
Figura 51 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso a piede singolo
Figura 53 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso B - a piede doppio
La complessità del gioco è determinata da alcune variabili: 
 - Velocità incrementale del mezzo in movimento;
 - Velocità dei mezzi da superare;
 - Numero dei mezzi da superare;
 - Distribuzione dei mezzi da superare;
 - Tempo di gioco;
	 -	 Elaborazione	grafica	del	gioco.
Ad ogni errore, ovvero quando gli ostacoli verranno colpiti, l’avatar del soggetto verrà ripristinato 
e fatto partire dal punto di partenza a velocità di base.
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di un oggetto in risposta alla traiettoria di un oggetto in movimento. Ispirato al videogame 
“Pong”1, sviluppato e commercializzato da Atari a partire dal 1972, prevede lo spostamento 
in verticale di un piano di rimbalzo rispetto ad una pallina in movimento. Il gioco originale 
rappresentava	 una	 sfida	 tra	 due	 giocatori,	 le	 cui	 posizioni	 erano	 trasposte	 sulle	 estremità	
laterali sinistra e destra, mentre successive interpretazioni del gioco hanno ruotato la posizione 
del giocatore sullo schermo di 90° e sostituito il secondo giocatore con delle linee cromatiche 
i cui mattoncini vengono distrutti al tocco della pallina: è il caso del videogioco “Breakout”, 
realizzato e commercializzato da Atari a partire dal 1976.
Il	gioco	può	essere	effettuato	in	modalità	singola	o	in	modalità	sfida,	dove	lo	sfidante	può	essere	
automatico o interpretato dall’operatore, che effettuerà il movimento sul tablet touchscreen 
con il dito indice.
1  http://www.pongmuseum.com/ ultima visualizzazione 25/11/17 h 16:12, http://www.
ponggame.org/ ultima visualizzazione 25/11/2017 h 16:15
Parte terza
Concept
Lo svolgimento del gioco potrà essere accompagnato da una colonna sonora leggera, mentre 
agli errori corrisponderà un feedback aptico trasmesso attraverso la vibrazione dei pulsanti. Il 
terapista	può	regolare	il	rigonfiamento	dei	pulsanti	sulla	base	delle	capacità	del	paziente.
Il	gioco	termina	quando	l’operatore	identifica	segnali	di	stanchezza	o	frustrazione	nel	paziente.
GIOCO 1 - Percorso ad ostacoli
DImensioni di coinvolgimento dell’utente Applicazione in G1
1 Cinestetico Controllo e 
movimento
Il controllo dell’avatar del giocatore è 
direttamente collegato ai pulsanti, con l’obiettivo 
di fornire una corrispondenza semplice e precisa 
tra l’azione compiuta e il feedback riportato 
attraverso lo spostamento dell’oggetto sullo 
schermo.
2 Spaziale Esplorazione del 
dominio di gioco
Nella dinamica di gioco non è previsto alcun 
coinvolgimento spaziale, si richiede al paziente 
di evitare degli ostacoli senza presentare 
possibilità di uscita dal percorso che non 




3 Condiviso Presenza, 
collaborazione o 
competizione con 
altri giocatori o AI
Le dinamiche di competizione del gioco si 
limitano	alla	sfida	personale	e	al	miglioramento	
della propria prestazione (in termini di tempo, 
punteggio, errori). La supervisione del terapista 
permette di condividere l’esperienza del gioco 
attraverso commenti e suggerimenti, riportando 
con discrezione l’atmosfera della sala giochi 
anni ’80 all’interno della struttura ospedaliera.
4 Narrativo Racconto alla base 
del gioco
Il gioco non presenta alcuna struttura narrativa, 
tuttavia è possibile creare una cornice 
introduttiva che determini un’obiettivo o una 
caratterizzazione	della	sfida.
5 Affettivo Empatia Il coinvolgimento affettivo rispetto all’avatar può 
essere stimolato attraverso la caratterizzazione 
grafica	dell’avatar,	magari	offrendo	al	paziente	
la possibilità di sceglierlo all’interno di una serie 
di	figure.
6 Ludico Iniziativa Gli spostamenti concessi al paziente e la 
possibilità di iniziare attività diverse da quella 
prevista dalla dinamica di gioco sono nulli, 
tuttavia	l’incremento	della	difficoltà	(velocità	e	
numero di ostacoli) permette di mantenere un 
alto livello di coinvolgimento.
Tabella 9 – G1
Figura 54 – Immagine del videogioco Atari Pong
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Figura 58 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso utente singolo a 
piede singolo
Figura 57 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  sfida C - a piede 
doppio 
Azioni
Il gioco può essere effettuato con un arto solo o con entrambi. Se il gioco viene effettuato in 
modalità	di	 sfida	A	su	un	singolo	piede,	 i	pulsanti	 superiore	ed	 inferiore	saranno	 i	 comandi	
di riferimento per il rispettivo spostamento in alto e in basso (Figura 56, 57) e la posizione 
di riferimento sullo schermo corrisponderà al lato dell’arto in uso (piede destro = lato destro; 
piede sinistro= lato sinistro).
Se il gioco viene effettuato in modalità utente singolo, i comandi corrispondono ai comandi 
utilizzati per il gioco G1: se il gioco viene effettuato su un singolo piede, i pulsanti laterali 
sinistro e destro saranno i comandi di riferimento per il rispettivo spostamento a sinistra e 
destra (Figura 58); se il gioco viene effettuato con entrambi gli arti le modalità possono essere 
A - tutti i pulsanti corrispondenti al piede sinstro provocano lo spostamento a sinistra e tutti i 
pulsanti	corrispondenti	al	piede	destro	provocano	lo	spostamento	a	destra	(fig.	59),	oppure	B	-	i	
pulsanti sulla sinistra di ciascun piede provocano lo spostamento a sinistra mentre i pulsanti 
alla destra di ciascun piede provocano lo spostamento a destra (Figura 60).
Figura 54 – Immagine del videogioco Atari Pong
Figura 56 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  sfida a piede 
singolo 
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Figura 59 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  utente singolo A - 
a piede doppio
Figura 60 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso utente singolo B - 
a piede doppio
La complessità del gioco è determinata da alcune variabili: 
- Velocità incrementale della pallina;
- Risposta dell’altro giocatore;
- Numero delle palline in gioco;
- Progressivo avvicinamento del piano da eliminare;
- Tempo di gioco;
-	 Elaborazione	grafica	del	gioco.
Lo svolgimento del gioco potrà essere accompagnato da una colonna sonora leggera, al contatto 
con la pallina e agli errori corrisponderà un feedback aptico trasmesso attraverso la vibrazione 
dei	pulsanti.	Il	terapista	può	regolare	il	rigonfiamento	dei	pulsanti	sulla	base	delle	capacità	del	
paziente.
Quando la pallina cade, viene tolta dallo schermo e fatta ripartire a velocità di base. 
Il	gioco	termina	quando	l’operatore	identifica	segnali	di	stanchezza	o	frustrazione	nel	paziente.
GIOCO 2  - Rimbalzo
DImensioni di coinvolgimento dell’utente Applicazione in G2
1 Cinestetico Controllo e 
movimento
Il controllo dell’avatar del giocatore è 
direttamente collegato ai pulsanti, con l’obiettivo 
di fornire una corrispondenza semplice e precisa 
tra l’azione compiuta e il feedback riportato 
attraverso lo spostamento dell’oggetto sullo 
schermo.
2 Spaziale Esplorazione del 
dominio di gioco
Nella dinamica di gioco non è previsto alcun 
coinvolgimento spaziale, si richiede al paziente 
di limitare gli spostamenti su un piano 
bidimensionale.	La	caratterizzazione	grafica	
può aggiungere informazioni agli ambienti e 
caratterizzare il contesto di gioco.
3 Condiviso Presenza, 
collaborazione o 
competizione con 
altri giocatori o AI
Il	gioco	prevede	una	modalità	di	sfida,	al	sistema	
o al terapista.La competizione è principalmente 
rivolta	a	sé	stessi,	ma	è	possibile	fissare	
insieme al terapista degli obiettivi che rendano 
l’interazione più accattivante.
4 Narrativo Racconto alla base 
del gioco
Il gioco non presenta alcuna struttura narrativa, 
tuttavia è possibile creare una cornice 
introduttiva che determini un’obiettivo o una 
caratterizzazione	della	sfida.
5 Affettivo Empatia Il coinvolgimento affettivo rispetto all’avatar può 
essere stimolato attraverso la caratterizzazione 
grafica	dell’avatar,	magari	offrendo	al	paziente	
la possibilità di sceglierlo all’interno di una serie 
di	figure.
6 Ludico Iniziativa Gli spostamenti concessi al paziente e la 
possibilità di iniziare attività diverse da quella 
prevista dalla dinamica di gioco sono nulli, 
tuttavia	l’incremento	della	difficoltà	(velocità	e	
numero di ostacoli) permette di mantenere un 
alto livello di coinvolgimento.
Tabella 10 – G2
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Figura 63 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso utente singolo B - 
a piede doppio
Figura 60 – Immagini del gioco Snake sullo schermo di un telefono cellulare Nokia 3310
11.8.3 G3. Gioco 3 - Spostamento laterale e verticale di un oggetto in movimento
Descrizione
Il	gioco	è	sviluppato	in	una	grafica	bidimensionale	e	prevede	lo	spostamento	di	un	oggetto	in	
movimento rispetto ad un asse orizzontale e un asse verticale. Non sono presenti ostacoli o 
vincoli direzionali ma, come nel videogioco “Snake”1, a intervalli di tempo regolari compaiono 
degli oggetti che rimangono visibili per alcuni secondi e forniscono un punteggio al giocatore.
Azioni
Il gioco può essere effettuato con un solo arto o con entrambi. Se il gioco viene effettuato su 
un singolo piede, i pulsanti laterali sinistro e destro saranno i comandi di riferimento per il 
rispettivo spostamento a sinistra e destra, mentre i pulsanti superiore ed inferiore saranno i 
comandi di riferimento per il rispettivo spostamento in alto e in basso (Figura 61). Se il gioco 
viene effettuato con entrambi gli arti, i pulsanti superiore e inferiore resteranno associati al 
movimento in alto e in basso, mentre i pulsanti per lo spostamento laterale sono gestibili in due 
modalità: A - tutti i pulsanti corrispondenti al piede sinstro provocano lo spostamento a sinistra 
e tutti i pulsanti corrispondenti al piede destro provocano lo spostamento a destra (Figura 62), 
oppure B - i pulsanti sulla sinistra di ciascun piede provocano lo spostamento a sinistra mentre 
i pulsanti alla destra di ciascun piede provocano lo spostamento a destra (Figura 63).
1  Evoluzione del videogioco Blockade (1976), che ha visto il suo successo con l’inserimento 
all’interno dei telefoni cellulari Nokia a partire dal 1998.
Figura 61 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  sfida a piede 
singolo 
Figura 62 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  utente singolo A - 
a piede doppio
166 167Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Parte terza
Concept
La complessità del gioco è determinata da alcune variabili: 
 - Velocità incrementale del mezzo in movimento;
 - Velocità di comparsa e scomparsa degli elementi da raggiungere;
 - Dimensioni dell’avatar;
 - Tempo di gioco;
	 -	 Elaborazione	grafica	del	gioco.
Ad ogni errore, ovvero quando l’avatar va contro se stesso o contro i lati dello schermo, il gioco 
ricomincerà da capo o dalla posizione precedente all’errore.
Lo svolgimento del gioco potrà essere accompagnato da una colonna sonora leggera, mentre 




GIOCO 3  - Esplorazione
DImensioni di coinvolgimento dell’utente Applicazione in G3
1 Cinestetico Controllo e 
movimento
Il controllo dell’avatar del giocatore è 
direttamente collegato ai pulsanti, con l’obiettivo 
di fornire una corrispondenza semplice e precisa 
tra l’azione compiuta e il feedback riportato 
attraverso lo spostamento dell’oggetto sullo 
schermo.
2 Spaziale Esplorazione del 
dominio di gioco
L’obiettivo del gioco è proprio l’esplorazione 
di uno spazio, al giocatore viene richiesto 
di muoversi senza limiti spaziali o direzioni 
predefinite,	raccogliendo	o	evitando	elementi	
disposti nello spazio di gioco.
3 Condiviso Presenza, 
collaborazione o 
competizione con 
altri giocatori o AI
Le dinamiche di competizione del gioco si 
limitano	alla	sfida	personale	e	al	miglioramento	
della propria prestazione (in termini di tempo, 
punteggio, errori). La supervisione del terapista 
permette di condividere l’esperienza del gioco 
attraverso commenti e suggerimenti, riportando 
con discrezione l’atmosfera della sala giochi 
anni ’80 all’interno della struttura ospedaliera.
4 Narrativo Racconto alla base 
del gioco
Il gioco non presenta alcuna struttura narrativa, 
tuttavia è possibile creare una cornice 
introduttiva che determini un’obiettivo o una 
caratterizzazione della sessione.
Tabella 11 – G3
5 Affettivo Empatia Il coinvolgimento affettivo rispetto all’avatar può 
essere stimolato attraverso la caratterizzazione 
grafica	dell’avatar,	magari	offrendo	al	paziente	
la possibilità di sceglierlo all’interno di una serie 
di	figure.
6 Ludico Iniziativa Data la libertà esplorativa, il paziente e 
l’operatore	possono	individuare	obiettivi	specifici	
rispetto al tipo di movimento da far effettuare 
all’avatar, arricchendo la dinamica del gioco.
11.8.4 G4. Gioco 4 - Spostamento laterale e verticale lungo percorsi prestabiliti
Descrizione
Il	gioco	è	sviluppato	in	una	grafica	bidimensionale	e	prevede	lo	spostamento	di	un	oggetto	
in movimento all’interno di un labirinto di complessità variabile. A intervalli di tempo regolari 
possono comparire degli oggetti che rimangono visibili per alcuni secondi e forniscono 
un punteggio al giocatore, inoltre all’interno del percorso sono presenti degli oggetti 
che rallentano e/o bloccano il procedere del giocatore. Il gioco può essere effettuato in 
modalità	singola	o	in	modalità	sfida,	dove	lo	sfidante	può	essere	automatico	o	interpretato	
dall’operatore, che effettuerà il movimento sul tablet touchscreen con il dito indice. Il 
riferimento arcade per la costruzione del gioco è il videogioco “Pac-man”, prodotto e distribuito 
dalla Namco a partire dal 1980.
Figura 64 – Immagine del videogioco Namco Pac-Man
169168 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione




Il gioco può essere effettuato con un solo arto o con entrambi. Se il gioco viene effettuato su 
un singolo piede, i pulsanti laterali sinistro e destro saranno i comandi di riferimento per il 
rispettivo spostamento a sinistra e destra, mentre i pulsanti superiore ed inferiore saranno i 
comandi di riferimento per il rispettivo spostamento in alto e in basso (Figura 65). Se il gioco 
viene effettuato con entrambi gli arti, i pulsanti superiore e inferiore resteranno associati al 
movimento in alto e in basso, mentre i pulsanti per lo spostamento laterale sono gestibili in due 
modalità: A - tutti i pulsanti corrispondenti al piede sinstro provocano lo spostamento a sinistra 
e tutti i pulsanti corrispondenti al piede destro provocano lo spostamento a destra (Figura 66), 
oppure B - i pulsanti sulla sinistra di ciascun piede provocano lo spostamento a sinistra mentre 
i pulsanti alla destra di ciascun piede provocano lo spostamento a destra (Figura 67).
Figura 67 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso utente singolo B - 
a piede doppio
Figura 65 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  sfida a piede 
singolo 
Figura 66 – Corrispondenza dei movimenti ai pulsanti nella modalità d’uso  utente singolo A - 
a piede doppio
La complessità del gioco è determinata da alcune variabili: 
 - Complessità del labirinto;
 - Velocità di comparsa e scomparsa degli elementi da raggiungere;
 - Velocità degli elementi oppositori; 
 - Numero degli elementi oppositori;
 - Tempo di gioco;
	 -	 Elaborazione	grafica	del	gioco.
Ad ogni errore, ovvero quando l’avatar viene colpito dagli elementi oppositori, l’avatar verrà 
ripristinato in posizione centrale.
Lo svolgimento del gioco potrà essere accompagnato da una colonna sonora leggera, mentre 




170 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
L’applicazione è stata sviluppata principalmente su tre diversi piani: 
 - a livello di storia clinica, sulla base delle necessità documentali indicate più 
  o meno direttamente dal personale ospedaliero intervistato attraverso 
  i questionari, integrate con le osservazioni personali effettuate all’interno 
  della Stroke Unit e sintetizzate nella Patient Journey;
 
 - a livello interattivo, in termini di corrispondenza di azioni rispetto alla
   funzionalità terapeutica del sistema, quindi sulla base delle azioni necessarie
	 	 allo	svolgimento	corretto	degli	esercizi	e	dei	giochi	identificati	per	
  la riabilitazione;
 
	 -	 a	livello	grafico,	seguendo	alcuni	principi	di	progettazione	che	ne	garantiscano
  l’usabilità, la leggibilità dei contentuti e la piacevolezza dell’interazione,
  coerentemente con l’immagine coordinata del sistema.
La	 progettazione	ha	 seguito	 la	 struttura	 presentata	 nel	 flow-chart	 per	 garantire	 la	 fluidità	 e	
la completezza delle possibilità offerte dal sistema, tuttavia nel corso della progettazione 
sia	 i	 diagrammi	 di	 flusso	 che	 la	 rappresentazione	 grafica	 sono	 state	 affinate	 e	 influenzate	
reciprocamente: come previsto dai processi di progettazione iterativa, l’utilizzo di modelli per 
rapid prototyping eseguiti attraverso schizzi (Greenberg, Carpendale, Marquardt, & Buxton, 
2011) permette di effettuare diversi test della struttura dell’interazione, rendendo possibile 
l’osservazione di diversi utenti e un confronto in itinere sulle caratteristiche positive e negative 
del progetto in analisi. 
Caratteristica importante dell’applicazione risultante è la necessità di interfacce diverse per 
l’operatore	e	 il	paziente:	 le	parti	che	prevedono	modifiche,	accesso	a	dati	clinici	e	selezione	
della terapia sono riservate all’operatore, il paziente può visualizzare le schermate relative ai 
risultati e all’andamento degli esercizi, mentre interagisce solo nelle sezioni relative agli esercizi 
e ai giochi. L’applicazione risulta essere uno strumento attivo nelle mani del terapista e un 
supporto all’azione sul lato paziente. Le esigenze di interazione con l’applicazione da parte 
del terapista risultano maggiori che quelle necessarie per l’interazione del paziente, motivo 
per il quale la scelta progettuale è stata di dare la precedenza allo sviluppo dell’interfaccia per 
11.9 Interfaccia dell’applicazione
GIOCO 4  - Labirinto
DImensioni di coinvolgimento dell’utente Applicazione in G4
1 Cinestetico Controllo e 
movimento
Il controllo dell’avatar del giocatore è 
direttamente collegato ai pulsanti, con l’obiettivo 
di fornire una corrispondenza semplice e precisa 
tra l’azione compiuta e il feedback riportato 
attraverso lo spostamento dell’oggetto sullo 
schermo.
2 Spaziale Esplorazione del 
dominio di gioco
La presenza di un labirinto implica delle 
costrizioni spaziali rigide, è possibile muoversi 
al	suo	interno	per	identificare	passaggi	e	
limitazioni.
3 Condiviso Presenza, 
collaborazione o 
competizione con 
altri giocatori o AI
Le dinamiche di competizione del gioco si 
limitano	alla	sfida	personale	e	al	miglioramento	
della propria prestazione (in termini di tempo, 
punteggio, errori). La supervisione del terapista 
permette di condividere l’esperienza del gioco 
attraverso commenti e suggerimenti, riportando 
con discrezione l’atmosfera della sala giochi 
anni ’80 all’interno della struttura ospedaliera.
4 Narrativo Racconto alla base 
del gioco
Il gioco non presenta alcuna struttura narrativa, 
tuttavia è possibile creare una cornice 
introduttiva che determini un’obiettivo o una 
caratterizzazione della sessione.
5 Affettivo Empatia Il coinvolgimento affettivo rispetto all’avatar può 
essere stimolato attraverso la caratterizzazione 
grafica	dell’avatar,	magari	offrendo	al	paziente	
la possibilità di sceglierlo all’interno di una serie 
di	figure.
6 Ludico Iniziativa La limitatezza delle alternative del percorso date 
dal labirinto e dalla presenza di ostacoli al suo 
interno permette di elaborare ipotesi e strategie 
di gioco.
Tabella 12 – G4
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Parte terza
Concept
l’utente principale (operatore), struttura dalla quale è stato possibile poi estrarre e adattare le 
schermate per l’interfaccia paziente.
Lo sviluppo dell’applicazione è iniziato su carta, con una tecnica di schizzo che prevedeva 
l’impostazione di ingombri e concetti all’interno del frame dello strumento di supporto previsto, 
in questo caso un tablet 10’’ posto in posizione orizzontale. La prima bozza consisteva in 
un outline in bianco e nero con un contenuto testuale indicativo, sul quale sono stati presi 
alcuni	 appunti	 per	 l’affinamento	 del	 linguaggio	 e	 delle	 scelte	 terminologiche.	 Un’ulteriore	
bozza ha permesso di delineare le scelte lessicali e di introdurre colore, heading e gestione 
dei pulsanti all’interno della pagina. La terza bozza, l’ultima disegnata manualmente prima 
della	 trasposizione	 grafica,	 è	 stata	 utilizzata	 per	 la	 verifica	 dell’interazione	 attraverso	 una	
demo interattiva, prodotta con l’uso del programma InVision. Per effettuare una prova d’uso 
dell’applicazione Talari, nella versione destinata all’operatore, è necessario aprire il link https://
invis.io/TFF0I1SJN e accedere alla versione demo immettendo la password “Talari”.
La costruzione di ciascuna schermata è stata organizzata su alcuni principi di base del design 
riferiti	alla	comunicazione,	nello	specifico:	
 - la distribuzione delle informazioni nella pagina ha seguito le indicazioni
  fornite dal diagramma di Gutemberg (Lidwell et al., 2010, p. 118) rispetto
  all’ordine naturale con il quale l’occhio legge le informazioni di tipo omogeneo;
 - i contenuti sono stati impostati per garantirne la leggibilità (Lidwell et al.,
  2010, p. 148), per cui i caratteri non assumono mai una dimensione inferiore
	 	 ai	16pt,	non	si	sono	utilizzati	glifi	ma	si	è	prediletto	un	carattere	bastone
  progettato per l’utilizzo su schermo e i colori dei testi contrastano con 
  lo sfondo sul quale sono posti; 
 - le informazioni e le azioni sono organizzate secondo un livello gerarchico
	 	 (Lidwell	et	al.,	2010,	p.	123),	per	cui	l’heading	è	fisso	e	ha	uno	scopo	solamente
  informativo (logo del sistema, chi ha effettuato l’accesso e/o chi è 
  l’interlocutore, eventuale logo dell’azienda sanitaria di cui è proprietà 
  il sistema), le scelte sono evidenziate (Lidwell et al., 2010, p. 126) dall’uso 
  di bottoni e il materiale di navigazione successivo è distribuito in colonne 
  di diversa larghezza da sinistra a destra, tra le quali è possibile spostarsi
  grazie al supporto di frecce direzionali1;
 - le opzioni tra le quali dover effettuare una scelta sono state limitate al minor 
  numero di alternative possibili per ridurre il tempo di decisione, secondo
  la legge di Hick2.
Le singole schermate sono descritte nelle tabelle seguenti, distinte rispetto agli utenti 
destinatari, e sono riportate nell’APPENDICE 6 in scala maggiore per permetterne la leggibilità.
1 Si fa riferimento alle dinamiche di wayfinding, processo che prevede l’uso di informazioni 
spaziali per direzionare la navigazione (Lidwell et al., 2010, p. 260)
2 Conosciuta anche come legge di Hick-Hyman (Lidwell et al., 2010, p. 120)
Tabella 13 – Interfaccia applicazione per operatore
Aspetto Titolo
1 Schermata di inizio
La schermata di inizio è composta da 
uno sfondo bianco al centro del quale è 
posizionato il logo del sistema.
Una possibile implementazione 
potrebbe consistere nell’inserimento 
di un’animazione delle gambe di una 
persona che cammina entrando dal lato 
destro	dello	schermo	fino	a	quando	il	
piede raggiunge la posizione del logo, che 
andrà a sovrapporsi allo scenario.
2 Identificazione	operatore
Contenendo dati sensibili, l’applicazione 
deve essere accessibile da personale 
ospedaliero	verificato	e	formato	per	
l’utilizzo del sistema. Per velocizzare 
la procedura di accesso ed evitare 
di richiedere un impegno cognitivo 
nel ricordare username e password, 
si è scelto di inserire un sitema di 
riconoscimento di un QR Code personale 
che verrà fornito - sottoforma di tessera, 
adesivo o portachiavi - agli operatori a 
seguito del percorso di formazione.
3 Selezione paziente
L’heading	riporta	il	nome	e	la	qualifica	
professionale dell’operatore come 
sistema	di	benvenuto	e	verifica	del	profillo,	
mantenendo un linguaggio neutro rispetto 
ai generi maschile/femminile.
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4 Ricerca paziente (già registrato)
La ricerca consiste nello scorrimento 
dei pazienti nella fase di terapia 
riabilitativa già registrati nel database 
dell’applicazione. I dati del paziente 
potrebbero essere registrati in modalità 
anonima	e	utilizzati	per	fini	statistici	e	
di ricerca. Se il paziente è già registrato, 
a seguito della selezione il robot si 
regola sulla posizione assunta nel corso 
dell’ultima sessione.
5 Inserisci nuovo paziente
L’operazione viene richiesta al primo 
utilizzo del sistema con il paziente. Il 
paziente viene inserito attraverso una 
ricerca nominale nel database del 
reparto, sul quale dovrà essere stata fatta 
un’autorizzazione preventiva a seguito del 
briefing	tra	neurologi	e	fisioterapisti	per	
programmare  l’accesso alla terapia.
6 Profilo	paziente
L’operatore può visualizzare i dati 
personali	del	paziente,	verificando	la	
corrispondenza	del	profilo	con	nome,	
cognome e data di nascita. Vengono 
fornite anche informazioni brevi rispetto 
alla data di ricovero, alla causa del 
ricovero e alla posizione ospedaliera. 
È possibile approfondire i dati clinici 
accedendo alle pagine del diario e 
alle	grafiche,	proseguire	con	la	terapia	




Il diario consiste nei documenti 
riassuntivi della degenza, riporta i dati 
di ingresso, le diagnosi e le procedure 
alle quali il paziente è stato sottoposto 
dal momento del ricovero. I contenuti e 
la struttura organizzativa sono gli stessi 





nelle quali sono raccolti i dati relativi alla 
terapia a cui il paziente è sottoposto. I 
dati riportati sono gli stessi attualmente 
utilizzati in versione cartacea, tuttavia 
sono organizzati più leggermente a livello 
visivo grazie alla possibilità di ingrandire 
lo	schermo	,	evidenziare	specifiche	sezioni	
per visualizzare e comparare singoli valori 
attraverso un sistema di scorrimento 
verticale e orizzontale. È possibile 
modificare	le	grafiche	e	stamparne	le	
versioni aggiornate in bianco e nero.
9 Selezione attività
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Lo schermo è occupato dai due bottoni 
di scelta relativi all’azione di inizio della 
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10 Impostazione robot
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Da questa sezione è possibile regolare 
l’inclinazione, lo spostamento in 
larghezza, in altezza e in profondità della 
pulsantiera rispetto alla struttura di 
supporto. I dati vegono memorizzati nel 
profilo	del	paziente.	
11 Selezione modalità di interazione del 
paziente
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Lo schermo è occupato dai due bottoni 
di scelta relativi alla scelta della modalità 
di interazione del paziente tra “attiva” e 
“passiva”.
12 Selezione esercizio
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Se la modalità scelta è passiva, compare 
la schermata con i bottoni per la scelta 
dell’esercizio che si vuole effettuare. Il 
funzionamento dei 3 esercizi passivi e 
dei 2 esercizi attivi è spiegato in dettaglio 
nelle sezioni precedenti.
13 Modalità esercizio
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Sulla parte sinistra dello schermo viene 
identificato	il	tipo	di	esercizio	in	corso	e	
sono riportati bottoni per tornare indietro 
alla selezione degli esercizi, per terminare 
l’esercizio, per tornare al riepilogo o per 
tornare	al	profilo	del	paziente.	
La parte principale dello schermo riporta 
la	struttura	del	robot,	con	a	fianco	dei	
pulsanti delle barre graduate con le 
quali è possibile regolare intensità e 
durata della vibrazione o intensità di 
gonfiamento.
14 Statistiche prestazione esercizio
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando.
Al termine dell’esercizio compare una 
schermata nel quale sono indicate il 
numero di ripetizioni, la correttezza 
dell’esercizio, la variazione di intensità, il 
miglioramento rispetto allo svolgimento 
precedente (se disponibile). Da questa 
pagina è possibile accedere al riepilogo, 
proseguire	con	la	terapia,	tornare	al	profilo	
del paziente, concludere la sessione e 
accedere al riepilogo.
15 Selezione gioco
Se la modalità scelta è attiva, compare 
la schermata con i bottoni per la scelta 
dell’esercizio che si vuole effettuare. Il 
funzionamento dei giochi e il loro indice 
di complessità sono spiegati in dettaglio 
nelle sezioni precedenti.
16 Modalità gioco
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando. 
Sulla parte sinistra dello schermo viene 
identificato	il	tipo	di	gicoo	in	corso	e	
sono riportati bottoni per interromperlo, 
tornare indietro alla selezione dei giochi,  
terminare l’esercizio, tornare al riepilogo o 
al	profilo	del	paziente.	
Da questa schermata è possibile 
vedere in modalità ridotta ciò che 
avviene sullo schermo del paziente e 
verificare	parallelamente	l’andamento	
dell’interazione con il robot.
Parte terza
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17 Statistiche prestazione gioco
Al termine della partita compare una 
schermata nel quale è indicata la 
prestazione del paziente ed è comparata 
rispetto allo svolgimento precedente (se 
disponibile). Da questa pagina è possibile 
accedere al riepilogo, proseguire con la 
terapia,	tornare	al	profilo	del	paziente,	
concludere la sessione e accedere al 
riepilogo.
18 Riepilogo
L’heading riporta il nome del paziente con 
il quale si sta lavorando. 
Nel riepilogo sono riportati i dati 
delle	singole	sessioni	e	dei	grafici	
dell’andamento della terapia rispetto ai 
singoli parametri registrati nelle diverse 
sessioni. 






uno sfondo bianco al centro del quale è 
posizionato il logo del sistema.
Una possibile implementazione 
potrebbe consistere nell’inserimento 
di un’animazione delle gambe di una 
persona, il cui piede, a partire dalla 
posizione statica del logo, avvia una 




Tabella 13 – Interfaccia applicazione per operatore
Aspetto Titolo
1 Schermata di inizio
La schermata di inizio è composta da 
uno sfondo bianco al centro del quale è 
posizionato il logo del sistema.
Una possibile implementazione 
potrebbe consistere nell’inserimento 
di un’animazione della camminata 
o	del	movimento	di	un	piede	fino	al	
raggiungimento della posizione del logo, 
che andrà a sovrapporsi allo scenario.
2 Profilo	paziente
L’heading riporta il nome dell’operatore 
con il quale si sta lavorando.
Il paziente vede i propri dati di base: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, 
codice	fiscale	e	data	di	ricovero.	
3 Modalità esercizio
L’heading riporta il nome dell’operatore 
con il quale si sta lavorando.
Sulla parte sinistra dello schermo viene 
identificato	il	tipo	di	esercizio	in	corso.	
La parte principale dello schermo riporta 
la struttura del robot rispetto alla quale è 
prevista l’interazione del paziente.
4 Statistiche prestazione esercizio
L’heading riporta il nome dell’operatore 
con il quale si sta lavorando.
Al termine dell’esercizio compare una 
schermata nel quale sono indicate il 
numero di ripetizioni, la correttezza 
dell’esercizio, la variazione di intensità, il 
miglioramento rispetto allo svolgimento 
precedente (se disponibile).
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5 Modalità gioco
Il gioco viene effettuato a schermo intero, 
così che il paziente possa concentrarsi 
sulla situazione e sul lavoro plantare. 
L’elaborazione dell’interfaccia è elaborata 
sulla	base	del	livello	di	difficoltà	
selezionato dall’operatore.
6 Statistiche prestazione gioco
L’heading riporta il nome dell’operatore 
con il quale si sta lavorando.
Al termine della partita compare una 
schermata nel quale è indicata la 
prestazione del paziente ed è comparata 
rispetto allo svolgimento precedente (se 
disponibile).
7 Riepilogo
L’heading riporta il nome dell’operatore 
con il quale si sta lavorando.
Nel riepilogo sono riportati i dati 
delle	singole	sessioni	e	dei	grafici	
dell’andamento della terapia rispetto ai 




uno sfondo bianco al centro del quale è 
posizionato il logo del sistema.
Una possibile implementazione 
potrebbe consistere nell’inserimento 
di un’animazione delle gambe di una 
persona, il cui piede, a partire dalla 
posizione statica del logo, avvia una 




Il termine di un percorso di ricerca porta inevitabilmente a fare un bilancio su come la ricerca 
sia stata condotta e se gli obiettivi posti all’inizio del progetto siano stati raggiunti, se i tempi 
siano stati rispettati e se la ricerca sia coerente con le premesse. 
Sin	 dall’introduzione,	 questa	 ricerca	 è	 stata	 definita	 come	 sperimentale:	 l’approccio	
interdisciplinare	 che	 ha	 visto	 coinvolte	materie	 scientifiche	 in	 funzione	 di	 una	 progettualità	
fondata su discipline umanistiche, il continuo confronto e il ragionamento sulla percezione 
della	tecnologia	nell’immaginario	e	la	corrispondenza	delle	innovazioni	scientifiche	sulla	realtà,	
la sperimentazione sul campo e la speculazione teorica sono stati strumenti interpretati e 
riadattati secondo le esigenze progettuali. Lo svolgimento della ricerca che ha portato alla 
scrittura di questa tesi è stato costruito sulla base di alcune indicazioni metodologiche, che 
hanno	 permesso	 di	 controllarne	 l’evoluzione	 e	 lo	 sviluppo	 in	 corso	 d’opera,	 verificando	 la	
rilevanza di alcuni approfondimenti rispetto ad altri e la realizzabilità delle ipotesi progettuali. 
L’obiettivo della ricerca è stato la costruzione di uno sfondo teorico, supportato da metodologie 
di ricerca, revisione della letteratura di diversi ambiti, analisi dello stato dell’arte e osservazione 
sul campo, ed è culminato nella traduzione in un’ipotesi progettuale. Lo scopo della ricerca è 
quindi sintetizzabile in un approccio alla progettazione capace di integrare la ricerca accademica 
e tradurla in sistemi sviluppabili industrialmente.
Se	 la	 ricerca	 può	 essere	 interpretata	 come	 un	 caso	 studio	 metodologico,	 la	 specificità	
dell’ambito di intervento - la riabilitazione sensomotoria degli arti inferiori in pazienti allettati a 
seguito di ictus - non va letta come un pretesto di applicazione: l’accesso ad eguali trattamenti 
riabilitativi a seguito di ictus è stato uno dei punti trattati dalla European Stroke Organization 
(ESO) nel corso di un incontro con i rappresentanti del Parlamento Europeo tenutosi a Bruxelles 
Non si impara granché facendosi venire una crisi isterica, 
immaginandosi, cioè, che l’intero progetto sia sbagliato solo 
perché una parte di esso non funziona. 
Richard Sennet, L’uomo artigiano
We must design systems that, once the value judgements have 
been made, ensure that the people find it very difficult to behave 
in ways that make things worse. Design introduces constraints 
and reduces freedom […]. When a system is properly designed for 
humans, constraints are seen psychologically not as constraints 
but as affordances and welcomed as opportunities rather than 
rejected as impositions. 
Neville Moray, Technosophy and Humane Factors
12. Dalle domande di ricerca ai possibili sviluppi
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Parte quarta
Dalle domande di ricerca ai possibili sviluppi
12.1 Domande...e risposte
Per comprendere in cosa consiste effettivamente il risultato della ricerca e in che modo questa 
possa portare un contributo nello sviluppo di sistemi per la riabilitazione in fase sub-acuta, 
vengono	 riproposte	e	analizzate	nello	specifico	 le	domande	di	 ricerca	 introdotte	nel	capitolo	
relativo alla metodologia. Dall’analisi delle risposte è evidente come l’ordine con il quale queste 
sono state formulate e riportate nel testo non corrisponda alla sequenza strutturale dello 
stesso: la scelta di organizzare i contenuti in blocchi logici anziché disciplinari vuole essere 
coerente con la proposta di un approccio di lavoro interdisciplinare.
La prima domanda porta ad interrogarsi su quale sia il valore di un approccio interdisciplinare, 
se e come il designer possa effettuare una sintesi valida delle conoscenze proprie delle 
neuroscienze,	ed	è	accompagnata	da	tre	domande	secondarie	che	richiedono	specificatamente	
di	identificare	gli	elementi	ritenuti	fondamentali	per	la	comprensione	del	contesto.	
Per rispondere a questa domanda, all’interno della ricerca sono state presentate l’analisi del 
contesto	 riabilitativo,	 degli	 approcci	 clinici,	 l’osservazione	 di	 tipo	 etnografico	 e	 l’analisi	 del	
percorso del paziente. Attraverso questi strumenti sono state considerate le problematiche di 
livello	progettuale	riscontrate	nella	pratica,	ambiti	nei	quali	l’intervento	del	designer	può	influire	
per	la	creazione	di	un’esperienza	positiva	sia	per	i	pazienti,	che	in	questo	caso	sono	i	beneficiari	
del sistema, che per le équipe coinvolte nel percorso riabilitativo.
lo scorso ottobre. Nel corso della ricerca si è potuto osservare direttamente quali differenze 
negli strumenti e negli approcci esistano tra la ricerca accademica delle diverse discipline e 
la situazione degli ambienti ospedalieri nei quali l’ictus e il rapporto con i pazienti sono reali.
Dunque il designer come connettore, strumento di sintesi e incubazione per progetti che 
coniughino	le	specificità	delle	diverse	discipline	e	siano	orientati	al	miglioramento	delle	condizioni	
di lavoro degli operatori e all’esperienza dei pazienti attraverso l’usabilità, il coinvolgimento e 
l’accessibilità delle tecnologie di più recente sviluppo.
D1 Come può il design sintetizzare le conoscenze proprie delle 
neuroscienze per sviluppare un prodotto che contribuisca 
al miglioramento della riabilitazione sensomotoria degli arti 
inferiori in pazienti colpiti da ictus?
DESIGN COME SINTESI






Quali tecnologie sono attualmente in uso nelle terapie 
riabilitative? [esempi pratici]
STRUMENTI
D2 Quali interazioni devono essere considerate in modo 
prioritario nella riabilitazione degli arti inferiori?
INTERAZIONI
Come viene trattata la stimolazione sensomotoria in 





Quali criteri vanno considerati nello sviluppo 
dell’interfaccia?
UX DESIGN
D3 Come si differenzia il contributo del designer rispetto 
all’intervento progettuale di tipo ingegneristico?
UCD
Quali normative devono essere considerate? [ISO60601] NORMATIVE
In	che	modo	forma	e	materiali	influiscono	sull’interazione	
con il prodotto? [affordances]
PERCEZIONE
Quali dettagli potrebbero rendere diverso il prodotto rispetto 
a quelli attualmente utilizzati?
PERCEZIONE
La	 seconda	 domanda	 richiede	 di	 focalizzare	 l’intervento	 progettuale,	 identificando	 quali	
sono le necessità effettive e pratiche da considerare nello sviluppo di un prodotto destinato 




Le	 risposte	 a	 questa	 domanda	 sono	 state	 identificate	 attraverso	 lo	 studio	 del	 contesto	
riabilitativo ma formalizzate all’interno della parte progettuale sotto forma di obiettivi e contributi 
interdisciplinari, con la dichiarazione di interesse rispetto al piede come struttura informativa 
e attraverso le dinamiche di coinvolgimento offerte dall’uso di tecnologie elettroniche ed 
esperienze ludiche. I criteri per lo sviluppo dell’interfaccia sono esplicitati nella sezione relativa 
ai contenuti, intesi come esercizi, giochi, struttura di comando del sistema e accessibilità dei 
dati sensibili. 
La terza domanda affronta la progettazione prettamente ingegneristica rispetto all’approccio 
incentrato sugli utenti proposto dal design. Le domande che la compongono propongono 
la considerazione dei vincoli normativi per lo sviluppo dei prodotti elettromedicali ad uso 
ospedaliero, ma soprattutto puntano alla differenziazione dei risultati progettuali che possono 
essere prodotti attraverso un approccio interdisciplinare.
La domanda principale è retorica, tuttavia la risposta ha previsto l’analisi della letteratura e 
la comparazione dello stato dell’arte di alcuni prodotti robotici riabilitativi commerciali, con 
l’analisi	di	uno	specifico	strumento	considerato	rilevante	e	in	linea	con	gli	obiettivi	identificati	
nella costruzione delle ipotesi progettuali. La considerazione della riabilitazione in termini di 
esperienza e l’avvicinamento al percorso riabilitativo attraverso la Patient Journey sono elementi 
che caratterizzano l’approccio progettuale del designer, orientato all’interdisciplinarietà, rispetto 
alla ricerca di soluzioni tecniche esclusivamente funzionali nelle quali gli utenti non vengono 
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Dalle domande di ricerca ai possibili sviluppi
Per poter continuare lo sviluppo del progetto sarà necessario effettuare una ricerca e 
individuare di stakeholders interessati all’evoluzione del sistema in termini clinici, di test e 
produttivi: lo sviluppo del concept in termini progettuali richiederà una valutazione di tempi e 
costi,	la	selezione	di	tecnologie	e	materiali	adatti	allo	sviluppo	del	modello,	la	verifica	per	un	
eventuale miniaturizzazione delle componenti, lo sviluppo del software per la gestione dei dati 
e per l’interazione con il robot, non ultimo l’acquisto e l’analisi delle normative necessarie per 
garantire l’usabilità del sistema all’interno del contesto ospedaliero.
Per come è presentato all’interno della tesi il progetto si può considerare in uno stadio iniziale 
dello	sviluppo,	in	cui	le	componenti	principali	sono	identificate	ma	necessita	di	essere	definito	
ulteriormente: la validità della ricerca sulla quale è fondato e la necessità di proseguire la fase 
progettuale per lo sviluppo di uno strumento per la riabilitazione degli arti inferiori a seguito di 
ictus ne determinano la rilevanza sociale e l’emergenza di progettare in funzione di permettere 
l’accessibilità di strumenti tecnologici avanzati alle strutture pubbliche nei quali la priorità è 
ancora la limitazione delle conseguenze della disabilità piuttosto che l’introduzione precoce di 
protocolli riabilitativi.  
La	rilevanza	dell’ipotesi	progettuale	è	indentificata	attraverso	di	diversi	fattori:	
 - dall’approccio interdisciplinare e dallo studio del contesto, in quanto attraverso
  l’analisi comprensiva è stato possibile individuare la necessità di ripensare 
  al momento nel quale possano essere introdotti appositi strumenti riabilitativi; 
 
 - dalla possibilità di ripensare strumenti attualmente utilizzati nella 
	 	 riabilitazione	modificandone	gli	ambiti	di	utilizzo,	ad	esempio	la	sostituzione
  di elementi in spugna a densità variabile con dei cuscinetti ad aria 
  e lo spostamento degli esercizi su un paziente in posizione distesa;
 - dalla compattezza e dalla semplicità del prodotto, che permettono 
	 	 una	maggiore	flessibilità	d’uso	rispetto	agli	spazi	e	si	adattano	agli	strumenti
  in dotazione alle strutture;
 - dalle possibilità di implementazione e aggiornamento del sistema con appositi
  giochi, esercizi e pulsantiere di ricambio.
Per	ogni	progetto,	la	fine	è	un	limite	illusorio,	un	segnale	che	il	progetto	è	maturo	per	evolversi	
e passare ad una fase successiva nella quale può essere testato, scomposto, valutato e 
ricomposto in forme diverse oppure indicato come non rilevante per essere sviluppato. 
L’aspetto sperimentale della ricerca ha visto la formulazione di un’ipotesi progettuale avanzata 
sulla	base	di	verifiche	sul	campo	e	studi	della	letteratura	a	supporto	delle	ipotesi,	come	indicato	
sin dall’esplicitazione della metodologia di ricerca l’auspicio è che il prodotto della ricerca possa 




progettuale	 vengono	 riportate	 come	 parte	 necessaria	 per	 la	 verifica	 dell’appropriatezza	 del	
sistema, ma non come strumento sulla base del quale fondare il progetto stesso.
D4 Quali sono le implicazioni teoriche del progetto? RIFLESSIONI
Qual è la percezione popolare delle tecnologie? 
[immaginario,	sci-fi	e	cyborg]
IMMAGINARIO
In che modo le tecnologie impattano sul sistema 
cerebrale a livello evolutivo? [distrazione, tecnologia come 
esperienza]
NEUROSCIENZE
L’ultima domanda è riferita alla componente umanistica che ha fatto da cornice al progetto: 
interrogarsi	su	cosa	significa	progettare	per	l’ambito	medicale	applicando	strumenti	tecnologici	
avanzati è un dovere del progettista, che si trova oggi a dover considerare ciascun prodotto in 
relazione agli impatti che questo può produrre nel contesto ecologico in cui sarà inserito. 
Sebbene alcune implicazioni rispetto alla tematica siano state introdotte all’interno del 
testo	 della	 tesi,	 è	 stata	 una	 scelta	 progettuale	 inserire	 un	 capitolo	 dedicato	 alla	 riflessione	
sull’immaginario, sulle connessioni tra utopia, pensiero anticipatorio e reazione neurale: la 
speculazione sulle tecnologie e sul loro ruolo all’interno della costruzione di un immaginario 
condiviso	acquistano	significato	nel	momento	in	cui	vengono	proposte	come	stimolo	per	l’analisi	
critica della produzione contemporanea, non  solo quando si limitano ad essere atti creativi 
di tipo artistico. Posizionando tale capitolo a seguito delle conclusioni si vuole presentare 
una	risposta	che	in	realtà	si	pone	come	provocatoria	e	vuole	essere	spunto	di	riflessione	sul	
significato	 del	 lavoro	 del	 designer	 all’interno	 dello	 sviluppo	 di	 sistemi	 tecnologici	 nei	 quali	
l’elevato livello di complessità e le implicazioni cognitive sono tali da richiedere la collaborazione 
di	figure	specializzate	provenienti	da	diversi	settori	disciplinari.
L’immaginario	 scientifico	 tecnologico	 è	 di	 interesse	 particolare	 per	 il	 design	 sia	 per	 la	 sua	
capacità	di	anticipare	innovazioni	scientifiche	spingendo	la	ricerca	in	direzioni	specifiche,	sia	
per l’appeal generato attraverso la narrazione al grande pubblico1. L’immaginario può essere 
strumento per la progettazione: il design radicale italiano degli anni sessanta-settanta e il design 
speculativo lo considerano strumento per la messa in discussione delle tecnologie, viene infatti 
usato come critica preventiva a progetto e produzione, inoltre permette di sviluppare un tessuto 
teorico	concettuale,	richiamando	alla	mente	dei	progettisti	quanto	agli	utenti	una	riflessione	sui	
metodi,	gli	strumenti	e	l’applicazione	delle	innovazioni	scientifiche2.
Se design speculativo si propone di guidare il ragionamento teorico e si concentra sullo sviluppo 
di concept e strumenti la cui funzione è porre ulteriori domande, il design del prodotto si 
orienta	all’applicazione	delle	tecnologie	in	ambiti	nei	quali	può	diventare	strumento	finalizzato	
all’azione, supporto o prolungamento delle funzioni corporee. 
Il	design	finalizzato	ad	un’utenza	ne	vede	 il	corpo	come	centro	del	progetto,	come	 l’avvento	
dell’era meccanica3 vede l’ergonomia punto focale del progetto, indispensabile nella fase di 
sviluppo dell’interazione spesso a discapito del rapporto forma-funzione che aveva predominato 
1 Questo capitolo è un’elaborazione del paper presentato alla conferenza Fare Ricerca in Design, 
tenutasi a Venezia il 25 – 26 febbraio 2016. La versione integrale del paper è stata pubblicata nei 
proceedings della conferenza (Fare Ricerca in Design. Forum Nazionale dei dottorati di ricerca in design, 
2017).
2 Anthony Dunne and Fiona Raby, Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming 
(MIT Press, 2013) p.2
3 Ibid, p.49
This is a struggle over life and death, but the boundary between science 
fiction and social reality is an optical illusion. 
Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women
La forza degli strumenti di cui una società si equipaggia non è mai 
dissociabile da quella del suo immaginario. 
Le Bot,Peinture et machinisme, in Corà, Bellasi, Corpo Automi, Robot
Non c’è progetto senza utopia e l’utopia è quella del lavoro come 
trasformazione dell’uomo e della società. Il design nasce come 
sovrastruttura del socialismo, è l’invenzione utopistica di una decina di 
architetti, artisti ed imprenditori (...). Nessuno con una preparazione di 
tipo tecnico, tutti umanisti convinti che l’onesta intelligenza di un prodotto 
potesse influire positivamente sui bisogni, quindi sul mercato. 
Enzo Mari
13. L’immaginario che diventa progetto: rapporto uomo-tecnologia 
nell’immaginario fantascientifico
13.1 Quale immaginario e quale progetto?
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L’immaginario che diventa progetto
all’inizio del Novecento, per lasciare spazio a un’estetica neutra che ha portato una riduzione 
dell’oggetto tecnologico commerciale a scatola nera. 
L’interazione con queste scatole nere ad alto contenuto tecnologico è facilitata da sistemi 
che sfruttano le capacità naturali dell’utente, rendendo l’oggetto un tramite trasparente4 nel 
quale è rilevante solo il corretto funzionamento. Non essendovi attenzione ai meccanismi o 
all’elettronica	 che	 compongono	 i	 prodotti,	 finché	 questi	 non	 si	 rompono	 o	 perdono	 alcune	
capacità ritenute fondamentali dall’utente egli non si preoccupa di sapere come il dispositivo 
con il quale si relaziona sia fatto o quale tecnologia ne determini il funzionamento5.
Grazie alla possibilità di ridurre le componenti elettroniche a dimensioni minime, molti prodotti 
tecnologici vengono progettati per essere indossabili e sono molto spesso a contatto con il 
corpo	stesso	se	non	al	suo	interno,	giustificati	da	fini	medici,	artistici	o	sperimentali.	Si	tratta	
di dinamiche evidenti non solo nell’elettronica di consumo, come possono essere considerati 
cellulari e computer portatili, bensì di pratiche estremamente diffuse nell’ambito medicale, 
dove i prodotti non si limitano a monitorare le funzioni corporee o a supportare disabilità e 
sostituire	 arti	 mancanti	 ma	 diventano	 strumenti	 sempre	 più	 invasivi	 al	 fine	 di	 migliorare	 il	
benessere dell’utente.
L’associazione di tecnologie avanzate e della loro integrazione al corpo umano richiama 
nell’immaginario	popolare	un	genere	di	diverso	 innaturale,	 in	particolare	 robot	antropomorfi	
e cyborg, con la conseguenza di diffondere paura, indignazione e disprezzo per pratiche e 
strumenti che in realtà non esistono sottoforma dei mostri ai quali si pensa: cyborg è una 
persona dotata di pacemaker quanto una persona che fa un continuo uso di smartphone, per 
estensione anche una persona che comunica attraverso linguaggio e scrittura può rientrare 
nella	definizione.
Il rapporto tra corpo, tecnica e immaginario tecnologico si rivela interessante da considerare in 
un’ottica di innovazione di prodotto principalmente perché aiuta a sviluppare una visione ampia 
e critica delle tecnologie.
Tale approccio torna utile soprattutto quando ci si vuole rivolgere ad ambiti quali il design 
medicale:	grazie	a	strumenti	sempre	più	avanzati,	il	design	è	in	grado	di	intervenire	al	fine	di	
migliorare l’esperienza del paziente, del medico e degli assistenti attraverso la progettazione di 
dispositivi che permettono di monitorare e supportare interventi preventivi, in corso di cura o 
riabilitazione e nel successivo mantenimento dello stato di salute.
L’uso dell’immaginario non è immediato, tuttavia il pensiero critico può essere sviluppato 
sfruttando	 l’esperienza	 d’uso	 elaborata	 in	 ambito	 artistico,	 letterario	 e	 cinematografico,	
prestando particolare attenzione a ciò che riguarda la creazione di contesti e le relazioni con 




13.2 Scenari e tecnologie
L’uso dell’immaginario nella creazione di contesti e futuri ha il ruolo principale di vagliare le 




di futuro si vuole fare riferimento: i futuri possono essere sintetizzati in probabile, plausibile, 
possibile e preferibile6.
La strumentazione dell’immaginario nel design può essere effettuata per contribuire alla 
creazione di una narrazione nella quale il progetto si colloca, determinandone gli effetti e 
modificandoli	 sulla	 base	 dell’idea	 di	 futuro	 sul	 quale	 si	 vuole	 operare:	 sfruttare	 gli	 scenari	
distopici pone il progettista in una posizione di percezione negativa e lo stimola ad attivare le 
capacità di critica e di problem solving, dimostrando di aver valutato pro e contro del progetto.
La presentazione di un progetto attraverso uno scenario è necessaria per dare un contesto, 
la	 capacità	 di	 immaginare	 e	 plasmare	 quest’ultimo	 sarà	 inevitabilmente	 influenzata	 dagli	
strumenti propri della società di partenza7 e sarà indice di quali siano gli ideali della stessa e le 
conseguenti innovazioni: la tecnica infatti realizza gli ideali umani, e spesso prende ispirazione 
da ciò che è stato precedentemente rappresentato da forme artistiche8, siano cinema, 
letteratura o arte.
I prodotti diventano essi stessi fonte dell’immaginario9, e questo è evidente soprattutto nella 
rappresentazione	cinematografica	del	genere	science-fiction,	dove	gli	strumenti	non	lasciano	
spazio all’immaginazione come al contrario può succedere con la letteratura. Analizzare 
l’evoluzione	di	uno	stesso	ambiente	immaginato	nel	futuro	in	film	di	epoche	diverse	è	un	utile	
esercizio per capire come le tecnologie disponibili al momento della registrazione siano state in 
grado di plasmare l’immaginario derivante, e diventa ulteriormente interessante nel momento 
in cui l’evoluzione dell’ambiente è correlata alla tecnologia e questa ha dei paralleli con la 
ricerca reale.
Un esempio relativo agli scenari è quello realizzato nel 2015 dal brand Louis XIII Cognac: il 
marchio	ha	sponsorizzato	un	film	con	Robert	Rodriguez	e	John	Malkovich,	programmandone	
l’uscita nel 2115. Nel frattempo, per pubblicizzare il brand, è stata costruita una scena 
introduttiva che di ripete più o meno identica ma in tre scenari diversi10,	si	modificano	infatti	
l’ambientazione, i costumi, il linguaggio, i mezzi di trasporto e gli antagonisti, presentando degli 
scorci di futuri possibili.
6 Diagramma dei potenziali futuri elaborato nel 2009 da Stuart Candy, in Dunne and Raby, 
Speculative Everything, p.2.
7 M.Le Bot, in Bruno Corà and Pietro Bellasi, Corpo, Automi, Robot: Tra Arte, Scienza E 
Tecnologia (Mazzotta, 2009), p.25.
8 J.A. Lux, in Tomás Maldonado, Tecnica e cultura: il dibattito tedesco fra Bismarck e Weimar 
(Feltrinelli Editore, 1991), p.97.
9 Pierre Lévy and Franco Berardi, Le tecnologie dell’intelligenza: l’avvenire del pensiero nell’era 
informatica (A/Traverso, 1992), p.18.
10 https://www.youtube.com/watch?v=T1ka20sR-o8, https://www.youtube.com/
watch?v=4NYEj7A5w2U, https://www.youtube.com/watch?v=NqMKrFFvR00
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Per l’applicazione dell’immaginario a strumenti tecnologici, si possono prendere in 
considerazione Blade Runner11, Minority Report12, e Guardiani della Galassia13. Sebbene 
si	 tratti	di	 film	diversi	per	ambientazione,	epoca	e	genere,	 vi	 si	 può	 individuare	 l’evoluzione	
dell’immaginario	 tecnologico	 in	uno	specifico	ambiente,	 in	questo	caso	un	commissariato	di	
polizia.
Tutti e tre derivano da classici dell’immaginario: il romanzo14  di Philip Dick, un suo racconto 
breve15	 e	una	graphic	novel	 firmata	Marvel;	 inoltre	dietro	allo	 studio	per	 le	 scenografie	e	 le	
ambientazioni vi sono le mani e lo studio di designer specializzati nella rappresentazione di 
scenari futuristici, rispettivamente Syd Mead16, James Carson17  e Jonas De Ro18.
I	tre	film	possono	essere	comparati	in	riferimento	agli	strumenti	tecnologici	che	caratterizzano	e	
plasmano	tanto	lo	spazio	quanto	le	interazioni	dei	diversi	personaggi,	con	lo	scopo	di	identificare	
le analogie tra tecnologia immaginaria e reale: le tre scene rappresentano uno storico 
dell’evoluzione dell’immaginario relativa allo stesso luogo, senza però proporre tecnologie 
irraggiungibili	dallo	stato	della	tecnica	al	momento	dell’uscito	del	film.
Soffermandosi	 sullo	 schermo	 introdotto	dal	 film	di	Gunn,	 l’analogia	 con	 il	 concept	proposto	
da Samsung per gli ambienti del 2050 è sorprendente: nel video19 proposto dall’azienda 
giapponese,	 le	superfici	diventano	schermi	 interattivi	e	perennemente	connessi,	creando	un	
“mondo display-centrico”. Anche Microsoft presenta un mondo con tecnologie simili a quelle 
immaginate da Samsung, il paragone in questo caso si basa sulla rappresentazione della 
società secondo le due aziende: famiglia o lavoro predominanti, presenza femminile e ruoli, 




13.3 Automi, Robot, Cyborg 
La diffusione dell’innovazione tecnologica nell’immaginario popolare si è tradotta nell’apoteosi 
di	 scenari	 distopici	 nei	 quali	 macchine	 intelligenti,	 robot	 antropomorfi	 e	 creature	 nate	 da	
ricerche di laboratorio conquistano e distruggono l’umanità. A contribuire a queste visioni, 
soprattutto nell’immaginario della cultura occidentale, l’idea che i robot non siano solamente 
delle costruzioni derivate dall’uomo ma che possano acquisire volontà propria, favoriti da 
una maggiore capacità di memoria e capacità meccaniche che ne aumentano la resistenza 
soprattutto nei confronti del corpo fatto di carne e ossa20.  
11 Ridley Scott, 1982
12 Steven Spielberg, 2002
13 James Gunn, 2014
14 Dick, 2010
15 The Minority Report, racconto breve apparso in Fantastic Universe. Science Fiction, gennaio 
1956, in Dick, 2006
16 “Official Website Of Syd Mead 2016,” Official Website Of Syd Mead 2016, ultimo accesso 23 
novembre 2016, http://sydmead.com/v/12/.
17  (“Jim Carson Design: Film Design / Production Illustration,” n.d.)
18  (“Jonas De Ro Online Portfolio,” n.d.)
19 https://www.youtube.com/watch?v=XyIvSIY0MTM
20  Cingolani and Metta, Umani e umanoidi. Vivere con i robot, pp.7-16.
La creazione di macchine in grado di riprodurre i movimenti e le azioni umane è ben antica, 
come dimostra la storia degli automi, dai quali la robotica se ne differenzia e si distacca in 
quanto si propone non come imitazione ma come produzione di un’equivalenza con le capacità 
umane21. Qualora le capacità vengano aumentate sull’essere umano stesso attraverso dei 
tramiti	tecnologici,	più	o	meno	evoluti,	si	verificano	le	condizioni	per	identificare	il	cyborg.
Il termine cyborg fa la sua prima comparsa nel 1960 su indicazione di Manfred Clynes22, è 
l’acronimo	di	Cybernetic	Organism	-	o	Cybernetically	Controlled	Organism	-	e	viene	definito	come	
“un sistema organico che deliberatamente incorpora componenti eterogenee che estendono la 
capacità	di	auto-regolazione	dell’organismo	ai	fini	dell’adattamento	a	nuovi	ambienti”23. 
In	 seguito	 alla	 costruzione	 dell’immaginario	 alimentato	 dalla	 produzione	 fantascientifica	
che	si	è	costruito	nel	corso	degli	anni	attorno	a	tale	figura,	non	è	oggi	possibile	identificare	il	
cyborg	in	modo	univoco	ma	si	può	definire	come	un	organismo	cibernetico	o	ibrido24 capace di 
autoregolarsi e adattarsi all’ambiente che lo circonda. 
I	ruoli	e	le	rappresentazioni	del	cyborg	in	ambito	cinematografico	variano	in	vase	alle	storie	che	
vengono raccontate, i personaggi assumono ruoli positivi o negativi in relazione alle circostanze 
e agli scenari nei quali vengono inseriti e non è possibile delineare un ritratto univoco sebbene 
presentino alcune caratteristiche comuni: tra i cyborg più noti della storia del cinema va 
segnalato Terminator25,	altri	esempi	definiti	dalla	sostituzione	degli	arti	con	sistemi	meccanici	o	
tecnologicamente elaborati sono Dart Fener26, Luke Skywalker27  e l’Imperatrice Furiosa28, ed è 
possibile considerare cyborg Iron Man29, grazie al sistema composto da piastre magnetiche che 
ha inserito attorno al cuore e dall’esoscheletro che costituisce la sua armatura e gli conferisce 
i poteri da supereroe. 
I casi citati fanno riferimento a soggetti i cui corpi vengono sostituiti o integrati dall’applicazione 
di	 sistemi,	 e	 permettono	 di	 introdurre	 un’ulteriore	 classificazione	 del	 cyborg	 basata	 sulle	
modalità di integrazione delle componenti che ne permettono l’adattabilità.
Le	modalità	con	le	quali	l’interazione	corpo-tecnologia	avviene	possono	essere	identificate	in	
due	categorie:	 integrata,	comprendente	strumenti	come	cuori	artificiali,	pacemaker,	 impianti	
cocleari e tecnologie sottocutanee in generale, e non integrata, in cui vengono invece considerate 
le interazioni con elementi esterni, dal telefono cellulare al linguaggio.
Quest’ultima in particolare è rilevante se associata al concetto di esternalismo attivo30, concetto 
proprio della psicologia cognitiva, che indica la continuità mente-mondo determinata dalle 
relazioni con l’ambiente circostante: per estensione, qualsiasi interazione dell’uomo con oggetti 
e ambiente ne rende il corpo un sistema organico aumentato, e quindi un cyborg.
21  L. Fortunati, in Fortunati, Katz, & Riccini, 2002
22	 Al	tempo,	esperto	di	progettazione	e	sviluppo	di	strumenti	per	la	misurazione	fisiologica	presso	
il Rockland State Hospital, in (Clark, 2004)
23  Traduzione propria da M. Clynes in Clark, 2004
24  Caprari in (Corà & Bellasi, 2009)
25  James Cameron, 1984
26  Darth Vader, Guerre Stellari: Episiodio II – L’attacco dei cloni, George Lucas, 2002
27  Guerre Stellari. L’impero colpisce ancora,  Irvin Kershner, 1980
28  Mad Max : Fury Road, Glenn Miller, 2015
29  Iron Man, Jon Favreau, 2008
30   Clark & Chalmers, 1998
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13.4 Progettare per l’uomo esteso: tecnologie e interazioni nel design
Gli strumenti che aumentano le capacità umane attraverso il loro uso sono di diverso genere, 
da impianti sottocutanei a protesi ed accessori31, tecnologie comunicative come smartphone, 
computer, tablet, persino interfacce domestiche e altri oggetti con i quali le persone interagiscono 
quotidianamente possono essere considerate protesi cognitive in quanto capaci di svolgere 
funzioni che una volta erano compito del corpo e della persona32. 
Se l’interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda lo rende un cyborg, una persona 
potenziata, diventano strumenti di apprendimento e di estensione delle capacità corporali 
e cognitive tutte le tecnologie che forniscono all’uomo una capacità interattiva, dalla lingua 
parlata alla scrittura, dall’utensile più semplice al dispositivo derivato dall’applicazione di 
tecnologie	avanzate,	e	attraverso	una	specifica	progettazione	di	questi	è	possibile	intervenire	
sulla struttura cerebrale dell’utenza.
 La capacità e i tentativi della tecnologia di sviluppare elementi che facilitino la vita quotidiana 
attraverso	robot	dotati	di	 intelligenza	artificiale	non	 implica	che	 la	stessa	ricerca	e	 le	stesse	
tecnologie che vengono sviluppati ad ispirazione del corpo e del cervello umano non possano 
essere allo stesso tempo utile fonte di studio attraverso il quale analizzare in maniera più 
approfondita la struttura del corpo umano, permettendo quindi di intervenire attraverso 
strumenti	al	potenziamento	del	corpo	stesso,	fino	alla	riorganizzazione	delle	aree	cerebrali	a	
fini	riabilitativi33.
Il confronto tra le scienze ha permesso di alzare le frontiere dell’innovazione tecnologica 
che sempre di più si propone di fondere meccanica ed elettronica con organismi biologici, 
prefigurando	 uno	 scenario	 di	 convergenza	 nel	 quale	 robot	 e	 macchine	 si	 svilupperanno	 in	
maniera autonoma e le facoltà umane verranno implementate grazie all’integrazione di sistemi 
cibernetici nell’organismo e assistite da sistemi robotici volti a facilitare l’apprendimento o il ri-
apprendimento motorio e linguistico in tutte le fasce d’età.
Considerando il valore che gli artefatti e i prodotti industriali hanno avuto nell’aumento delle 
capacità umane e nel perfezionamento dei movimenti del corpo stesso, è importante analizzare 
il rapporto che si crea nel momento in cui non solo è possibile variare la tipologia di interazione 
con	gli	oggetti	e	l’ambiente	ma	anche	è	possibile	ricostruire,	potenziare	o	modificare	la	struttura	
stessa attraverso la quale si va a percepire il mondo: ciascun oggetto è uno strumento tecnico 
di acculturazione del corpo ed è grazie ad essi che il corpo si trasforma in relazione agli 
ambienti e alle necessità. In questo scenario, il designer assume un ruolo fondamentale in 
quanto responsabile della progettazione degli strumenti: gli si richiede di avere uno sguardo 
olistico sull’ambiente nel quale vengono introdotti, considerando nelle fasi di sviluppo diversi 
fattori interdisciplinari tra i quali le capacità tecnologiche contemporanee, le conseguenze che 
determinate	azioni	possono	indurre	e	le	esigenze	fisiche	e	cognitive	di	utenza	e	operatori.
31  Caprari in Corà & Bellasi, 2009
32  Somalvico in Fortunati et al., 2002
33  Doidge, 2013
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Rapporto con la Stroke Unit
Anni di lavoro in S.U. Formazione
Tipo di intervento Frequenza di 
intervento
Interazioni Attore Diretta/Indiretta Frequenza Attività
Questionario di ricerca per la progettazione di dispositivi per la riabilitazione sensomotoria
A cura di Francesca Toso
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Rapporto con la Stroke Unit
Formazione laurea magistrale e tirocinio post-laurea
Anni di lavoro in SU 6 mesi










infermieri interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni operative e su 
terapia
oss interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni dietetiche
familiari interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
assistenti sociali o 
badanti
interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
specializzandi interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
cooperazione
primario interazione diretta contatto settimanale attività di ricerca e 
aggiornamento clinica
barellieri interazione indiretta contatto giornaliero
fisioterapisti interazione diretta contatto giornaliero gestione paziente
neuropsicologo interazione diretta contatto settimanale gestione paziente
consulenti (medici 
di altre branche)
interazione diretta a necessità gestione paziente





interazione diretta contatto settimanale fornitura farmaci e 
promozione prodotti
rsa, istituti 





interazione diretta contatto settimanale valutazione del paziente
terapista 
occupazionale
interazione indiretta a necessità gestione paziente
Appendice 2 
Questionario
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Interazioni medico di base interazione indiretta contatto settimanale lettera di dimissioni
personale di pulizia interazione indiretta
Rapporto con il paziente




Tipo di attività anamnesi (raccolta dati)
visita:	esame	obiettivo,	ordini	semplici	per	verificare	lo	stato	del	paziente	(diagnostico	e	
monitoraggio)
somministrazione medicinali in situazioni di emergenza (dolore, trombolisi, ...)
Approccio diagnostico, segue indicazioni PDTA
esplorazione di altri sistemi con palpazione, percussione,...
Strumenti di 
supporto




camice e divisa palpazione manuale ECG









luce (pila per test 
visione)
oggetti di uso 
comune
bicchiere, acquagel e 
cucchiaio per testare 
disfagia
Osservazioni
il linguaggio utilizzato con i pazienti è spesso dialettale per facilitare la comunicazione
presenza	costante	dei	familiari	e	difficoltà	nella	gestione	degli	stessi
presenza	di	figure	volontarie	che	supervisionano	il	paziente	(prendere	i	farmaci,	non	adottare	posizioni	scorrette,...)






Rapporto con la Stroke Unit
Formazione laurea magistrale e tirocinio post-laurea
Anni di lavoro in SU 2 anni










infermieri interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni operative e su 
terapia
oss interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni dietetiche
familiari interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
assistenti sociali o 
badanti
interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
specializzandi interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
cooperazione
primario interazione diretta contatto settimanale attività di ricerca e 
aggiornamento clinica
barellieri interazione indiretta contatto giornaliero
fisioterapisti interazione diretta contatto giornaliero gestione paziente
neuropsicologo interazione diretta contatto settimanale gestione paziente
consulenti (medici 
di altre branche)
interazione diretta a necessità gestione paziente





interazione diretta contatto settimanale fornitura farmaci e 
promozione prodotti
rsa, istituti 





interazione diretta contatto settimanale valutazione del paziente
terapista 
occupazionale
interazione indiretta a necessità gestione paziente
Appendice 2 
Questionario
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Rapporto con la Stroke Unit
Formazione laurea magistrale e tirocinio post-laurea
Anni di lavoro in SU 6 mesi










infermieri interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni operative e su 
terapia
oss interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
istruzioni dietetiche
familiari interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
assistenti sociali o 
badanti
interazione diretta contatto giornaliero relazione informativa 
sullo stato del paziente
specializzandi interazione diretta contatto 
giornaliero/6h
cooperazione
primario interazione diretta contatto settimanale attività di ricerca e 
aggiornamento clinica
barellieri interazione indiretta contatto giornaliero
fisioterapisti interazione diretta contatto giornaliero gestione paziente
neuropsicologo interazione diretta contatto settimanale gestione paziente
consulenti (medici 
di altre branche)
interazione diretta a necessità gestione paziente





interazione diretta contatto settimanale fornitura farmaci e 
promozione prodotti
rsa, istituti 





interazione diretta contatto settimanale valutazione del paziente
terapista 
occupazionale
interazione indiretta a necessità gestione paziente
Interazioni medico di base interazione indiretta contatto settimanale lettera di dimissioni
personale di pulizia interazione indiretta
Rapporto con il paziente









valutazione soggettiva (come ti senti?)
Strumenti di 
supporto




camice e divisa palpazione manuale ECG









luce (pila per test 
visione)
oggetti di uso 
comune
bicchiere, acquagel e 




sordo-muto comunicazione gestuale, imitazione, scrittura casi rari
straniero la	struttura	ospedaliera	è	collocata	in	una	zona	di	confine	bilingue,	e	spesso	pazienti	
provenienti da zone circostanti parla solo dialetti locali o lingue straniere (es. sloveno, 
friulano, albanese)
afasico molto frequente
demente diversi livelli di demenza frequente
tracheostomizzato raro




necessità di ritmi circadiani (luce e suoni, insonorizzazione corridoi, rumori vita ospedaliera continui)
Appendice 2 
Questionario
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Interazioni medico di base interazione indiretta contatto settimanale lettera di dimissioni
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Rapporto con il paziente








/ / / /
/ / / /
Osservazioni
il linguaggio utilizzato con i pazienti è spesso dialettale per facilitare la comunicazione
mancanza di spazi nella struttura per la riabilitazione e lo svago 
necessità di stimolo cognitivo al paziente (gioco, suono, seduta, colore)








Rapporto con la Stroke Unit
Formazione laurea
Anni di lavoro in SU 14 anni




Interazioni IP interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
OSS interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
neurologo interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
fisiatra interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
NPS interazione diretta contatto settimanale scambio informazioni 
cliniche e assistenziali















logopedista interazione diretta contatto occasionale scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
Rapporto con il paziente




Tipo di attività rieducazione neuromotoria in base alla valutazione del paziente
Approccio funzionale
neurocognitivo (Perfetti, Bobath)
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importante valutare gli spazi d'ingombro degli strumenti, necessario spostare letti se la strumentazione impedisce 
l'uscita di altri pazienti
non sempre possibile collegarsi alle prese a muro, necessaria autonomia energetica di eventuali supporti
letto	robotico	grande	e	poco	efficace	perchè	dimensionamento	del	meccanismo	non	permette	accesso	con	
sollevatore, le sbarre di contenimento non coprono tutta l'area laterale del letto e lasciano aperto lo spazio ai piedi 






Rapporto con la Stroke Unit
Formazione laurea
Anni di lavoro in SU 16 anni




Interazioni IP interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
OSS interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
neurologo interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
fisiatra interazione diretta contatto giornaliero scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
NPS interazione diretta contatto settimanale scambio informazioni 
cliniche e assistenziali















logopedista interazione diretta contatto occasionale scambio informazioni 
cliniche e assistenziali
Rapporto con il paziente




Tipo di attività rieducazione neuromotoria in base alla valutazione del paziente
Approccio funzionale
neurocognitivo (Perfetti, Bobath)
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scheda Barthel regoli tripode
TCT (Trunk Control 
Test)
figure	geometriche bastone
SMD per percorso 
riabilitativo 
successivo
carta e penna carrozzina
ausili deambulazione telini di scorrimento
cuscini deambulatori tavolette da 
scorrimento
Osservazioni
forte rischio di creare ipertono in pazienti in fase acuta







Rapporto con la Stroke Unit
Formazione /
Anni di lavoro in SU 17 anni





tutto il personale interazione diretta contatto giornaliero
monitoraggio, 
approvigionamento 
unità con materiale 
sanitario, medico ed 
economale
Rapporto con il paziente














Necessità di incrementare il lavoro sulla riabilitazione passiva
Creare spazi esclusivi per una stroke unit, gli attuali non sono adatti per una riabilitazione intensiva
Unità di controllo medici opne-space per garantire maggiore controllo sui pazienti
Spazi appositamente progettati per il supporto di cure neurologiche
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Rapporto con la Stroke Unit
Formazione /
Anni di lavoro in SU 11 anni





medici interazione diretta contatto quotidiano
informazione reciproca 
sullo stato della terapia 
e sulla disfagia
familiari interazione diretta contatto quotidiano/15 gg
incontro didattico 
sull'ictus, cos'è 




OS interazione diretta contatto quotidiano
fisioterapista interazione diretta contatto quotidiano mobilizzazione e afasia
dietista interazione diretta a chiamata impostazione dieta
logopedista interazione diretta contatto quotidiano aggiornamento disfagia
neuropsicologa interazione indiretta attività informativa sul paziente e sulla terapia




pronto soccorso a chiamata accoglienza e ricovero paziente
Rapporto con il paziente









triangolo teli di scivolamento
cucchiaio (allevia il sollevamento del peso per le infermiere
Osservazioni
Necessità di lavorare su paziente in posizione distesa o seduto
letto ad uso domestico / che possa essere utilizzato anche in ambienti domestici
strumenti temporizzati per la rotazione del paziente sull’arto non plegico
comodini telecomandati per autonomizzare il paziente in movimenti semplici
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Rapporto con la Stroke Unit
Formazione /
Anni di lavoro in SU 19 anni





OSS interazione diretta contatto quotidiano
monitoraggio, 
approvigionamento 
unità con materiale 
sanitario, medico ed 
economale
Medici interazione diretta contatto quotidiano collaborazione e supporto
Specializzandi interazione diretta al bisogno
Familiari interazione diretta ogni 15 giorni
mazione sull’ictus, sulle 
necessità del paziente 
e sulla gestione della 
fisioterapia
Rapporto con il paziente










banana (aiuta per lo spostamento da letto a carrozzina)
Osservazioni
Riabilitazione effettuata a letto
maggior quantità di personale potrebbe garantire tempi più lunghi per la riabilitazione
la mobilizzazione viene effettuata a letto, in posizione seduta con le gambe fuori dal letto per poco tempo e 
permette di autonomizzare il paziente
Lavorare sul letto permette di monitorare i parametri vitali, il peso, la postura e fornire un ausilio per mobilizzare il 






Rapporto con la Stroke Unit
Formazione /
Anni di lavoro in SU 18 anni





medici interazione diretta contatto quotidiano
informazione reciproca 
sullo stato della terapia 
e sulla disfagia
familiari interazione diretta contatto quotidiano/ogni 15 giorni
incontro didattico 
sull'ictus, cos'è 




OS interazione diretta contatto quotidiano
fisioterapista interazione diretta contatto quotidiano mobilizzazione e afasia
dietista interazione diretta a chiamata impostazione dieta
logopedista interazione diretta contatto quotidiano aggiornamento disfagia
neuropsicologa interazione indiretta attività informativa sul paziente e sulla terapia




pronto soccorso a chiamata accoglienza e ricovero paziente
Rapporto con il paziente




Tipo di attività assistenza terapeutica: monitoraggio e somministrazione farmaci
assistenza	fisica:	mobilizzazione	del	paziente
assistenza psicologica: demenza, agitazione, stato confusionale
sollecitazione del paziente all’autonomia
Approccio indicazioni PDTA e avvicinamento caratteriale
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necessità di più operatori sanitari che si occupino della gestione degli spazi e dei materiali
necessità di tempo per effettuare movimentazione paziente
tempi tecnici per trattamenti (es. trombolisi) richiedono presenza costante per un singolo paziente, lasciando 
scoperti gli altri e il reparto
Domande Risposta 10




Rapporto con la Stroke Unit
Formazione corso professionalizzante di 1 anno
Anni di lavoro in SU 15 anni




Interazioni infermiere interazione diretta contatto giornaliero informazioni igieniche e dietetiche
specializzandi interazione diretta contatto giornaliero informazioni igieniche e dietetiche
neurologi interazione diretta contatto giornaliero informazioni igieniche e dietetiche
pazienti interazione diretta contatto giornaliero
imboccare pazienti 
disfasigi, lavaggio per 
igiene personale
familiari interazione indiretta contatti sporadici
istruzioni per 
l'alimentazione, 




dietista interazione diretta contatto giornaliero indicazioni alimentari
cuochi interazione diretta contatto giornaliero indicazioni alimentari e preparazione pasti




Rapporto con il paziente




Tipo di attività alimentazione: prenotazioni dietetiche, posate dalla cucina, distribuzione e smaltimento 
vassoi
pulizia:	lavaggio	letto,	cambio	biancheria,	movimentazione	in	assenza	del	fisioterapista,	
cambio del sacchetto del catetere
riordino biancheria (paziente e personale)
accompagnamento pazienti
richieste TAC o consegna esami
farmacia per ordini urgenti
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forniture ospedaliere (pigiami, placche, materassi, alimenti, acquagel, budini)
Osservazioni
Riabilitazione effettuata a letto
maggior quantità di personale potrebbe garantire tempi più lunghi per la riabilitazione
la mobilizzazione viene effettuata a letto, in posizione seduta con le gambe fuori dal letto per poco tempo e 
permette di autonomizzare il paziente
Lavorare sul letto permette di monitorare i parametri vitali, il peso, la postura e fornire un ausilio per mobilizzare il 
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esami richiesti esami richiesti esami richiesti
esami eseguiti esami eseguiti esami eseguiti
laboratorio laboratorio laboratorio
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Appendice 4
Patient Journey
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329328 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Appendice 6
Interfaccia Applicazione
331330 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Appendice 6
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333332 Talari  | Progetto di un sistema per la riabilitazione
sensomotoria di pazienti allettati a seguito di ictus
Appendice 6
Interfaccia Applicazione
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Appendice 7 - Possibili riferimenti normativi UNI









di persone con 
disabilità - Requisiti 





[Protesi, ortesi ed 





generali e i metodi di 
prova per prodotti destinati 
all’assistenza di persone 
con disabilità che sono 
considerati dispositivi medici 
secondo	la	definizione	della	
Direttiva UE 93/42/CEE. 
La norma non si applica ai 
prodotti d’assistenza che 
raggiungono lo scopo previsto 
mediante somministrazione 
di sostanze farmaceutiche al 
loro utilizzatore.
UNI EN ISO 
22675:2016




e unità piede - 





[Protesi, ortesi ed 





procedura di prove cicliche 
per dispositivi caviglia-piede 
e unità piede delle protesi 
esterne agli arti inferiori.




per liquidi e gas 
in applicazioni 
sanitarie - Parte 
5: Connettori 







La presente parte della ISO 
80369	specifica	i	requisiti	
per i connettori di piccole 
dimensioni destinati ad 
essere utilizzati per connettori 
per bracciali a pressione.
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UNI CEI EN ISO 
15223-1:2017
Dispositivi medici 






che devono essere 








requisiti per i simboli 
utilizzati nell’etichettatura 
del dispositivo medico che 
forniscono informazioni 
sull’utilizzo sicuro e corretto 
dei dispositivi medici. 
La norma è applicabile ai 
simboli utilizzati per una vasta 
gamma di dispositivi medici, 
che sono commercializzati 
a livello globale e, pertanto, 
necessita di soddisfare diversi 
requisiti regolamentari. 
Tali simboli possono essere 
utilizzati sul dispositivo 
medico stesso, sul suo 
imballaggio o nella relativa 
documentazione.
UNI CEI EN ISO 
15225:2016
Dispositivi medici 
- Gestione per la 
qualità - Struttura 








La norma fornisce i requisiti e 
le linee guida per la struttura 
dei dati per la nomenclatura 
dei	dispositivi	medici	al	fine	
di facilitare la cooperazione 
e lo scambio di dati utilizzati 
da organismi regolatori a 
livello internazionale tra le 
parti interessate per esempio 
le autorità competenti, 
i fabbricanti, i fornitori, i 








scambio di dati 
regolamentati - 
Raccomandazioni 
relative ad un 
sistema ad interim 







La presente norma 
sperimentale è la versione 
ufficiale	in	lingua	inglese	
della norma europea 
sperimentale ENV 13004 
(edizione luglio 1999). 
La norma, sperimentale, 
fornisce una guida per la 
nomenclatura dei dispositivi 
medici per lo scambio di dati 
regolamentati. E destinata ad 
essere utilizzata dalle Autorità 
Competenti, dagli Organismi 
notificati	e	dai	fabbricanti	di	
dispositivi medici.




della gestione dei 




La presente norma è la 
versione	ufficiale	della	norma	
europea EN ISO 14971 
(edizione luglio 2012). 
La	norma	specifica	una	
procedura che permette al 
fabbricante	di	identificare	i	
pericoli associati ai dispositivi 
medici, inclusi i dispositivi 
medico-diagnostici in vitro, 
per stimare e valutare i rischi 
associati, per controllare 
tali rischi, e per monitorare 
l’efficacia	dei	controlli.	
I requisiti della norma 
sono applicabili a tutte le 
fasi del ciclo di vita di un 
dispositivo medico. La norma 
non si applica al processo 
decisionale clinico e non 
specifica	i	livelli	di	rischio	
accettabili.
UNI EN ISO 
14155:2012
Indagine clinica dei 
dispositivi medici 
per soggetti umani 







La presente norma è la 
versione	ufficiale	della	
norma europea EN ISO 
14155 (edizione ottobre 
2011) e tiene conto delle 
correzioni introdotte il 26 
ottobre 2011. La norma 
tratta la buona pratica 
clinica per la progettazione, 
l’esecuzione, la registrazione 
e la dimostrazione delle 
indagini cliniche condotte su 
soggetti umani per valutare 
la sicurezza o le prestazioni 
dei	dispositivi	medici	a	fini	
regolamentari.
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utenti e sistemi 
multimediali 
- Principi di 
progettazione 













La presente norma è la 
versione	ufficiale	in	lingua	
inglese della norma europea 
EN ISO 14915-1 (edizione 
novembre 2002) e tiene 
conto delle correzioni 
introdotte il 18 dicembre 
2002. La norma stabilisce 
i principi di progettazione 
per le interfaccia utenti 
nei sistemi multimediali 
e fornisce il sistema di 
riferimento per gestire 
opportunamente le diverse 
considerazioni coinvolte 
nella loro progettazione. 
Essa fornisce requisiti e 
raccomandazioni per la 
progettazione ergonomica 
delle applicazioni multimediali 
principalmente rivolte alle 
attività professionali di 
istruzione e lavoro.




e l utilizzo di 












La presente norma è 
la	versione	ufficiale	in	
lingua inglese della norma 
europea EN ISO 15537 
(edizione novembre 2004). 
La norma stabilisce i 
metodi per determinare la 
composizione di gruppi di 





oggetto sottoposto a prova.
La norma si applica alle prove 
degli aspetti antropometrici di 
prodotti industriali e della loro 
progettazione che hanno un 
contatto diretto con il corpo 
umano o dipendono dalle 
misurazioni del corpo umano, 
per esempio macchinario, 
attrezzature da lavoro, 
dispositivi di protezione 
individuale (DPI), beni di 
consumo, spazi di lavoro, 
particolari architettonici o 
attrezzature per il trasporto.
La norma si applica anche 
alle prove di quegli aspetti di 
sicurezza che dipendono da 





- Parte 1: Principi 







La norma stabilisce i principi 
generali per la progettazione 
e la realizzazione dei prodotti 
di	uso	quotidiano	e	definisce	
i termini da utilizzare nel 
campo dell ergonomia per 
il progetto e, in particolare, 
dell ergonomia per il design 
di prodotto. La norma 
fornisce	inoltre	le	definizioni	
e i contenuti teorici di base 
dell usabilità e delle sue 
componenti, applicati al 
settore progettuale e, in 






- Parte 2: Metodi 







La norma fornisce i criteri di 
individuazione, selezione e 
applicazione dei metodi di 
valutazione dell usabilità, 
applicabili nelle fasi di 
progettazione, realizzazione 
e	verifica	in	uso	dei	prodotti	
industriali.Nella norma sono 
descritti alcuni tra i principali 
metodi di valutazione 
dell usabilità idonei alla 
valutazione e al progetto 








Parte 920: Guida 
all’analisi delle 
varie forme di 
interazione tattile
[Ergonomia] 13 ottobre 
2016
La norma dà indicazioni circa 
le diverse possibili forme di 
interazione tattile connesse 
all’uso di apparecchiature 
software e hardware. A tale 
scopo la norma fornisce 
istruzioni sulla corretta 
modalità di progettazione e di 
valutazione della componente 
hardware e software di un 
sistema anche in relazione 
agli aspetti legati alla loro 
interazione.
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da utilizzare la 
progettazione 
tecnologica - Parte 
1:	Definizioni	delle	
dimensioni del 
corpo umano e 
dei punti di repere 
anatomico
[Ergonomia]  09 
novembre 
2017
La norma fornisce una 
descrizione delle misure 
antropometriche da 
utilizzare come base per 
il confronto tra gruppi di 
popolazione differenti e per 
la creazione di banche dati 
antropometrici. L’elenco delle 
misure antropometriche 
riportate nella norma funge 
da guida per gli ergonomi ai 
quali	è	richiesto	di	definire	
gruppi di popolazione e 
applicare le loro conoscenze 
alla progettazione delle 
dimensioni dei luoghi nei 








Parte 161: Guida 
sugli elementi 
visivi di interfaccia 
utente
[Ergonomia] 12 maggio 
2016
La norma si occupa degli 
aspetti visivi delle interfacce 
utente e fornisce i requisiti 
e le raccomandazioni sulle 
corrette modalità di impiego. 
La norma si occupa della 
componente software in 
dotazione ai sistemi interattivi 
allo scopo di migliorare 
l’usabilità del sistema 
uomo-macchina per quanto 
riguarda i caratteri basilari 
dell’interazione. La norma 
fornisce un elenco completo 
di informazioni di carattere 
generale di cui l’interfaccia 
deve essere dotata 
indipendentemente dalle 
particolari tecniche di dialogo, 
dai metodi di immissione 
delle informazioni o dalle 
modalità di visualizzazione 
previsti e dal tipo di 
piattaforma informatica o 
di tecnologia di sviluppo 
adottata per esse.




sistemi e del 
software – 
Prodotti software 










[Ergonomia] 26 ottobre 
2017
La norma descrive il common 
industry format (CIF), ossia 
il formato e i contenuti del 
rapporto da utilizzare per 
raccogliere informazioni 
riguardo alle esigenze degli 
utenti, la relazione deve 
riportare indicazioni riguardo 
la modalità di collezione 
e sistematizzazione delle 
informazioni selezionate da 
varie fonti, rilevanti per tale 
scopo	e,	infine,	le	modalità	di	
analisi e le scelte da operare 
per rendere tali informazioni 
funzionali alle esigenze 
dell’utente.




sistemi e del 
software – Sistemi 
e prodotti software 
requisiti di qualità 
e loro valutazione 








La norma descrive, sia in 
termini di principi generali, 
sia come informazioni di 
dettaglio, il Common Industry 
Format (CIF), ossia il formato 
da utilizzare per descrivere 
il contesto di un sistema, di 
un prodotto o di un servizio 
esistente,	finalizzato,	
progettato e implementato. 
Una descrizione di contesto di 
impiego prevede la raccolta 
di informazioni sugli utenti 
e altri gruppi di soggetti 
ad essi collegati, le loro 
caratteristiche, gli obiettivi 
prefissati,	le	attività	svolte	e	
gli ambienti in cui il sistema, 
il prodotto o il servizio viene 
utilizzato. La descrizione 
del contesto di impiego 
riportata nella norma si 
applica ai sistemi hardware 
e software, ai prodotti o 
ai servizi per raccogliere e 
analizzare le informazioni 
al	fine	di	comprendere	
e prevedere le modalità 
con le quali il sistema, il 
prodotto o il servizio potrà 
essere utilizzato. Per la 
descrizione del contesto 
di impiego vengono fornite 
indicazioni sul tipo di dati 
rilevanti	ai	fini	dell’analisi,	
della progettazione, della 
valutazione di un sistema 
interattivo basata sul punto 
di vista di vari gruppi di utenti 
e di altri soggetti ad essi 
collegati.
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